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Remote Monitoring with Eversense CGM System

and Eversense NOWApp

The Eversense CGM App includes an optional remote monitoring feature. This feature allows Eversense CGM data to be viewed on a secondary display via
the Eversense NOW mobile app.

Intended Use
The Eversense NOW App is intended to be used as a secondary display to view glucose data and alerts from Eversense CGM users.

Contraindications
Follow clinic and other institution guidelines for using your mobile device in the presence of MRIs, CT scans and other procedure equipment.

Risks
There may be times when glucose data cannot be sent to the Eversense NOW App. If you are not receiving glucose data from the Eversense CGM user, you cannot assist them in the event of a high or low
glucose value. The remote monitoring feature provides a secondary display of data. It is not a real-time remote monitoring system.

Eversense CGM users may not always have a connection to support data transfer such as internet/wifi or 3G/4G/LTE. If you or the Eversense CGM user does not have an internet connection, their glucose
data will not be available for you to view. Any problems with mobile devices, wireless internet, data connection, the Eversense Data Management System (DMS), the CGM user’s smart transmitter out of
range of their mobile device, or charging their smart transmitter may cause data not to be displayed. The Eversense user should not rely on you monitoring their glucose data to assist them in the event of a
high or low glucose event.

Benefits
The Eversense CGM System used with the Eversense NOW Remote Monitoring App may provide CGM users with additional confidence, knowing that others can also view their CGM data.

Warnings:

¢ Glucose information displayed on the Eversense NOW App should not be used to make treatment decisions. The Eversense NOW App is a secondary display of Eversense CGM data and should not
be used in place of the primary Eversense CGM display. Eversense CGM users should always use blood glucose values from their meter to make treatment decisions. Using a sensor glucose value
to make a treatment decision could result in a high or low blood glucose.

o Eversense CGM users should not rely on those who are remotely monitoring the glucose readings to notify them about high or low glucose events.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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Cautions:
o The Eversense NOW Remote mobile app does not replace the monitoring regimen as directed by a healthcare professional.
¢ |f an Eversense CGM user does not have Auto Sync (the feature that enables data to automatically be sent to your Eversense NOW App) turned on, you may not see high or low glucose trends and events.

¢ |f you and the Eversense CGM users do not have an internet connection, or the CGM user’s mobile device has shut down due to a low or empty battery, their Eversense CGM data cannot be displayed
on the Eversense NOW App.

¢ |f you turn off the sounds on your mobile device, you will not receive audible alerts about the CGM data you are remotely monitoring on your Eversense NOW App.
e If a CGM user sets their status to Offline, you will not receive any of their CGM data on your Eversense NOW App.

e The Eversense NOW App does not communicate directly with the Eversense Sensor and/or with the Eversense Smart Transmitter.

¢ The Eversense NOW App cannot change the settings on the Eversense CGM app.

¢ If you do not allow notifications from the Eversense NOW App, you will not receive glucose related alerts from Eversense CGM users.

¢ |f you have your mobile device set to Do Not Disturb, you will not hear any notifications from the Eversense NOW App.

Eversense NOW Mobile App User Guide 8
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This User Guide instructs how to use the Eversense NOW App for remote glucose monitoring of Eversense CGM System users.

Thank you for downloading the Eversense NOW mobile app. Eversense NOW allows you to remotely monitor glucose data from Eversense CGM System users.

Caution: The Eversense NOW Remote Monitoring App does not replace the primary display on the Eversense CGM System app, or the monitoring regimen as directed by a healthcare professional.

System Requirements

* The Eversense NOW App downloaded to your mobile device from the Apple® App Store
* A compatible Apple® iPhone® or iPod® or iPad® (iOS version 8.0 or higher)

* For a list of compatible devices, please go to www.eversensediabetes.com

Note: A wireless internet connection is required to download the app and to receive remote glucose values for display on your Eversense NOW App. If the Eversense CGM user has turned off Auto Sync,
no glucose values will be displayed on your Eversense NOW App.

End User Licence Agreement and Privacy Policy

Use of the Eversense NOW App is subject to the terms and conditions of the most current Eversense NOW End User Licence Agreement and Eversense NOW App Privacy Policy. These documents are
updated periodically, and are posted at www.eversensediabetes.com.

Jailbroken Devices
DO NOT use the Eversense Apps on jailbroken iPhones, iPads or iPods. Jailbroken devices do not provide an acceptable level of security and accuracy for the user, and are not approved for use by Senseonics.

Help and Support
If you don’t understand something in this User Guide, your local distributor(see back cover).

Eversense NOW Mobile App User Guide

3



Eversense NOW | mmol/L

The Eversense Circle refers to the group of people able to remotely monitor the glucose data and glucose related alerts of an Eversense CGM user. To join
the Circle, you will need to accept the email invitation you receive from the Eversense CGM user, create an account on the Eversense DMS website and

download the Eversense NOW mobile app.

The Eversense DMS Program is a web-based application that is compatible with the Eversense CGM System to display historical glucose data and reports to help identify glucose trends as an aid to diabetes
management. The Eversense DMS Program also allows you to create an account so you can remotely view glucose data using your Eversense NOW App. You cannot remotely view glucose data through the

Eversense DMS program. To learn more about the Eversense DMS Program, go to www.eversensediabetes.com.

Accepting an Invitation to Join an Eversense Circle

An Eversense Circle is the group of people an Eversense CGM user has invited to view their glucose data and alerts remotely.

1. You will receive an email invitation, “Request to view glucose data”,
to join an Eversense CGM user’s Circle.

Note: If you are expecting an invitation and do not see it in your
Inbox, check your Spam or Junk folders.

2. Click the link in the email.

3. Log in to your Eversense account.

Note: The Eversense NOW App lets you join a maximum of 10
Eversense Circles. If you are invited to join an 11th Circle you will receive an
email asking you to remove yourself from an existing Circle before being
added to a new one.

£ Gmail

Inbox

4 Search

noreply@eversensedi...
Request to view glucosa data

You k

ed an

Updated Just Mow

Edit

5:12 PM

=

< Inbox &

You have received an invitation
from john.doe@gmail.com to view
hisfher glucose data.

Once you have downloaded the
Eversense Now app and created a
secure account, you can view glucose
data from john.doe@gmail.com. Follow
the steps below to proceed:

1. Download the Eversense Now app
from the App Store or Google Play

2. Click the link below to create your
secure account

https:{/eversensedms.com{Eversensei
owemail=john.doe@gmail. com&follows
r=45fME25-cbdB-44b0-9a87-
5ed411f12895b

P B 8 & @

< Inbox v

Request to view glucose data
Today at 2:21 PM

You have received an invitation
from john.doe@gmail.com to view
his/her glucose data.

You have reached the limit of
Eversense accounts you can view.
Please remove an Eversense user
from your Eversense Now app and
ask john.doe@gmail.com to resend
the request.

This mailbox does not accept
responses. If you feel you have
received this email in error, please
contact the person who sent the
invitation.

P B 8 « &
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Download the Eversense NOW App
1. Go to the Apple App Store and search for “Eversense NOW”.

2. Tap the Eversense NOW icon, download and install the app to your smart device.

3. When prompted, tap “Allow” in order to receive glucose related alerts from
the Eversense CGM users on your list.

Caution: If you do not allow notifications from the Eversense NOW App, you will not
receive glucose related alerts from Eversense CGM users.

4, Create an Eversense account to log in to the app.

Note: If you already have an Eversense account, you do not have to create a new one to use Eversense NOW.

Click the link in the email invitation and sign into your existing Eversense account. When you refresh the Home
Page in your Eversense NOW App, you will see the name of the CGM user whose invitation you accepted.

5. Accept the End User Licence Agreement.

B. Choose the unit of measure. The unit of measure you choose will apply to all of the Eversense CGM users
whose data you can view. You cannot change the unit of measure once the app is installed.

“Eversense Mow" Would Like
to Send You Notifications

Motifications may include alerts,
sounds, and icon badges. These can

be configurad in Settings.

Don't Allow Allow

[ J

Create an account

Forgot my password

Eversense NOW | mmol/L

END USER LICENSE AGREEMENT

Introduction

W at Senseonics Inc. ("Senseonics”, "us® or "we'") seck 1o
improve the lives of people with diabetes by enhancing their
ability 1o manage the disease with relative ease and accuracy.
To enable this, cur products colleet cenain personal and bealth
i ion. We are itted to respecting your privacy,
proteciing your data that we collect, and letting you decide
how your information is usced and shared.

- We will be transparent sbout our data practices and will

expluin them in clear linguage,

W will never sell your data, and will only shane persomally
identifiable data when you direct us to or under the
circumstances outlined in this Privacy Policy.

- We will always take the security of your data scriously.
Sensecmics’ glucose monitering products and tools ans
designed 1o aveid many of the problems of traditional sensor

and to provide an combination af

accuracy and long sensor life, This Privacy Policy applies to
the following:
datn collected by our subcutaneous Eversense Sensor and
our Everscrse Smart Transmitier {our “Devicss™)

- the Eversense Mobile Medical Application and any other
mobile apphications we may develop {each a “Mohile App™
and collectively the “Mabile Apps");

- personal computer and cloud-based applications such as

the Eversense Driabetes Management Software that permit

®  Finish

UNIT OF MEASUREMENT

Your glucose reading has been changed to be
measured and displayed in the unit of
measurement shown below.

Unit of Measurement: mmobL

Example: 8.9 mmol/L (or anywhere in the
2.2-22.2 mmol/L range)

mg/dL

mmol/L v

If you wish to change your unit of measurement
to mafdL, you can only do so at this time. Bafore
changing this setting, please consult with your
doctor if you are unsure what your unit of
measurement should be.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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To Remove an Eversense CGM User from your List
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Removing an Eversense CGM user from your list means you will no longer be able to remotely monitor their glucose data. To add a user back to your list, contact the Eversense CGM user to send you a new

invitation.

1. Swipe the Eversense CGM System user’s name on the Home Page to the left.

2. Tap “Delete”.

A warning will ask you to confirm you want to remove the Eversense CGM user.

3. Tap “Yes” to permanently remove this person from your list.

The Home Page will no longer show the user in your list.

Note: It can take up to 2 hours for the Eversense CGM user to see that you are no longer in their Circle on their Eversense CGM App.

Eversense Now

= Eversense Now

Status

[ Last Name

Mary Smith
3.6

Matt Brown

4.6

Susan Johnson

10.8

Jane Brown

11.4

-

mmaol/L

=

mmal/L

=

mimal/L

mmol/L

Mary Smith
3.6

Matt Brown

4.6

Susan Johnson

10.8 7.

Jane Brown

< 114

&

-

mmaol/L

=

mmal/L

mmol/L

Warning
Are you sure you want o remove

Susan Johnson?

Eversense Now

Mary Smith
3.6

Matt Brown

4.6

Jane Brown

11.4

-

mmaol/L

=

mmal/L

mimal/L

Notification
You have been removed from Matt
Brown's circle.

oK

Note: An Eversense CGM
user may also remove you from
their Circle. If this happens, this
notification will appear.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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Main Menu
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Main Menu displays access to the Eversense NOW Home page, About page, and the log out page.

n = To access the Main Menu menu tap the 3 bars
v, icon in the top left of the screen.
John Doe |

L — — ma—

= Eversense Mow = About

@ About
1 6 Glucose | Status ]
O Logou e\/ersense.NoW
| ‘— Matt Brm (CGM Remate Monitoning
—
mmaol/L To download a copy of the Eversense
. . Now User Guide, visit
/“ . \ Jane Brown www.eversensediabetes.com. Warning
|. ! Are you sure you want to logout?
- 1 1 4 mmol/L Company: Senssonics, Inc.
20451 Seneca Meadows No Yes
. ~ Susan Johnson Parkway,
] x Germantown, Maryland,
‘ 1 1 0 UsA
www.eversensediabetes.c

From the Main Menu, you can
access the Home page to see the
Eversense CGM users on your list,
review information about the
Eversense NOW App on the About
page, log out of the app, or add a
profile picture.

Mary Smith oam
@ - Varsion: 0.0.0.3 (32-bit)
mmol/L Released: Qct 7, 2016
Compatibility: www.eversensediabetes.c

om/products

Eversense NOW will ask you to
confirm before logging out. If you
log out of the app, you will need to
enter your username and password
to re-open the app.

Profile Pictures

Please choose your profile image

Take Photo

Choose Existing

Cancel

You can add your profile picture by
tapping on the profile photo in the
Main Menu of the Eversense NOW
App. Follow the prompts to take or
add a picture that is saved on your
mobile device. The profile picture
you add will also be displayed on
the CGM user’s app next to your
name.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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Viewing CGM Data

The Home Page displays the list of people whose CGM data you can view remotely, along with their most recent CGM value, and a trend arrow indicating

direction and rate of change.

The list is sorted by Last Name as the default option. You can sort the list by Last Name, Glucose Value, or Status by clicking the desired tab at the top of the page.

Eversense NOW Home Page
To Refresh the Home Page:
1. Open the Home Page.

2. Swipe down from inside the Home Page (if using an iOS device,
when you swipe from the very top of the screen, it opens your
iOS widgets instead of refreshing the Home Page).

Glucose data from the CGM user is automatically refreshed on
your Eversense NOW App about every 5 minutes when you and
the CGM user have an internet connection.

Caution: If the Eversense CGM user has turned off
Auto Sync, no glucose data will be automatically sent
to your Eversense NOW App.

Trend Arrows

Next to the Eversense CGM user’s name you will see a trend arrow.
The trend arrow shows the current direction the glucose is going and
how fast the glucose trend is changing.

The app uses the last 20 minutes of continuous glucose data for
calculating glucose trends. When there are not enough sensor values
available for the calculation, the arrow is displayed in grey.

= Eversense Now

Glucose | Status

|

Matt Brown

Jane Brown

Susan Johnson

hary Smith

46 2.
114 X,
) 11.0 X,

38 <.

= Eversense Now

Last Name

Mary Smith
=
3 L 8 mmol/L
Matt Brown

=
4 = 6 mmal/L

Susan Johnson
o 1 1 -0 mmal/L

Jane Brown

F 114 X,

= Eversense Now

Gluugsu m

Susan Johnson

13.3 .

[ Last Name

Mary Smith

Matt Brown

@ mmal/L

Offline

Jane Brown

Transmitter
*  Disconnected

Home Page sorted by Last Name

per minute.

Home Page sorted by Glucose Value

Home Page sorted by Status

Gradually rising or falling glucose levels, falling or rising at a rate between 0.00 mmol/L and 0.06 mmol/L

Moderately rising glucose level, rising at a rate between 0.06 mmol/L and 0.11 mmol/L per minute.

Very rapidly rising glucose levels, rising at a rate more than 0.11 mmol/L per minute.

=
N
i Moderately falling glucose levels, falling at a rate between 0.06 mmol/L and 0.11 mmol/L per minute.

Very rapidly falling glucose levels, falling at a rate more than 0.11 mmol/L per minute.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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Status
There are four different status conditions you may see next to an Eversense CGM System user’s name.

— Eversense Now

{ Last Name ] Glucose
Susan Johnsor,—————— Most recent glucose reading
1 3 3 — The user is actively receiving glucose data.
- L] mmol/L
Maw Sm|th | [
/ The user’s smart transmitter is connected but is not currently receiving glucose data
p—— or there is not enough glucose data to display a value.
mmollL This may be due to:
Matt B * The CGM system is in Warm Up Phase.
chi= it * The CGM user is in Initialisation Phase and has not yet received their first glucose reading.
Offline * The user has received an alert that prevents glucose data from being displayed.
\ “Offline”
Jane Brown The user has temporarily turned off data sharing with you. (It can take up to 10 minutes
| Transmitter for this status update to be displayed on your Eversense NOW App.)
== Disconnected
— “Transmitter Disconnected”
There is no connection between the smart transmitter and the Eversense CGM app.

This may be due to:

* The smart transmitter battery needs to be recharged or is being charged.

* The Bluetooth connection, internet connection, or mobile device may be off.
e The smart transmitter is out of range or turned off.

¢ The CGM user has turned off Auto Sync.

Eversense NOW Mobile App User Guide 15



Trend Graph
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To see more detailed glucose information about a CGM user, tap any Eversense CGM System user ’s name on the Home Page. The first screen shows a trend graph of the user’s sensor glucose values for the
past three hours. A trend arrow indicates the direction the current glucose is moving and how fast the glucose trend is changing.

To refresh the screen, tap the refresh icon.

Date and Time* —
Date and time of the displayed glucose reading.

Glucose reading —
Glucose level from last sync.

*If you do not receive a new glucose reading within
5 minutes of the most recent glucose value the
date and time text will turn red.

24 Matt Brown )

¢ 9/28/16, 9:17 AM
A —

—o
| mmol/L

N

7AM 8AM 9AM

24 Matt Brown )

® 10/12/16, 1:15 PM

Refresh
Loads the most recently synced glucose data.

Trend Arrow
The direction the user’s glucose is moving and how fast (gradually, moderately,
or rapidly rising or falling).

Unit of Measure
The unit of measure used to display all glucose data.

Red dashed lines
The High and Low Alert settings the user has entered.

Green dashed lines
The High and Low Target range the user has set.

Green area under the trend line
Indicates the user’s glucose values were within the Target range set.

Yellow area under the trend line

Indicates the user’s glucose values were outside the Target range that was set but
inside the Alert range that was set.

Red area under the trend line

Indicates the user’s glucose values were outside the Alert range that was set.

Eversense NOW Mobile App User Guide
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Eversense NOW Alerts

When an Eversense CGM user receives a glucose
related alert, members of their Circle will also receive
the alert from their Eversense NOW App.

These alerts will appear in one of four ways: on
your lock screen, as a notification at the top of your
screen, as an in-app pop-up, or on an Apple Watch.

Warning: Glucose information displayed on
the Eversense NOW App should not be used to
make treatment decisions. The Eversense NOW
App is a secondary display of Eversense CGM
data and should not be used in place of

the primary Eversense CGM display.

Note: Notification mirroring must be enabled
in your Apple Watch notifications settings for
Eversense Now in order to receive glucose alerts
on your Apple Watch.

Alert History

To view the Eversense CGM System user’s Glucose
Alert History, swipe your screen to the left from the
trend graph.

The Alert History screen will list the last
20 glucose-related alerts that the user received
in their Eversense CGM app.

These alerts monitor events such as the rising or
falling of glucose rates as well as low or high glucose
values (hypoglycaemia or hyperglycaemia).

Note: You will only receive predicted high and
low glucose alerts if the Eversense CGM user has
predictive alerts enabled.

Alert: lock screen

£ Glucose Alerts
Wednesday, July 13, 2016
@ High Glucose

@ High Glucose

®) Rate Falling

(@ High Glucose

(@ High Glucose

@ High Glucose

@ Predicted High Glucose
@ Low Glucose

Thursday, July 07, 2016

) Pradicted Low Glucose

]

08:52 PM
04:21 PM
01:58 PM
01:56 PM
01:28 PM
01:.08 PM
12:48 PM

03:55 AM

11:08 AM

Eversense NOW | mmol/L

Alert
Mary Smith: Low Glucose

0K

Dismiss

Alert: on Apple Watch

Alert: notification Alert: in-app pop-up
Event Log 4 Event Log <
To view the Eversense CGM System user’s Event Log, swipe the Tuesday, October 04, 2016
screen to the left from the Alert History.
© Exerise 10:45 AM
The Event Log lists the 20 most recent events logged by O Meal 0855 AM

the CGM user. The Event Log shows information entered by

. . . Calibration, 4.4 mmolL 08:02 AM
the Eversense CGM user such as calibrations, meals, exercise, ¢

blood glucose values, insulin levels, health, and exercise. If the Monday, Octeber 03, 2016
user has not entered any Events this log will be empty. @ Caibration, 8.4 mmol.  08:02 PM
@ Insulin 03:40 PM

Calibration, 12.5 mmollL  03:10 PM

@ calibration, 9.9 mmolL.  01:08 PM
‘ Calibration, 6.9 mmolL 11:06 AM
(4]

Maal 09:31 AM

Eversense NOW Mobile App User Guide
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VVzdalene monitorovani pomoci systemu CGM Eversense a aplikace
Eversense NOW

Aplikace systému CGM Eversense zahrnuje volitelnou funkci vzddleného monitorovani. Tato funkce umoznuje zobrazeni dat systému CGM Eversense
na sekundarnim displeji prostfednictvim mobilni aplikace Eversense NOW.

Zamyslené pouziti
Aplikace Eversense NOW ma fungovat jako sekunddrni displej pro zobrazovani Gidajd o hladiné glukézy a upozornéni uZivatel(l systému CGM Eversense.

Kontraindikace

Pfi pouZivani mobilniho zafizeni v pfitomnosti magnetické rezonance, pocitatového tomografu nebo jiného dilezitého zafizeni postupujte podle smérnic daného zdravotnického zafizeni.

Rizika
Nékdy se mlize stat, Ze nebude mozné tdaje o glukdze do aplikace Eversense NOW odeslat. Pokud nepfijimate tdaje o glukéze od uzivatele systému CGM Eversense, nebudete mu moci v pfipadé vysoké
¢i nizké hladiny glukézy poskytnout pomoc. Funkce vzddleného monitorovani umozriuje sekundarni zobrazeni Gdajl. Nejednd se o systém vzdaleného monitorovdni v redlném case.

UZivatelé systému CGM Eversense nemusi mit vzdy pfipojeni, které podporuje prenos dat, napf. internet/Wi-Fi nebo 3G/4G/LTE. Pokud vy nebo uzivatel systému CGM Eversense neméte internetové
pfipojeni, nebudete moci jeho Udaje o hladiné glukdzy sledovat. Jakékoli problémy s mobilnimi zafizenimi, bezdratovym internetem, datovym pfipojenim, systémem pro spravu Udajd (DMS) Eversense,
uzivatelskym vysilacem Smart systému CGM mimo dosah mobilniho zafizeni nebo dobijenim vysilace Smart mohou zpdsobit nezobrazeni tdajd. Uzivatel systému Eversense by se nemél spoléhat na
monitorovani hladiny glukézy z vasi strany a na vasi pomoc v pfipadé vysoké Ci nizké hladiny.

Vyhody

Systém CGM Eversense pouzivany s aplikaci Eversense NOW pro vzdélené monitorovani mlze uzivatelim systému CGM poskytovat vétsi jistotu a bezpedi pfi védomi, ze jejich Udaje ze systému CGM mohou
vidét i dalSi osoby.

Varovani:

* Informace o glukéze zobrazené v aplikaci Eversense NOW nepouZziveijte k rozhodovani o l1écbé. Aplikace Eversense NOW slouzi jako sekundarni zobrazeni tidaji ze systému CGM Eversense.
Nepouzivejte je namisto primarniho zobrazeni systému CGM Eversense. Pfi rozhodovani o 1é¢hé musi uzivatelé systému CGM Eversense pouzivat hladinu glukézy v krvi naméfenou glukometrem.
Pouziti hladiny glukézy naméfené senzorem k rozhodovani o [é¢hé mliZze mit za nasledek vysokou nebo nizkou hladinu glukdzy v krvi.

o Uzivatelé systému CGM Eversense by se neméli spoléhat na to, ze je osoby vzdalené monitorujici jejich idaje v pfipadé vysoké ¢i nizké hladiny glukdzy upozorni.

Uzivatelskd prirucka mobilni aplikace Eversense NOW 21
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Upozornéni:
o Mobilni aplikace Eversense NOW pro vzdalenou monitoraci nenahrazuje rezim sledovani stanoveny vasim zdravotnikem.

o Pokud uzivatel systému CGM Eversense nema zapnutou funkci Automaticka synchronizace (tato funkce umoziiuje automatické odesilani tidajt do aplikace Eversense NOW), nemusite vidét trendy
a udalosti vysoké Ci nizké glykémie.

o Pokud vy nebo uZivatel systému CGM Eversense neméate internetové piipojeni nebo se mobilni zafizeni vypnulo z diivodu slabé nebo vybité baterie, nebudou vase tidaje ze systému CGM Eversense
v aplikaci Eversense NOW zobrazeny.

* Pokud na svém mobilnim zafizeni vypnete zvuk, neuslysite zvukova upozornéni tykajici se idaji ze systému CGM, ktery vzdalené monitorujete pomoci aplikace Eversense NOW.
* Pokud uzivatel systému CGM nastavi sviij stav na Offline, neobdrzite ve své aplikaci Eversense NOW Zadné jeho tidaje CGM.

o Aplikace Eversense NOW nekomunikuje pfimo se senzorem Eversense ani s vysilaem Eversense Smart.

o Aplikace Eversense NOW neumoziiuje zménu nastaveni aplikace systému CGM Eversense.

* Pokud nepovolite oznameni z aplikace Eversense NOW, nebudete dostavat upozornéni tykajici se glykémie od uZivatelG systému CGM Eversense.

¢ Pokud mate na mobilnim zafizeni nastaven stav Nerusit, neuslysSite ozndmeni z aplikace Eversense NOW.
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Eversense NOW | mmol/L

PoUFit aplikace E

Tato uZivatelska prirucka dava navod jak pouZzivat aplikaci Eversense NOW ke vzddlenému monitorovani hladiny glukdzy uzivateld systému CGM Eversense.

Dékujeme, ze jste si stahli mobilni aplikaci Eversense NOW. Aplikace Eversense NOW umoznuje vzdalené sledovat tdaje o hladiné glukézy uzivatel(i systému CGM Eversense.

Upozornéni: Aplikace pro vzdalené monitorovani Eversense NOW nenahrazuje primarni zobrazeni v aplikaci systému CGM Eversense ani reZim monitorovani stanoveny vasim zdravotnikem.

Pozadavky systému

* Aplikace Eversense NOW stazend do mobilniho zafizeni z obchodu Apple® App Store;
* kompatibilni Apple® iPhone®, iPod® nebo iPad® (verze systému i0S 8.0 nebo novéjsi);
* seznam kompatibilnich zafizeni naleznete na adrese www.eversensediabetes.com.

Poznamka: Ke stazeni aplikace Eversense NOW a k pfijmu ddajd o hladiné glukdzy je zapotiebi bezdratové pFipojeni k internetu. Pokud uZivatel systému CGM Eversense vypnul automatickou
synchronizaci, ve vasi aplikaci Eversense NOW se nezobrazi zadné hodnoty glukdzy.

Licenéni dohoda s koncovym uzivatelem a zasady ochrany osobnich udaju

Aplikaci Eversense NOW Ize pouzivat pouze v souladu se smluvnimi podminkami, které jsou uvedeny v aktualni verzi licenéni dohody s koncovym uzivatelem, a podminkami zasad ochrany osobnich tdajd
aplikace Eversense NOW. Tyto dokumenty priibézné aktualizujeme a jsou vZdy k dispozici na adrese www.eversensediabetes.com.

Zarizeni s prolomenou verzi OS

NEPOUZIVEJTE aplikace Eversense v iPhonech, iPadech nebo iPodech s prolomenou verzi 0S (jailbreak). Tato zaFizeni neposkytuiji uzivatelm dostate¢nou miru zabezpeceni a presnosti a spole¢nost
Senseonics jejich pouzivani neschvaluje.

Napovéda a podpora
Pokud potfebujete nékterou Cast uzivatelské prirucky vysvétlit, kontaktujte mistniho distributora (viz zadni strana).
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Pridani do kruhu Eversense

Eversense NOW | mmol/L

Kruh Eversense predstavuje skupinu osob, které vzdalené sleduji tudaje o glykémii a upozornéni souvisejici s hladinou glukdzy uzivatele systému CGM
Eversense. Abyste se mohli pridat do kruhu, musite pfijmout e-mailovou pozvanku, kterou obdrzite od uzivatele systému CGM Eversense, vytvorit si ucet

na webu DMS Eversense a stahnout si mobilni aplikaci Eversense NOW.

Program DMS Eversense je webova aplikace kompatibilni se systémem CGM Eversense, ktera zobrazuje historii idajtl o hladiné glukdzy a zpravy umoznujici identifikovat trendy hladiny glukdzy poméhajici
pfi lé¢bé diabetu. Program DMS Eversense navic umoznuje vytvofit Ucet, abyste mohli vzdalené zobrazovat Udaje o hladiné glukézy pomoci aplikace Eversense NOW. Prostfednictvim programu DMS
Eversense nemUzete vzdalené zobrazovat Udaje o hladiné glukdzy. Dalsi informace o programu DMS Eversense naleznete na webu www.eversensediabetes.com.

Prijeti pozvanky k pfridani do kruhu Eversense

Kruh Eversense je skupina osob, které uzivatel systému CGM Eversense pozval ke vzdalenému sledovani Gidajll o hladiné glukézy.

1. V e-mailové schrance obdrzite pozvanku, ,,Zadost o sledovéni
tidajti o hladiné glukdzy*, k pfidani do kruhu uZivatele systému
CGM Eversense.

Poznamka: Pokud ocekavéte pozvanku, ale nenajdete ji
v pfichozi posté, zkontrolujte sloZku s nevyzadanymi zpravami.

2. Kliknéte na odkaz v e-mailu.

3. Pipojte se k Gictu Eversense.

Poznamka: Aplikace Eversense NOW vam umozni pfidat se
maximalné do 10 kruh( Eversense. Pokud budete pozvani k pfidani do
11. kruhu, obdrZite e-mail s vyzvou, abyste se pfed pfidanim do nového
kruhu odebrali z jednoho ze stévajicich kruh(l.

€ Gmail

noreply@eversensediabe...

Pfichozi

Upravit

Pozadavek na zobrazeni idajl o glukd...

Aetualizoving nyni

=

£ Prichozi

noreply@eversensediabet...

Komu: sensdemol3@gm... dalsi.

PoZadavek na zobrazeni Udaji
o glukdze
Ines 1115

ObdrZeli jste pozvanku od uZivatele
eversensemkio@gmail.com , abyste
se podivall na jeho data o glukdze.

Na Udaje o glukdze uZivatele
gvarsensemkig3@gmail.com, se
miZete podivat poté, co si stdhnete
aplikaci Eversense Now a wytvorite si
zabezpeceny Ucet, Postupuijte podle
nasledujicich pokynl:

1.5téhnéte si aplikaci Eversense Now

= B = <5 #

£ Prichozi

Obdrzeli jsto pozvanku od uiivatele
L o, abysie

ha Udaje o glukdze ufivatele

SuEr

nsemkio3famai.com. se
miZete podivat poté, co si stihnete
aplikaci Eversense Now a vytvofite si
zabezpedeny Giet. Postupujte podle
ndsladujicich pokynd:

1.5tahnéte =i aplikaci Eversense Now
iz obchodu App Store nebo Google
Play.

2 Kliknutim na nite uvedeny odkaz si
wytuoite zabezpedeny et

O.exersensaam

ittps:/ harmony:

il.comBfolio
1-B7cd

I

1 =) Sy
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Stazeni aplikace Eversense NOW
1. Piejdéte do obchodu Apple App Store a vyhledejte vyraz ,,Eversense NOW*.

2. Klepnéte na ikonu Eversense NOW, stahnéte aplikaci a nainstalujte ji do chytrého zafizeni.

3. Po vyzvani klepnéte na moznost Povolit, abyste mohli piijimat upozornéni hladiny
glukdzy od uZzivatelii systému CGM Eversense ve vasem seznamu.

Upozornéni: Pokud nepovolite oznameni z aplikace Eversense NOW, nebudete
dostavat upozornéni tykajici se glykémie od uzivateld systému CGM Eversense.

4, vytvoite si ticet Eversense, abyste se piihlasili k aplikaci.

Poznamka: Pokud jiz mate (cet Eversense, pouziti aplikace Eversense NOW nevyzaduje vytvoreni nového.
Kliknéte na odkaz v e-mailové pozvance a prihlaste se ke svému tctu Eversense. Kdyz obnovite stranku Dom(i ve
své aplikaci Eversense NOW, uvidite jméno uZzivatele systému CGM, jehoz pozvanku jste pfijali.

5. PFijméte licenéni dohodu s koncovym uZivatelem.

6. Vyberte jednotku méfeni. Vybrana jednotka méfeni bude platit pro viechny uZivatele systému CGM
Eversense, jejichz tidaje sledujete. Po instalaci aplikace nelze jednotku méreni zménit.

LEversense Now" vam chce
zasilat oznameni.

Ozndmend mohou byt upezomeni,
zvuky a odznaky na lkondeh. Miete je

konfiguravat v Nastaveni.

Nepovolovat OK

Eversense NOW | mmol/L

LICEMCHI DOHODA S KONCOWTM UHVATELEM

Easmly ochrany osobmich ddaju a Foentni doboda
5 koneovym uFivatehem spaleinosti Senseonics

Dritum proslide aklalse: debsn 2006

Cvad
Spalednost Sensaenics nc, {apeletnes Samseonics”, ™
[mebo _nase spolonost” s usibaie o zlepseni kvality Fvesa osob
s dtiahesen vylepsenim mocnost kantnody nemog relativmd
ereadngm a picsnim epirsobem. a timeo wlckom nade produkiy
|skirvajl urtied psohnl ddage o adravl, Zovizali gme se
i k0wt vanke soulromi, chedmit ddje. kiend o vis giskdme,
b umisimit vim rashodnam, jskym spdscbem hudon vase
infimae prukily 2 alileny,
K pouiiti vadich ixkii s balome vyjadoeat jaenid
a vysvitkoal je sreenmilengm episoben
- Ve dulse nikidy nebudeme prodivar o aeohed
idenifikoyseing ddaje bademe sdiler poise tehdy, dite-l
mim k lomu pokyn nebo bude-i o v souladu s okolnosimi
popsanymi v iechio misedich ochrany osebnich Gdaji.
K bezpeénosti vasich idais buderse prstupovat vidy velmi
viknd,

Prosfukly  msirje pro monileresimi glukdey od spalotnosti
[Senseonics peoa navieny tak, aby pledchizely mooha
[peoh] Emiem tradicaich sni i h sechmodogii a poskylovaly

ocjlopsi kombinaci phe
desaily achrany ns

diouhi: Fvoinosti smimade. Tyio
it 0 1 ke sebsledduicich prodol

- (udnjil Aslangch prossthednicrelm nages pod kainibo

N kT

E-mail

| eyartTee |

= 1

Vitvafit ddet Zaponmenuts haslo

JEDNOTKA MERENI

Maméfend hodnota glukéey j& nastaveno pro
méfeni a zobrazeni v nize wwedenjch jednatkach.

Jednotka méEfeni: mmokL

Fiklad: 8,8 mmol (nebo jakakoli hodnota
v rozmezi 2,2-22.2 mmol)

mg/dL

mmol/L o

Pokud choete zménit jednotku méfeni mgddL,
mikete o provest pouze myni. Budete-li chiit
jednatku méfeni zmanit, musite si aplikaci
Eversense Mow smazat a pak nainstalovat znovu.
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Odebrani uzivatele systému CGM Eversense ze seznamu
KdyZ odeberete uzivatele systému CGM Eversense ze svého seznamu, nebudete jiz moci vzdalené sledovat jeho Gdaje o hladiné glukdzy. Pokud chcete uzivatele do svého seznamu znovu pridat, pozadejte

ho o zaslani nové pozvanky.

1. Piejedte doleva pFes jméno uZivatele systému CGM Eversense na strance Domd.

2. Klepnéte na moznost ,,Odstranit*.

Zobrazi se varovani s Zadosti o potvrzeni, Ze chcete uzivatele systému CGM Eversense odebrat.

3. Klepnutim na mozZnost ,,Ano* trvale odeberete tuto osobu ze svého seznamu.

UzZivatel se ve vasem seznamu na strance Domd jiz nebude zobrazovat.

Poznamka: Miize trvat a7 2 hodiny, nez uzivatel systému CGM Eversense ve své aplikaci CGM Eversense uvidi, 7e jiZ nejste v jeho kruhu.

sense Now

= Ever
m Glukéza | st |

. Jane Doe
il
¥ 114 2
§ u mmol/L
Mary Smith
3.6
- mimal/L
Matt Brown

46 7.

0 Zach White
Vysilat¢ je odpojen

]

= Ever
m Glukéza | Stay

. Jane Doe
il
¥ 114 2
§ u mmol/L
Mary Smith
3.6
- mimal/L
Matt Brown

46 7.

Zach While

Viysilad je odpojen

= Eversense N
m Glukéza | st |
. Jane Doe
b
7 11.4 2
§ u mmol/L

Varovani
Opravdu choete odebrat Zach White?

Ano

Ne.
@ 15 -

Zach While

Viysilad je odpojen

sense Now

= Ever
m Glukéza | st |

. Jane Doe
il
¥ 114 2
§ u mmol/L
Mary Smith
3.6
- mimal/L
Matt Brown

46 7.

Eversense NOW | mmol/L

Oznameni

Byli jste odebréani z kruhu uZivatele
Jane Doe.

OK

Pozndamka: Uzivatel
systému CGM Eversense vas mlize
také odebrat ze svého kruhu.

V takovém pfipadé se zobrazi
nasledujici ozndmeni.
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Hlavni nabidka

Eversense NOW | mmol/L

Hlavni nabidka zobrazuje pfistup ke strankam Dom{ a Informace a k odhldseni z aplikace Eversense NOW.

Q)

Hlavni nabidku zobrazite klepnutim na ikonu
se 3 pruhy v levém hornim rohu obrazovky.

rd
Mary Brown o s =
_ Domu Informace Odhlasit se
Eversense Mow = Informace
(@ Informace
: e I
Odhlasit se
o e\/ersense.NOW
\ Jane Doe o
‘ CEM Remote Manioring
f
r 1 1 '4 mmoliL Cheete-li stdhnout ufivatelskou
— piiruéku k aplikaci Eversense NOW,
) _ Jane Brown piejdéte na Varovani
\ &_' 1 1 4 ‘ www eversensediabetes com, Opravdu se cheete odhldsit?
= . mmal/L Spolefnost: Sanseonics, Inc.
- 20451 Senaca Meadows. Ne
.  Busan Johnson Parkway,
I ‘ Germantown, Maryland,
"_ 1 1 . 0 mmol/L LisA )
www.aversensediabetes.co
L o Iary Srith "
z h!avnl nab'?ky mate_ p'rIStuP ke % - Verze: 1.0.901.Czechl (3Zhitovy)
strance Dom, kde uvidite uZivatele 3 o 8 — Vydéno: ina 23, 2018
SyStemU CGM Eversense ve svém . Kompatibilita:  wwwoeversensediabsates.co
> - Zach White m/products

seznamu, ke strance Informace,
kde najdete informace o aplikaci
Eversense NOW, a k odhld3eni

z aplikace nebo pridani
profilového obrazku.

Pfed odhlasenim se vas aplikace
Eversense NOW zepta na potvrzeni.
Kdyz se z aplikace odhlasite, budete
muset pfi pfiStim otevieni aplikace
zadat uZivatelské jméno a heslo.

Uzivatelskd prirucka mobilni aplikace Eversense NOW

Profilové obrazky

Vyberte si svij profilovy obrdzek
Poridit fotografii

Vybrat existujici

Zrusit

Obrdzek profilu mizete pridat
klepnutim na profilovou fotografii
v hlavni nabidce aplikace Eversense
NOW. Podle pokyn( na obrazovce
pofidte snimek nebo pfidejte
obrdzek ulozeny v mobilnim
zafizeni. Pridany obrazek profilu se
zobrazi také vedle vaseho jména

v aplikaci uzivatele systému CGM.
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Zl lll.o II CS[1

Strdnka Domu zobrazuje seznam osob, jejichz udaje ze systému CGM muzZete vzdalené sledovat, vcetné posledni hodnoty a Sipky trendu, kterd urcuje smér

a rychlost zmény.

Seznam je ve vychozim stavu sefazen podle pfijmeni. Kliknutim na odpovidajici kartu v horni ¢asti stranky mizete seznam sefadit podle pfijmeni, hodnoty glukézy nebo stavu.

Domovska stranka aplikace
Eversense NOW

Obnoveni stranky Domdi:

1. Oteviete stranku Domd.

2. Prejedte po domovské strance smérem dold (pokud pouzivite
zafizeni i0S, prejetim od horniho okraje obrazovky otevrete
widgety systému iOS namisto obnoveni stranky Domij).

Udaje o hlading glukézy uZivatele systému CGM se ve vasi aplikaci
Eversense NOW obnovuji automaticky pfiblizné kazdych 5 minut,
kdyZ mate vy i uzivatel systému CGM pfipojeni k internetu.

Upozornéni: Pokud uZivatel systému CGM Eversense vypnul
automatickou synchronizaci, do vasi aplikace Eversense NOW
nebudou automaticky zasilany Zadné hodnoty glukdzy.

Sipky trendu

Vedle jména uZivatele systému CGM Eversense uvidite Sipku trendu.
Sipka trendu informuije o aktudlnim sméru zmény hladiny glukézy

a rychlosti této zmény.

Aplikace pouZiva pro vypocCet trendu zmény hladiny glukdzy udaje
kontinudlniho méfeni glykémie za poslednich 20 minut. Pokud pro
vypocet neni dostatek hodnot naméfenych senzorem, zobrazuji se
Sipky Sedou barvou.

= Eversense Now

Glukbza | Stay |
! Jane Doe
Wo11.4
- - mmal/L
Jang Brown

& 1 -[ .‘1 mmal/L
Susan Johnson

11.0 X

Mary Srith
= mimal/L
P - Zach White

= Eversense Now

Prijmeni

Jane Doe

% 15.1

har Y Smith
3.8

hatt Brown

4.6

Susan Johnson

11.0

Jane Brown

mmal/L

-

mmelf/L

-

mmalil

|

mmel/L

— Eversense Now

[ PFjmenl | Glukdza “

Jane Doe

15.1 7.

Mary Smith

Matt Brown
Offline

Jane Brown
Vysilag je odpojen

mmal/L

Zach White

Strdnka Dom(i sefazend podle pfijmeni

Stranka Dom(i sefazend podle

hladiny glukézy

Strénka Dom( sefazend podle stavu

Priib&zné zvySovani nebo snizovani hladiny glukézy rychlosti mezi 0,00 mmol/L az 0,06 mmol/L za minutu.

Stredné rychlé zvySovani hladiny glukdzy rychlosti mezi 0,06 mmol/L az 0,11 mmol/L za minutu.

Velmi rychlé zvySovani hladiny glukozy rychlosti nad 0,11 mmol/L za minutu.

-p
N
‘ Stfedné rychlé snizovani hladiny glukdzy rychlosti mezi 0,06 mmol/L az 0,11 mmol/L za minutu.
‘ Velmi rychlé snizovani hladiny glukézy rychlosti nad 0,11 mmol/L za minutu.

UZivatelskd pfirucka mobilni aplikace Eversense NOW
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Stav

Existuji ¢tyfi rlzné stavové informace, které se mohou u jména uZzivatele systému CGM Eversense zobrazovat.

= Eversense Now

[ Pilimeni ‘ Glukdza m

Jane Doe  —

151 7,

| 8 N |
mmaol/L

Matt Brown

Offline
\

Mary Smith ——— »~

— Nejnovéjsi hodnota hladiny glukézy
UZivatel aktivné pfijima udaje o hladiné glukdzy.

nebo neexistuje dost Gidajd k zobrazeni hodnoty.
Mozné pFiciny:
e Systém CGM je ve fazi zahfivani.

Eversense NOW | mmol/L

UZivatelQv vysila¢ Smart je pfipojen, ale momentalné nepfijima Gdaje o hladiné glukézy,

e UZivatel systému CGM je ve fazi inicializace a dosud neobdrzel prvni hodnotu hladiny glukézy.
¢ UZivatel obdrZel upozornéni, kterd brani zobrazeni idajtl o hladiné glukdzy.

Jane Brown
Vlysilac je odpojen

,,Offline*

UZivatel doCasné vypnul sdileni dat s vami. (Zobrazeni zmény na tento stav v aplikaci

Eversense NOW miiZe trvat az 10 minut.)

- —

. ~ »Vysilac je odpojen”
Mezi vysilacem Smart a aplikaci systému CGM Eversense neexistuje spojeni. Mozné pficiny:
* Baterii vysilace Smart je tfeba nabit nebo nabijeni pravé probiha.

Zach White

* Pripojeni Bluetooth, internetové pfipojeni nebo mobilni zafizeni jsou vypnuty.

e Vlysila¢ Smart je mimo dosah nebo je vypnuty.

e UZivatel systému CGM vypnul automatickou synchronizaci.
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Graf trendu
Podrobnéjsi informace o hladiné glukdzy uZivatele systému CGM zobrazite klepnutim na uzivatelské jméno na strdnce Domd. Prvni obrazovka zndzorfiuje graf trendu hodnot ze senzoru hladiny glukézy
uzivatele za posledni tfi hodiny. Sipka trendu informuje o aktuainim sméru zmény hladiny glukdzy a rychlosti této zmény.

Obrazovku obnovite klepnutim na ikonu obnoveni .

G Obnovit

< Jane Doe
Nacte posledni synchronizované udaje o hladiné glukdzy.

Datumacas* ———
Datum a ¢as zobrazeného udaje o hladiné glukdzy.

13.03.18 11:568

Naméfend hodnota glukézy —
Hodnota glukdzy pfi posledni synchronizaci.

’ o——— Sipka trendu

Smér, kterym se uZivatelova hladina glukézy méni a jak rychle (pomalu, stfedné nebo

mmol/L

N

rychle stoupajici nebo klesajici).

Jednotka méreni

Jednotka méfeni pouzivana u vSech uvedenych hodnot glukozy.

Cervené preruSované linky
UZivatelem urcena nastaveni pro upozornéni na velmi vysokou a nizkou hodnotu.

Zelené preruSované linky
UZivatelem urc¢enad nastaveni vysoké a nizké cilové hodnoty.

Zelend oblast pod kfivkou trendu
Informuije, Ze uzivatelovy hodnoty hladiny glukozy byly v nastaveném cilovém rozmezi.

° Zlutd oblast pod kfivkou trendu
n - - Informuije, Ze uzivatelovy hodnoty hladiny glukdzy byly mimo nastavené cilové
rozmezi, ale uvniti nastaveného rozsahu upozornéni.
¢ Cervena oblast pod kfivkou trendu
Informuje, Ze uZivatelovy hodnoty hladiny glukézy byly mimo nastaveny rozsah
upozornéni.
* Pokud neobdrZite novy udaj o hladiné < John Smith G

glukozy do 5 minut od posledni hodnoty,
text data a Casu se zobrazi Cervené. °

25.01.18 10:19
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Upozornéni aplikace
Eversense NOW
Kdyz uZzivatel systému CGM Eversense obdrzi upozornéni

v souvislosti s hladinou glukézy, ¢lenové jeho kruhu
upozornéni také obdrzi v ramci aplikace Eversense NOW.

Haodiny apy

Tato upozornéni se zobrazf jednim ze ¢tyr zplisob(:
na zamknuté obrazovce, jako oznameni v horni ¢asti
obrazovky, jako rozeviraci okno v aplikaci nebo na
hodinkach Apple Watch.

Upozornéni

Jana Doe: Wysoka glykémie

Varovani: Informace o glukéze zobrazené
v aplikaci Eversense NOW nepouzivejte
k rozhodovani o l1écbé. Aplikace Eversense

Upozornéni: na hodinkach

NOW slouzi jako sekundarni zobrazeni tidajti ze Apple Watch
systému CGM Eversense. NepouZivejte je namisto ofejet
primarniho zobrazeni systému CGM Eversense.
Poznamka: Aby se vdm zobrazovala upozornéni - ) VU - -
i L i ) Upozornéni: zamknuté obrazovka Upozornéni: oznameni Upozornéni: okno v aplikaci
0 glukdze v hodinkach Apple Watch, musite mit
v nastaveni ozndmeni hodinek Apple Watch
nastaveno zrcadleni.
Historie upozornénl 4 Upozornéni na gluko... (& Protokol udalosti 4 Protokol udalosti o
Chcete-li zobrazit historii upozornéni hladiny glukozy pond@li, bezna 12, 2018 Chcete-li zobrazit protokol udalosti uzivatele systému pondéli, bezna 12, 2018
uZivatele systému CGM Eversense, pfejedte po CGM Eversense, prejedte po obrazovce smérem doleva
. @D wysoka giykémia 16:33 . i . @  inzulin 16:38
obrazovce smérem doleva od grafu trendu. od historie upozornéni.
@ Viysoka glykémie 1826 ‘ Kalibrace, 16,6 mmol/L 15:40
Obrazovka Historie upozornéni zobrazi poslednich Protokol udalosti uvadi 20 poslednich udalosti
_ . . . , , @ vysoka glykémiz 16:03 . .. ; ; i ‘ Kalibrace, 13.4 mmol/L 13:38
20 upozornéni v souvislosti s hladinou glukézy, které zaznamenanych uzivatelem systému CGM. Protokol udalosti
uZivatel obdrzel ve své aplikaci CGM Eversense. @ vysoka giykémie 15:33 uvadi informace zadané uzivatelem systému CGM Eversense, nedéle, bfezna 11, 2018
L o @ WVysoka giykémia 15:26 jako jsou kalibrace, jidla, cviceni, hladiny glukdzy, hladiny & Kalbrace, 8.5 mmoll 18280
Tato upozornéni monitoruf uddlosti, jako je stoupajic © oo sy ey aulinua zdravi. Pokud uzivatel zédné udalosti nezadal, o e o
P . . JE R wEoka glykamia E . . :
nebo Iflesajla hIadlng glukozy a také nizké r}eb.o tento protokol bude prazdny,.
vysoké hodnoty hladiny glukozy (hypoglykémie (@ ysoka glykemie 14:26 @ Kalbrace, 14.7 mmollL 16:38
nebo hyperglykemie). @ vysoki giykémie 13:56 & Kaibrace. 5.5 mmoliL 16:02
Poznamka: Upozornéni na predpokldané vysoké a @ vysoka glykémie 13:26 O Glukéza, 8.9 mmallL 16:02
rjlzkelhovc?noty hlad|'ny glukdzy obdrzite pouze v’prlpade, D Veeoks amkarmie - & Ketbrace, 45 mmoiL 1502
7€ ma uZivatel systému CGM Eversense povolend . .

prediktivni upozornéni.
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Fern-Beobachtung mit dem Eversense CGM-System
und der Eversense NOW-APD

Die Eversense CGM-App beinhaltet eine optionale Funktion zur Fern-Beobachtung. Mit dieser Funktion kénnen Eversense CGM-Daten mithilfe der
Eversense NOW Mobilgerdte-App auf einem zweiten Display angezeigt werden.

Verwendungszweck
Die Eversense NOW-App ist dazu vorgesehen, auf einem zweiten Display Glukosedaten und Warnungen von Eversense CGM-Benutzern anzusehen.

Kontraindikationen
Befolgen Sie die klinischen Richtlinien und die Richtlinien anderer Institutionen zur Verwendung lhres Mobilgerats in Gegenwart von MRTs, CT-Scans und anderen Verfahrensgeraten.

Risiken
Es kann zeitweise vorkommen, dass Glukosedaten nicht an die Eversense NOW-App gesendet werden kdnnen. Wenn Sie keine Glukosedaten vom Eversense CGM-Benutzer erhalten, kénnen Sie ihm im Fall
eines hohen oder niedrigen Glukosewertes nicht beistehen. Die Fern-Beobachtungsfunktion bietet eine sekundare Anzeige von Daten. Sie ist kein Echtzeit-Fern-Beobachtungssystem.

Eversense CGM-Benutzer haben mdglicherweise nicht immer eine Verbindung, um Daten zu Gbertragen, wie z. B. Internet/WLAN oder 3G/4G/LTE. Wenn Sie oder der Eversense CGM-Benutzer keine
Internetverbindung hat, kénnen Sie seine Glukosedaten nicht betrachten. Jegliche Probleme mit Mobilgerdten, dem WLAN, der Datenverbindung, dem Eversense Datenmanagementsystem (DMS), wenn
sich der Smart Transmitter des CGM-Benutzers auBerhalb der Reichweite seines Mobilgerats befindet oder wenn sein Smart Transmitter geladen wird, kénnen verhindern, dass die Daten angezeigt werden.
Eversense-Benutzer dirfen sich nicht darauf verlassen, dass die Personen, die ihre Glukosedaten fernbeobachten, ihnen bei hohen oder niedrigen Glukosewerten beistehen.

Vorteile
Wird das Eversense CGM-System zusammen mit der Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App verwendet, kann das Wissen, dass auch andere ihre CGM-Daten sehen kdnnen, den CGM-Benutzern
zusatzliches Vertrauen und Sicherheit geben.

Warnhinweise:

* Die von der Eversense NOW-App angezeigten Glukoseinformationen sollten nicht fiir Behandlungsentscheidungen verwendet werden. Die Eversense NOW-App ist eine sekunddre Anzeige
der Eversense CGM-Daten und sollte nicht anstelle der primaren Eversense CGM-Anzeige verwendet werden. Eversense CGM-Benutzer sollten stets die Blutzuckerwerte von ihrem Blutzucker-
messgerat verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu treffen. Wird ein mit dem Sensor gemessener Glukosewert verwendet, um eine Behandlungsentscheidung zu treffen, konnte dies
zu einem iiberhdhten oder zu geringen Blutzucker fiihren.

* Eversense CGM-Benutzer diirfen sich nicht darauf verlassen, dass die Personen, die ihre Glukosedaten fernbeobachten, sie iiber ihre hohen oder niedrigen Glukosewerte informieren.
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Vorsichtshinweise:
* Die Eversense NOW Mobilgerdte-App zur Fern-Beobachtung ersetzt nicht die Anordnungen eines Arztes.

® Wenn ein Eversense CGM-Benutzer die Autosynchronisierung (die Funktion, die das automatische Senden von Daten an die Eversense NOW-App ermdglicht) nicht eingeschaltet hat, kénnen Sie
keine Trends oder hohe oder niedrige Glukosewerte sehen.

® Wenn Sie oder die Eversense CGM-Benutzer keine Internetverbindung haben oder das Mobilgerdt des CGM-Benutzers aufgrund niedrigem oder leerem Akku heruntergefahren wurde, kénnen
dessen Eversense CGM-Daten nicht in der Eversense NOW-App angezeigt werden.

® Wenn Sie den Ton auf Ihrem Mobilgerdt ausgeschaltet haben, erhalten Sie auf Ihrer Eversense NOW-App keine hérbaren Warnungen zu den CGM-Daten, die Sie fernbeobachten.
® Wenn ein CGM-Benutzer seinen Status auf Offline stellt, erhalten Sie keine CGM-Daten von ihm auf Ihrer Eversense NOW-App.

* Die Eversense NOW-App kommuniziert nicht direkt mit dem Eversense Sensor und/oder mit dem Eversense Smart Transmitter.

® Die Eversense NOW-App kann die Einstellungen auf der Eversense CGM-App nicht dndern.

® Wenn Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense NOW-App zulassen, erhalten Sie keine Glukose-bezogenen Warnungen von Eversense CGM-Benutzern.

® Wenn Sie lhr Mobilgerat auf ,,Bitte nicht stéren” eingestellt haben, werden Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense NOW-App héren.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Dieses Benutzerhandbuch bietet eine Anleitung zur Verwendung der Eversense NOW-App flir die Fern-Beobachtung der Glukosedaten von Eversense

CGM-Benutzern.

Vielen Dank, dass Sie die Eversense NOW-App heruntergeladen haben. Mit Eversense NOW kdnnen Sie die Glukosedaten von Benutzern des Eversense CGM-Systems fernbeobachten.

Vorsicht: Die Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App ersetzt nicht die primére Anzeige auf der Eversense CGM System-App oder die Anordnungen lhres Arztes.

Systemvoraussetzungen

* Die auf aus dem Apple® App Store auf Ihr Mobilgerat heruntergeladene Eversense NOW-App
* Ein kompatibles Apple® iPhone® oder iPod® oder iPad® (i0S Version 8.0 oder hoher)

* Eine Liste kompatibler Gerate finden Sie unter www.eversensediabetes.com

Hinweis: Fiir das Herunterladen der App und den Erhalt von Fern-Glukosewerten zur Anzeige auf Ihrer Eversense NOW-App bendtigen Sie eine WLAN-Internetverbindung. Wenn der Eversense
CGM-Benutzer die Autosynchronisierung ausgeschaltet hat, werden keine Glukosedaten auf Ihrer Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App angezeigt.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie

Die Nutzung der Eversense NOW-App unterliegt den AGB der aktuellen Eversense NOW Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzrichtlinie der Eversense NOW-App. Diese Dokumente werden
regelmaBig aktualisiert und unter www.eversensediabetes.com bereitgestellt.

Gehackte (Jailbroken) Gerate

Verwenden Sie die Eversense Apps NICHT auf gehackten iPhones, iPads oder iPods. Gehackte (Jailbroken) Gerdte bieten dem Benutzer kein akzeptables AusmaB an Sicherheit und Genauigkeit und sind von
Senseonics nicht zur Nutzung zugelassen.

Hilfe und Support
Wenn Sie irgendetwas in diesem Benutzerhandbuch nicht verstehen, schauen Sie bitte auf die Riickseite, um Ihren Handler vor Ort zu finden.
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Einem Eversense-Kreis beitreten

Eversense NOW | mmol/I

Der Eversense-Kreis bezeichnet eine Gruppe von Personen, die Glukosedaten und Glukose-bezogene Warnungen eines Eversense CGM-Benutzers
fernbeobachten kbnnen. Um dem Kreis beizutreten, missen Sie die E-Mail-Einladung annehmen, die Sie vom Eversense CGM-Benutzer erhalten,
ein Konto auf der Eversense DMS-Website erstellen und die Eversense NOW Mobilgerdte-App herunterladen.

Das Eversense DMS-Programm ist eine webbasierte Anwendung, die mit dem Eversense CGM-System kompatibel ist, und mit der Sie Glukoseverlaufsdaten und Berichte ansehen kénnen, die helfen Glukosetrends
zu identifizieren und somit das Diabetes-Management zu erleichtern. Mit dem Eversense DMS-Programm kénnen Sie auBerdem ein Konto erstellen, sodass Sie mithilfe der Eversense NOW-App Glukosedaten
fernbeobachten kdnnen. Sie kdnnen Glukosedaten nicht tiber das Eversense DMS-Programm fernbeobachten. Weitere Informationen zum Eversense DMS-Programm finden Sie unter www.eversensediabetes.com.

Eine Einladung annehmen, um dem Eversense-Kreis beizutreten

Ein Eversense-Kreis ist eine Gruppe von Personen, die ein Eversense CGM-Benutzer dazu eingeladen hat, seine Glukosedaten und -warnungen fernzubeobachten.

1. Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, ,,Anfrage zur Ansicht der
Glukosedaten®, um dem Kreis eines Eversense CGM-Benutzers
beizutreten.

Hinweis: Wenn Sie eine Einladung erwarten und diese nicht in
Ihrem Posteingang finden, tiberpriifen Sie lhre Spam- oder Junkordner.

2. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.

3. Melden Sie sich bei Ihrem Eversense-Konto an.

Hinweis: Die Eversense NOW-App ermdglicht Ihnen

die Mitgliedschaft in maximal 10 Eversense-Kreisen. Wenn
Sie dazu eingeladen werden, einem 11. Kreis beizutreten,
werden Sie per E-Mail gebeten, aus einem bestehenden Kreis
auszutreten, bevor Sie einem neuen beitreten koénnen.

< Postficher Eingang

Q Suchen

Bearbeiten

® noreply@eversensediab... 17:24
Anfrage zur Ansicht der Glukosedat...

Sie haben eine Einladung von

john.doe@gmail.comerhalten,...

®

Gerade aktualisiert
1 ungelesen

7

< Zuriick

Anfrage zur Ansicht der
Glukosedaten
Heute um 17:24

Sie haben eine Einladung von
john.doe@gmail.com erhalten,
ihre/seine Glukosedaten
anzusehen.

Sobald Sie die Eversense Now App
heruntergeladen und ein sicheres
Konto erstellt haben, kénnen Sie die
Glukosedaten von
eversensemktg4@gmail.com
anzeigen. Gehen Sie wie folgt vor, um
fortzufahren:

1. Laden Sie die Eversense Now App
vom Ann Stare ader Ganale Plav

F B8 8 K @A

< Zuriick

1. Laden Sie die Eversense Now App
vom App Store oder Google Play
herunter.

2. Klicken Sie auf den unten
stehenden Link, um lhr sicheres
Konto zu erstellen.

com/EversenseNow?
email=eversensemktg@gmail.com&f
ollower=f181d0b8-1236-4022-
9908-c3c6fa649ad6

https://harmonystaging.eversensedm

HINWEIS: Wenn Sie bereits ein
Eversense DMS-Konto zur
Verwendung mit der Eversense Now
App haben, klicken Sie auf den oben

P B 8 K« #
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Herunterladen der Eversense NOW-App
1. Gehen Sie zum Apple App Store und suchen Sie nach , Eversense NOW*.

2. Tippen Sie auf das Symbol Eversense NOW, laden Sie die App auf Ihr Smart-Gerat
herunter und installieren Sie sie.

3. Tippen Sie bei Aufforderung auf ,,Erlauben®, um von den Eversense CGM-Benutzer \
auf Ihrer Liste Glukose-bezogene Warnungen zu erhalten.

Vorsicht: Wenn Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense NOW-App zulassen,
erhalten Sie keine Glukose-bezogenen Warnungen von Eversense CGM-Benutzern.

4., Erstellen Sie ein Eversense-Konto, um sich bei der App anzumelden.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Eversense-Konto besitzen, miissen Sie keine neues erstellten, um Eversense
NOW zu nutzen. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail-Einladung und melden Sie sich bei Ihrem bestehenden
Eversense-Konto an. Wenn Sie die Startseite in Ihrer Eversense NOW-App aktualisieren, sehen Sie den Namen
des CGM-Benutzers, dessen Einladung Sie angenommen haben.

5. Nehmen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung an.

6. Wahlen Sie die MaBeinheit aus. Die von Ihnen gewahlte MaBeinheit wird auf alle Eversense CGM-
Benutzer angewendet, deren Daten Sie sehen kdnnen. Sie kdnnen die MaBeinheit nicht mehr dndern,
sobald die App installiert ist.

LEversense Now" michte dir
Mitteilungen senden
Mittailungen kinnan Himaaise, Tine
und Symbolkenngeichen sein, Sie
kiinnen i den Enstellungen
konfiguriert werden.

Erlauben

Micht erlauben

nse.Nnow

[ ]

Kermwor! rergessen

ANMELDEN

Kanto erstellen

Eversense NOW | mmol/I

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINDARUNG

Semseonics Datemschulz-Richilinie und Endbenuteer-
Lizenevervinbarung

Draam dher leteten Akiualisicrung: Finuar 2006

Einleitung
ViF et Sensconies o, [ Seiisaomies™, e oder  wir)
b ben uns zum 2l gesciet. das Leben von Menschen mit
[habetes zu veshessem, indem wir dama beiragen, die
Earstcllung des Blutzuckers s erleichiern und 2o priisicron.
[t dies waleg lich i1, enfissen unsere Produkic bestimmiz
persimliche und gesundheitliche Dasen. Wit haben uns
erpilicheer, Thre Privatsphiine s respekieren, Thre von uns
zesammelien persimlichen Dhiten cu schiteen und Sic dariber
fentac heiden zn lassen, wie dicse Informationes verwendet und
itergegeben werden dirfen.
Wir sorgen fur dic Transpanme unserer Daimmprakiiken und
erlimtern digse m klar verstindlicher Sprache
+ I keinem Fall wenden wir Thre Daten veskanten, und wir
werden Daten, die ner bentiflziening der Person fiihren
Kdmmen, nur weitergeben, woenn Sie uns dics genchmigen
excker umier den in dieser Dapenschuce- Richilsmie fesigelegien
Urrestimaden.
+ Wir werden dse Sicherbein Threr Danen oy eder Zeil cmesg
wehimen,
[ Blatmucker- Uberonchungsprodukic wad Tools von
[Semescunics wurden enfwickell, um viele Prablome
e rkeimmlicher Senscetechnologien s bew iipen und eine
S SnanEakal s §

® Beenden

MASSEINHEIT

Ihr Giluk t betrigl elngestelit und wurde in
der unten angezeigten MaBeinheit gemessen und
angezeigt.

Maleinheit: mmolL
Baispiel: 8,9 mmolf (odar irgendwo im Bereich

mg/dL

mmol/L o

Wenn Sie die Maleinhsit in mgfdL &ndern
rrdchiten, kKinnen S des nur jetzt tun, Um die
MaBaeinheit spater zu dndam, missan Sie die
Eversense Mow App loschen und neu installieren.
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So entfernen Sie einen Eversense CGM-Benutzer aus lhrer Liste:

Einen Eversense CGM-Benutzer aus lhrer Liste zu entfernen, bedeutet, dass Sie dessen Glukosedaten nicht mehr fernbeobachten kénnen. Um einen Benutzer wieder lhrer Liste hinzuzufligen, missen Sie

den Eversense CGM-Benutzer kontaktieren, damit er Ihnen eine neue Einladung sendet.

1. Wischen Sie den Namen des Eversense CGM-Systembenutzers auf der Startseite nach links.

2. Tippen Sie auf ,,Léschen”.

In einer Warnmeldung werden Sie gebeten, zu bestatigen, dass Sie den Eversense CGM-Benutzer entfernen méchten.

3. Tippen Sie auf ,,Ja“, um diese Person dauerhaft aus Ihrer Liste zu entfernen.

Der Benutzer wird nicht mehr in Ihrer Liste auf der Startseite angezeigt.

Hinweis: Es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis der Eversense CGM-Benutzer sieht, dass Sie in seiner Eversense CGM-App nicht mehr in seinem Kreis sind.

—] Eversense Now

J

Mary Smith
=
3 = 6 mmol/L
Matt Brown
4 n 6 »

mmol/L
/ .\ Susan Johnson
I

< 10.8 >

mmol/L

/= Jane Brown

- 114 X

mmol/L

—] Eversense Now

Glukose | Status ]
Mary Smith
3 6 =
= mmol/L
Matt Brown
4 6 =
- mmol/L

Susan Johnson

1 0-8 rz)I/L

/= Jane Brown

- 114 X

mmol/L

Warnung

Wollen Sie Susan Johnson wirklich
entfernen?

-

)
/

Eversense Now

Status

]

Mary Smith

3.6

Matt Brown

4.6

/. Jane Brown

11.4

»

mmol/L

»

mmol/L

«

mmol/L

Eversense NOW | mmol/I

Benachrichtigung

Sie wurden aus dem Kreis von Susan
Johnson entfernt.

OK

Hinweis: Der Eversense CGM-
Benutzer kann Sie auch aus seinem
Kreis entfernen. Wenn dies der Fall
ist, wird folgende Benachrichtigung
angezeigt.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Hauptmenu

Uber das Hauptmenti haben Sie Zugriff auf die Eversense NOW-Startseite, die Seite Uber uns und die Abmeldeseite.

@]E
=

Joe Smith

A |

@ Uberuns

Q) Abmelden

Uber das Hauptmeni kénnen Sie
auf die Startseite zugreifen, um die
Eversense CGM-Benutzer in lhrer
Liste anzusehen, die Informationen
Uber die Eversense NOW-App auf
der Seite Uber uns zu lesen, sich
von der App abzumelden oder ein
Profilbild hinzuzuflgen.

Um das Hauptmen(i aufzurufen, tippen Sie links oben

im Bildschirm auf das Symbol mit den 3 Balken.

Startseite

—] Eversense Now

Status

l

Matt Brown

4.6

Jane Brown
114

Susan Johnson

11.0

3.8

=

mmol/L

N«

mmol/L

N«

mmol/L

=

mmol/L

Uber uns

— Uber uns

e\/ersense.NoOW

CGM Remote Monitoring

Um eine Kopie des Eversense Now-
Benutzerhandbuchs herunterzuladen,
gehen Sie bitte auf
www.eversensediabetes.com.

Unternehmen:  Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows
Parkway,

Germantown, Maryland,
USA
www.eversensediabetes.c
om

Version: 1.0.0.0.22 (32 Bit)

Freigegeben: Juni 16, 2017

Kompatibilitdt: ~ www.eversensediabetes.c

om/products

Abmelden

Warnung
Wollen Sie sich wirklich abmelden?

Nein Ja

Bevor Sie sich abmelden, bittet
Eversense NOW Sie, dies zu
bestatigen. Wenn Sie sich bei
der App abmelden, miissen Sie
zum erneuten Offnen der App
Ihren Benutzernamen und das
Kennwort eingeben.

Profilbilder

Bitte wahlen Sie Ihr Profilbild

Ein Foto machen

Vorhandene wahlen

Abbrechen

Sie kénnen lhr Profilbild hinzuftgen,
indem Sie im Hauptment der
Eversense NOW-App auf das
Profilbild tippen. Folgen Sie

den Aufforderungen, ein Bild
aufzunehmen oder hinzuzufiigen,
das auf Ihrem Mobilgerat
gespeichert ist. Das von lhnen
hinzugefiigte Profilbild wird auch in
der App des CGM-Benutzers neben
Ihrem Namen angezeigt.

Eversense NOW Mobilgerdte-App Benutzerhandbuch
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Anzeigen von CGM-Daten

Die Startseite zeigt eine Liste der Personen an, deren CGM-Daten Sie fernbeobachten kénnen, zusammen mit deren neuestem CGM-Wert und einem
Trendpfeil, der die Richtung und Rate der Anderung angibt.

Diese Liste ist entsprechend der Standardoption nach Nachnamen sortiert. Sie kdnnen die Liste nach Nachname, Glukosewert oder Status sortieren, indem Sie am oberen Seitenrand auf die gewiinschte

Registerkarte klicken.

Eversense NOW Startseite =  Eversense Now

= Eversense Now

= Eversense Now

So aktuaIISIeren Sle dle Startselte: Glukose ] Status ] Glukose Glukose | Status ]
1. Offnen Sie die Startseite. :
Matt Brown Mary Smith . Susan Johnson
2. Wischen Sie von der Mitte der Startseite nach unten (wenn 4 6 = 3 8 = aa 1 3 3
Sie ein i0S-Gerdt verwenden, werden beim Wischen von ganz mmol/L mmol/t mmoL
oben im Bildschirm die iOS-Widgets angezeigt anstatt der /> JaneBrown Matt Brown Mary Smith
Startseite). “ 114 | = e
. . ~ L) mmol/L mmol/L mmol/L
Die Glukosedaten des CGM-Benutzers werden in lhrer
Eversense NOW-App automatisch alle 5 Minuten aktualisiert, (@) Susandonnson . /@ SusanJohnson @ Matt Brown
wenn Sie und der CGM-Benutzer eine Internetverbindung haben. \ “ i
g - 1 1 L 0 mmol/L - 1 1 0 mmol/L offline
Vorsicht: Wenn der Eversense CGM-Benutzer die Autosyn- Meary Smith . Jane Brown ) Jane Brown
chronisierung ausgeschaltet hat, werden die Glukosedaten nicht 3 8 = \\ ) 1 1 4 | Transmitter nicht
automatisch an lhre Eversense NOW-App gesendet. - mmol/L - mmol/L verbunden
Nach Nachname sortierte Startseite Nach Glukosewert sortierte Startseite Nach Status sortierte Startseite
Trendpfeile Allmahlich, mit einer Rate zwischen 0,00 mmol/I und 0,06 mmol/I pro Minute ansteigender oder abfallender

Neben dem Namen des CGM-Benutzers sehen Sie einen Trendpfeil. Glukosespiegel.
Der Trendpfeil zeigt die aktuelle Richtung an, in die sich die Glukose

bewegt, und wie schnell sich der Glukosetrend dndert.

Mittelschnell, mit einer Rate zwischen 0,06 mmol/I und 0,11 mmol/I pro Minute ansteigender Glukosespiegel.

Die App nutzt die letzten 20 Minuten kontinuierlicher Glukosedaten
zur Berechnung der Glukosetrends. Wenn zur Berechnung nicht
geniigend Sensorwerte verfiigbar sind, wird der Pfeil grau ange-
zeigt.

Mittelschnell, mit einer Rate zwischen 0,06 mmol/I und 0,11 mmol/I pro Minute abfallender Glukosespiegel.

Sehr schnell, mit einer Rate von mehr als 0,11 mmol/I pro Minute ansteigender Glukosespiegel.

Sehr schnell, mit einer Rate von mehr als 0,11 mmol/I pro Minute abfallender Glukosespiegel.

«= ¢\
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Status
Neben einem Eversense CGM System-Benutzernamen kdnnen vier verschiedene Statuszustande angezeigt werden.

Eversense Now

Susan Johnsoh— Neuester Glukosemesswert
1 3 3 = Der Benutzer erhalt aktiv Glukosedaten.
[ |

mmol/L

13

Mary Smith / Der Smart Transmitter des Benutzers ist verbunden, empfangt aber derzeit keine Glukosedaten,
oder es sind nicht ausreichend Glukosedaten vorhanden, um einen Wert anzuzeigen.

T — Der Grund dafir kann sein:
* Das CGM-System befindet sich in der Aufwarmphase.
Matt Brown * Der CGM-Benutzer befindet sich in der Initialisierungsphase und hat noch keinen ersten
Glukosemesswert erhalten.
Offline * Der Benutzer hat eine Warnung erhalten, die verhindert, dass Glukosedaten angezeigt werden.
\ ,,Offline*
Jane Brown Der Benutzer hat die Freigabe von Daten an Sie voribergehend abgeschaltet.

(Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die Statusaktualisierung auf Ihrer

Transmitter oicht Eversense Now-App angezeigt wird.)

S verbunden
— ,Transmitter nicht verbunden

Es gibt keine Verbindung zwischen dem Smart Transmitter und der Eversense CGM-App.
Der Grund daftr kann sein:

* Der Akku des Smart Transmitters muss aufgeladen werden oder wird gerade aufgeladen.
* Die Bluetooth-Verbindung, Internetverbindung oder das Mobilgerat ist ausgeschaltet.

* Der Smart Transmitter ist auBerhalb der Reichweite oder ausgeschaltet.

* Der CGM-Benutzer hat die Autosynchronisierung ausgeschaltet.
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Trendkurve
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Um detailliertere Glukoseinformationen zu einem CGM-Benutzer zu sehen, tippen Sie auf der Startseite auf den Namen des Eversense CGM-Systembenutzers. Der erste Bildschirm zeigt eine Trendkurve
der Sensor-Glukosewerte des Benutzers der letzten drei Stunden an. Ein Trendpfeil zeigt die Richtung an, in die sich die aktuelle Glukose bewegt, und wie schnell sich der Glukosetrend dandert.

Um den Bildschirm zu aktualisieren, tippen Sie auf das Aktualisierungssymbol .

Datum und Uhrzeit* —
Datum und Uhrzeit des angezeigten Glukosemesswerts.

Glukosemesswert —
Glukosespiegel von der letzten Synchronisierung.

*Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten nach dem
letzten Glukosewert keinen neuen Glukosemesswert
erhalten, wird der Datums- und Uhrzeittext rot

£ Matt Brown ©

—° 19.06.17,10:29

—o

| mmol/L

’.__

-

8.3
e
L ] B e e
36
8 9 10
®
£ Matt Brown ©

angezeigt.

® 19.06.17, 09:19

Aktualisieren
Ladt die zuletzt synchronisierten Glukosedaten.

Trendpfeil

Die Richtung, in die sich der Glukosewert des Benutzers bewegt, und wie
schnell (allmahlich, mittelschnell oder schnell ansteigend oder abfallend).

MaBeinheit

Die MaBeinheit, die zur Darstellung aller Glukosedaten verwendet wird.

Rote gestrichelte Linien

Die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen flir hohe und niedrige

Glukose-Warnungen.
Griine gestrichelte Linien

Die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen fiir den Hoch- und Niedrig-Zielbereich.

Griiner Bereich unter der Trendlinie

Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers innerhalb des eingestellten Zielbereichs lagen.

Gelber Bereich unter der Trendlinie

Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers auBerhalb des eingestellten
Zielbereichs, jedoch innerhalb des eingestellten Warnbereichs lagen.

Roter Bereich unter der Trendlinie

Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers auBerhalb des eingestellten

Warnbereichs lagen.
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Eversense NOW-Warnungen

Wenn ein Eversense CGM-Benutzer eine Glu-
kose-bezogene Warnung erhalt, erhalten auch
die Mitglieder seines Kreises eine Warnung auf
ihrer Eversense NOW-App.

Diese Warnungen werden auf einem von vier
verschiedenen Wegen angezeigt: auf lhrem
Sperrbildschirm, als Benachrichtigung am
oberen Rand Ihres Bildschirms, als In-App-
Popup oder auf einer Apple Watch.

Warnung: Die von der Eversense NOW-
App angezeigten Glukoseinformationen

sollten nicht fiir Behandlungsentscheidungen
verwendet werden. Die Eversense NOW-App
ist eine sekundare Anzeige der Eversense CGM-
Daten und sollte nicht anstelle der primdren
Eversense CGM-Anzeige verwendet werden.

Hinweis: Auf Ihrer Apple Watch muss in den
Mitteilungseinstellungen flir Eversense NOW
,Mitteilungen spiegeln” eingestellt sein, damit Sie auf
Ihrer Apple Watch Glukose-Warnungen empfangen.

Warnungsverlauf

Um den Glukose-Warnungsverlauf des Eversense
CGM-Systembenutzers zu sehen, wischen Sie auf
dem Bildschirm von der Trendkurve nach links.

Im Bildschirm Warnungsverlauf sind die letzten
20 Glukose-bezogenen Warnungen, die der Benutzer
auf seiner Eversense CGM-App erhalten hat, aufgelistet.

Diese Warnungen iberwachen Ereignisse wie bei-
spielsweise ansteigende oder abfallende Glukose-
raten sowie niedrige oder hohe Glukosewerte
(Hypoglykamie oder Hyperglykamie).

Hinweis: Sie werden nur vorhergesagte hohe
und niedrige Glukose-Warnungen erhalten, wenn der
Eversense CGM-Benutzer Vorhersage-Warnungen
aktiviert hat.

ee000 Verizon &

e

Freitag, 16. Juni

¥ EVERSENSE NOW
Warnung

Zum Offnen streichen

3 =D

Jetzt

Susan Johnson: Niedriger Glukosewert

Warnung: Sperrbildschirm

< Glukose-Warnungen
Freitag, Juni 16, 2017
(D Hoher Glukosewert

(D Hoher Glukosewert

Donnerstag, Juni 15, 2017

(D Hoher Glukosewert

Rate fallt

@ Vorhersage niedriger Glukosewert ...
o)

¢

14:13

13:33

@ Vorhersage hoher Glukosewert 13:28

@ Vorhersage hoher Glukosewert 13:02

21:12

Vorhersage hoher Glukosewert 20:47

Vorhersage niedriger Glukosewert ...

18:27

. G etzt
| EVERSENSE NOW J

| Warnung
Susan Johnson: Niedriger Glukosewert

00

Wetter Uhr Karten TV

- 4@

Notizen  Erinnerungen  Aktien iTunes Store

(rrr

App Store iBooks Health Wallet

e -

Home News  Einstellungen  Extras
CRON)

Nachrichten Mail Safari Telefon

Warnung: Benachrichtigung

Ereignisprotokoll

Um das Ereignisprotokoll des Eversense CGM-Systembenutzers
zu sehen, wischen Sie auf dem Bildschirm vom Warnungs-

verlauf nach links.

Das Ereignisprotokoll listet die letzten 20 vom CGM-
Benutzer protokollierten Ereignisse auf. Das Ereignisprotokoll
zeigt vom Eversense CGM-Benutzer eingegebene Informa-
tionen an, wie beispielsweise Kalibrierungen, Mahlzeiten,
Sport, Blutzuckerwerte, Insulinspiegel, Gesundheit und
sportliche Betatigung. Wenn der Benutzer noch keine
Ereignisse eingetragen hat, ist sein Protokoll leer.

Eversense NOW | mmol/I

m EVERSENSE N...

Warnung
Susan Johnson:

Warnung

Susan Johnson: Niedriger
Glukosewert

Niedriger Gluko-

oK sewert

SchlieBen

Warnung: auf Apple Watch

Warnung: In-App-Popup

24 Ereignisprotokoll ©

Mittwoch, Juni 14, 2017
O Gilukose, 8.4 mmoliL 08:50

Dienstag, Juni 13, 2017

‘ Kalibrierung, 4.4 mmol/L 23:02
o Glukose, 4.9 mmol/L 10:59
@ Kalibrierung, 4.4 mmoliL 09:02

Mittwoch, Juni 07, 2017

@ Gesundheit 14:04
Mittwoch, November 23, 2016

0 Gesundheit 11:13

@ Insulin 11:13
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Surveillance a distance avec le systeme MGC

 I'application B NOW

L’application MGC Eversense comprend une option de surveillance a distance. Cette fonctionnalité permet de visualiser les valeurs MGC Eversense
sur un second écran via I'application mobile Eversense NOW.

Utilisation prévue
Lapplication Eversense NOW est concue pour servir d’affichage secondaire des valeurs du taux de glucose et alertes connexes provenant d’utilisateurs d’un systeme MGC Eversense.

Contre-indications
Suivez les directives cliniques et celles de votre établissement pour 'usage de votre appareil mobile en présence de machines d’'IRM, de scanners CT et d’autres appareils utilisés dans des procédures médicales.

Risques
Parfois, il n’est pas possible d’envoyer les valeurs du taux de glucose sur I'application Eversense NOW. Si vous ne recevez pas de valeurs du taux de glucose d’un utilisateur MGC Eversense, vous ne serez pas
en mesure de l'assister en cas d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie. La fonction de surveillance a distance fournit un affichage secondaire des données. Ce nest pas un systéme de surveillance en temps réel.

Les utilisateurs MGC Eversense n'ont pas forcément accés a une connexion permettant le transfert des données, comme I'Internet/le wifi ou le 3G/4G/LTE. Si un utilisateur MGC Eversense ou vous-méme
ne disposez pas d’une connexion Internet, vous ne pourrez pas visualiser les taux de glucose mesurés. Tout probleme survenant sur les appareils mobiles, I'Internet sans fil, la connexion pour transmettre
les données ou le systeme de gestion des données (DMS) Eversense peut entrainer un dysfonctionnement de I'affichage des données. Il en est de méme si le Smart Transmetteur de l'utilisateur MGC n’est
pas a portée du réseau de son appareil mobile ou est en cours de charge. L'utilisateur Eversense ne doit pas compter sur vous pour surveiller son taux de glucose pour I'assister en cas d’hyperglycémie

ou d’hypoglycémie.

Avantages

Utilisé avec I'application de surveillance a distance Eversense NOW, le systeme MGC Eversense donne aux utilisateurs un niveau de confiance supérieur, puisque des tiers peuvent a présent voir leurs taux
de glucose.

Avertissements :

o Les taux de glucose qui s’affichent sur I'application Eversense NOW ne doivent pas étre utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. Lapplication Eversense NOW est une affichage secondaire
des données MGC Eversense ; il ne remplace pas I'affichage principal. Les utilisateurs d’un systéme MGC doivent toujours utiliser les valeurs de glycémie obtenues au moyen d’un lecteur pour
prendre leurs décisions thérapeutiques. Utiliser un taux de glucose mesuré par un capteur pour prendre une décision thérapeutique pourrait entrainer une hyperglycémie ou une hypoglycémie.

e Les utilisateurs MGC Eversense ne doivent pas se fier aux personnes qui surveillent leur taux de glucose a distance et attendre d’eux qu’elles les préviennent en cas d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie.
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Mises en garde :
o ’application mobile distante Eversense NOW ne remplace pas le régime de surveillance prescrit par votre professionnel de santé.

* Si un utilisateur MGC Eversense n’a pas activé la synchronisation automatique (la fonction qui permet d’envoyer automatiquement des données vers I'application Eversense NOW), vous pourriez
avoir des difficultés a visualiser les tendances et événements d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie.

o Sj vos utilisateurs MGC Eversense ne disposent pas d’une connexion Internet ou si I'appareil mobile de I'un d’eux s’est éteint par manque de charge, leurs données MGC Eversense ne s’affichent
pas dans I'application Eversense NOW.

e Sivous coupez le son de votre appareil mobile, vous ne recevrez pas d’alertes sonores relatives aux données MGC que vous surveillez a distance sur votre application Eversense NOW.

e Siun utilisateur MGC se paramétre sur « Hors-ligne », vous ne recevrez pas d’alertes relatives aux données MGC que vous surveillez a distance sur votre application Eversense NOW.

e |’application Eversense NOW ne communique pas directement avec le capteur Eversense ni avec le Smart Transmetteur Eversense.

o ’application Eversense NOW ne peut pas modifier le paramétrage de I'application MGC Eversense.

o Si vous n’autorisez pas les notifications a partir de I'application Eversense NOW, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises par les utilisateurs du MGC Eversense.
o Sj votre appareil mobile est réglé sur « Ne pas déranger », vous n’entendrez pas les notifications provenant de I'application Eversense NOW.
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Le Guide de l'utilisateur vous explique comment utiliser I'application Eversense NOW pour surveiller les taux de glucose des utilisateurs
d’un systéeme MGC Eversense.

Merci d’avoir téléchargé I'application mobile Eversense NOW. Eversense NOW vous permet de surveiller a distance les taux de glucose des utilisateurs d’un systeme MGC Eversense.

Attention : Papplication mobile distante Eversense NOW ne remplace ni Paffichage primaire de application du systéme MGC Eversense, ni le régime de surveillance prescrit par votre
professionnel de santé.

Spécifications systéme requises
¢ |'application Eversense NOW téléchargée sur votre appareil mobile a partir de 'App Store d’Apple®
* Un appareil Apple® iPhone®, iPod® ou iPad® compatible (iOS version 8.0 ou ultérieure)

¢ La liste des appareils compatible se trouve a la page www.eversensediabetes.com

Remarque : pour télécharger I'application et recevoir les valeurs du taux de glucose pour qu’elles s'affichent sur votre application Eversense NOW, il vous faut une connexion Internet. Si I'utilisateur
MGC Eversense a désactivé la synchronisation automatique, aucune valeur du taux de glucose ne s’affichera sur votre application Eversense NOW.

Licence d’exploitation pour 'utilisateur final et politique de confidentialité

L'usage de 'application Eversense NOW est sujet aux termes et conditions de la derniére licence d’exploitation d’Eversense NOW et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis a jour
périodiquement et sont disponibles sur www.eversensediabetes.com.

Appareils déplombés

N’utilisez PAS I'application Eversense NOW sur des iPhones, iPads ou iPods déplombés. Des appareils déplombés ne fournissent pas un niveau de sécurité et de précision acceptable pour l'utilisateur.
IIs ne sont donc pas approuvés par Senseonics.

Aide et Support clientéle

Si vous ne comprenez pas les instructions présentées dans ce Guide de I'utilisateur, contactez votre distributeur local (voir au dos de la couverture arriére de ce Guide).
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Le Cercle Eversense fait référence a un groupe de personnes qui peuvent surveiller a distance les valeurs du taux de glucose d’un utilisateur MGC Eversense
et les alertes qui s’y rapportent. Pour rejoindre le Cercle, il faudra accepter l'invitation qui vous est adressée par ['utilisateur MGC Eversense, créer un compte

sur le site Web du DMS Eversense et télécharger l'application mobile Eversense NOW.

Le programme du DMS Eversense est une plateforme en ligne compatible avec le systéme MGC Eversense qui permet d’afficher un historique des taux de glucose et des rapports, de maniere a identifier
les tendances d’évolution du taux de glucose pour aider a la prise en charge du diabéte. Le programme DMS Eversense vous permet de créer un compte pour visualiser les valeurs de vos taux de glucose a
distance a 'aide de I'application Eversense NOW. Vous ne pouvez pas voir a distance les valeurs du taux de glucose via le programme DMS Eversense. Pour en savoir plus sur le programme DMS Eversense,

rendez-vous sur la page go to www.eversensediabetes.com.

Accepter une invitation a rejoindre le Cercle Eversense

Un Cercle Eversense est un groupe de personnes qu’un utilisateur MGC Eversense a invitées pour qu’elles surveillent son taux de glucose et les alertes s’y rapportant.

1. Pour rejoindre le Cercle d’un utilisateur MGC Eversense, vous recevrez
une invitation par email, « Demande d’acceés aux relevés du taux
de glucose ».

Remarque : si vous attendez un message d’invitation mais rien

n’apparait dans votre boite de réception, regardez aussi dans vos spams.

2. Cliquez sur le lien mentionné dans Pemail.

3. Connectez-vous a votre compte Eversense.

Remarque : l'application Eversense NOW vous permet de rejoindre
un maximum de 10 cercles Eversense. Si quelgu’un vous invite a rejoindre
un Tléme Cercle, vous recevrez un email vous demandant de vous retirer
d’un Cercle existant avant de pouvoir rejoindre le nouveau Cercle.

 Boites Réception

noreply@eversensediabet..,

Modifier

Demance d'accés aux valeurs du taux de..

Mise & jour & 10:05

& Retour

Demande d'accés aux valeurs du taux
de glucose

aversansemkio2@gmail.com vous a
envoyé un email pour wous inviter &
consulter ses valeurs de taux de
glucose.

Une fois gue vous avez télécharge
I'application Eversense MNow et que
vous avez créd un campte sécurisé,
wous avez accés aux valeurs du taux de
glucose de
eversensemktgZ@mgmail.com Pour ce
faire, suivez les instructions ci-dessous

1. Téléchargez l'application Eversense
Mow de I'App Store ou sur Google Play.

™ — L,
F B 8 <«

(=]

£ Retour

2. Cliguez sur le lien ci-dessous pour
créer votre compte sécurisé

https: ((harmonystaging.eversensedms,
com/EversenseMow?

semkta@amail com&foll
96-52b7-4465-b08S
c374edbchl78

REMARQUE : si vous avec un campte
DMS Eversense a utiliser avec
l'application Eversense Mow, cliguez
sur le lien ci-dessus et connectez-vous
& vatre compte pour accepter cette
invitation. Cette bofte de réception
d'email n'accepte pas de réponse, Si
WOUS Pensez avolr regu cat email par
erreur, veuillez contacter la personne
qui vaus a envoyé 'invitation,

(=]

™ — L,
P B8 8 <
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Télécharger I'application Eversense NOW
1. Allez dans I’App Store d’Apple et recherchez « Eversense NOW ».

2. Tapez sur 'icone Eversense NOW, téléchargez et installez application sur votre appareil
mobile intelligent.

3. Lorsque vous y &tes invité, tapez sur « Autoriser », afin de recevoir les alertes relatives
au taux de glucose d’utilisateurs MGC Eversense sur votre liste.

Attention : Sivous n’autorisez pas les notifications a partir de I'application
Eversense Now, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises
par les utilisateurs MGC Eversense.

4. Créer un compte Eversense pour se connecter a application.

Remarque : si vous avez déja un compte Eversense, vous n'avez pas besoin d’en créer un nouveau pour
utiliser Eversense NOW. Cliquez sur le lien que vous avez recu dans I'email d’invitation et connectez-vous a votre
compte Eversense existant. Lorsque vous actualisez la page d’accueil dans votre application Eversense Now, le
nom de lutilisateur MGC dont vous avez accepté I'invitation apparait.

5. Acceptez la licence d’exploitation pour Putilisateur final.

B. Choisissez I'unité de mesure. L’unité de mesure que vous choisissez s’applique a tous les utilisateurs
MGC Eversense dont vous pouvez voir les données. Une fois I’application installée, vous ne pouvez
plus changer 'unité de mesure.

Autorisez-vous « Eversense
Now » a vous envoyer des
notifications ?

Les notifications peuvent inclure
alertes, sons et pastilles d’icones.

Vous pouvez les configurer dans
Réglages.

Refuser

< Retour ‘Versense. now

Email

[ J

Mot de passe
[ ]

Créer un compte

SE CONNECTER

Mot de passe oublié
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LICENCE D'EXPLOI 'OUR L'UTILISATEUR FINAL

Senseonics Privacy Policy and End User License
Agreement

Date of Last Update: January 2016

Introduction

We at Senseonics Inc. ("Senseonics”, "us" or "we") seek to
improve the lives of people with diabetes by enhancing their
ability to manage the disease with relative ease and accuracy.
To enable this, our products collect certain personal and health
i i We are itted to ing your privacy,
protecting your data that we collect, and letting you decide
how your information is used and shared.

+ We will be transparent about our data practices and will
explain them in clear language.

- We will never sell your data, and will only share personally|
identifiable data when you direct us to or under the
circumstances outlined in this Privacy Policy.

+ We will always take the security of your data seriously.

Senseonics’ glucose monitoring products and tools are
designed to avoid many of the problems of traditional sensor
technologies and to provide an unmatched combination of
accuracy and long sensor life. This Privacy Policy applies to
the following:
- data collected by our subcutancous Eversense Sensor and
our Eversense Smart Transmitter (our “Devices™);

- the Eversense Mobile Medical Application and any other
mobile icati. ¢ mav develop (cach a “Mobile App”

EE

< Retour ® Terminer

UNITE DE MESURE

L'unité de mesure et d'affichage de votre taux de
glucose a été changée ; les valeurs obtenues
s'afficheront désormais dans I'unité indiquée ci-
dessous.

Unité de mesure: mg/dL

Exemple 8,9 mmol/L. (ou dans la plage 2,2-22,2
mmol/L)

mg/dL

mmol/L v

Si vous souhaitez changer l'unité de mesure a

mg/dL, vous pouvez a présent le faire. Pour
changer |'unité de mesure, vous devez effacer
I'application Eversense Now et la réinstaller.
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Pour supprimer un utilisateur MGC Eversense de votre liste

Si vous supprimez un utilisateur MGC Eversense de votre liste, vous ne pourrez plus surveiller son taux de glucose a distance. Pour réinscrire un utilisateur dans votre liste, contactez I'utilisateur MGC Eversense
en question pour qu’il vous envoie une nouvelle invitation.

1. Faites défiler la page d’accueil sur la gauche, jusqu’au nom de I'utilisateur MGC Eversense.

2. Tapez sur « Supprimer ».

Un avertissement vous demandera si vous étes sir(e) de vouloir supprimer l'utilisateur de MGC Eversense.

3. Tapez sur « Oui » pour supprimer définitivement cette personne de votre liste.

Le nom de la personne supprimée disparait alors de la page d’accueil.

Remarque : cela peut prendre jusqu’a 2 heures pour que I'utilisateur MGC Eversense que vous avez supprimé s'apercoive que vous n'étes plus dans son Cercle sur son application Eversense NOW.

—] Eversense Now —] Eversense Now Eversense Now

Nom Glucose Etat } [ Nom l Glucose

Mary Smith

[ 2
3 = 6 mmol/L

Notification

= Vous avez été supprimé du Cercle de
[ Nom | Glucose Susan Johnson.
Mary Smith

[ 2
3 = 6 mmol/L

Mary Smith

[ 2
3 = 6 mmol/L

OK

Remarque : un utilisateur

Matt Brown Matt Brown Avertissement Matt Brown ;
» » Etes-vous siir(e) de vouloir supprimer » MGC EVersense peUt aussl vous
Susan Johnson ? i i-ma
4 - 6 mmol/L 4 - 6 mmol/L 4 - 6 mmol/L ScupplanEr lui-méme de sons
ercle. bans ce cas, vous en

| /= Susan Johnson - Susan Johnson - (/i\\ Jane Brown . serez notifié.

W | ¥ |

> < i
\\_/V 1 0-8 mmol/L 1 0!8 mmol/L \\_/V 1 1 l4 mmol/L
/0 Jane Brown /= Jane Brown

\ \

So1Ma N S 1140

- - mmol/L - - mmol/L
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Menu principal

Le menu principal permet d’accéder & la page d’accueil de I'application Eversense NOW, & la page A propos et & la page de déconnexion.

V a \] Pour accéder au menu principal, tapez sur
> N, I'icone a 3 barres en haut a gauche de ’écran.
Joe Smith . < . .
— ° Page d’accueil A propos Se déconnecter Photos du profil
—] Eversense Now — A propos
@ Apropos
Glucose | Etat ]
() se déconnecter el/ersense NOW
Maﬁ BrOWn CGM Remote Monitoring
4 6 =
- mmol/L Pour télécharger une copie du Guide
de I'utilisateur d'Eversense Now,
Jane Brown rendez-vous & la page Avertissement
‘ diabet Etes-vous s(r(e) de vouloir vous
1 1 4 www.eversensediabetes.com. ey o s
- mmol/L Compagnie : Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows
Susan Johnson Parkway, Veuillez choisir votre photo de profil
‘ Germantown, Maryland,
11.0 usa
mmol/L ) Prendre une photo
www.eversensediabetes.co
. ) o Mary Smith m o
A partir du menu principal, [ Version : 1.0.0.0.28 (32-bit) Choisir existant
Vous pouvez accéder a la page 3.8 mmol/L Publié : juil. 6, 2017
d’accueil pour y voir la liste de vos Compatibilité :  www.eversensediabetes.co Annuler
m/products

utilisateurs MGC Eversense, revoir les
informations relatives a 'application

. Eversense NOW vous demande de Vous pouvez ajouter votre photo
Eversense NOW sur la page A ) . i
\ confirmer que vous voulez bien de profil en touchant celle-

propos et vous déconnecter de , . o

o . vous déconnecter avant de vous ci dans le menu principal de

I'application ou ajouter une photo , . ) . .

) déconnecter effectivement. Si vous I'application Eversense NOW. Suivez

de profil. , A N
vous déconnectez de I'application, les indications pour prendre une
il faudra que vous rentriez votre photo ou ajouter une photo qui
nom d’utilisateur et votre mot de est déja sauvegardée sur votre
passe pour ré-ouvrir application. appareil mobile. La photo que vous

ajoutez au profil s'affichera aussi
sur I'application de 'utilisateur MGC
en face de votre nom.
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Afficher des donnees MGC

La page d’accueil affiche la liste des personnes dont vous pouvez voir les données MGC a distance, leur derniére valeur de taux de glucose et une fléche
de tendance qui indique dans quel sens le taux de glucose varie.

La liste est par défaut par ordre alphabétique des noms de famille. Vous pouvez modifier l'ordre de la liste en fonction des noms, des taux de glucose ou des états en cliquant sur I'onglet correspondant
en haut de la page.

Page d,accueil d,Eversense NOW = Eversense Now — Eversense Now = Eversense Now
H b il =
Pour actualiser la page d’accueil : Mo oo | e ] — p— e
1. Ouvrez la page d’accueil. )
Matt Brown Mary Smith . Susan Johnson
2. Faites défiler la page d’accueil (si vous utilisez un appareil iOS, 46 = 38 * «> 133 =
. . . . 5z O mmol/L - mmol/L —— . mmol/L
si vous glissez votre doigt depuis le haut de I'écran, ce sont les
widgets iOS qui apparaissent au lieu d’actualiser la page d’accueil). /. Jane Brown Meatt Brown Mary Smith
. . ‘ ) “$ =
Les taux.de glucose provenant dg I u.tlllsateur MGC sont actualisés - 1 1 .4 UL 4 .6 mmol/L == mmol/L
automatiquement sur votre application Eversense NOW toutes =
les 5 minutes environ, a condition que vous et I'utilisateur MGC / ‘ Susan Johnson " . Susan Johnson . Matt Brown
. L . \ ‘ \ ) Hors-ligne
disposiez d’une connexion Internet. - 1 1 . 0 el D 1 1 . O i
Attention :sil'utilisateur MGC Eversense a désactivé la Mary Smith /> JaneBrown .\ Jane Brown
synchronisation automaticque, aucune valeur du taux de glucose 3 8 = ; ) 1 1 4 «€ \ ) Transmetteur
- - - n 1 — 4 - . )/ - s
ne s’affichera sur votre application Eversense NOW. mmol/L b mmol/L b deconnecte
Page d’accueil triée par ordre alphabétique Page d’accueil triée par ordre de taux Page d’accueil triée par ordre des états
des noms de famille de glucose
Fleches de tendance Taux de glucose qui augmentent ou baissent légérement a une vitesse comprise entre 0,00 mmol/L

A coté du nom de I'utilisateur MGG, il y a une fleche de tendance. et 0,06 mmol/L par minute.
Cette fleche de tendance indique le sens de variation du taux de

glucose et la vitesse a laquelle le taux de glucose change.

Taux de glucose qui augmentent modérément a une vitesse comprise entre 0,06 mmol/L et 0,11 mmol/L
par minute.

. Taux de glucose qui baissent modérément a une vitesse comprise entre 0,06 mmol/L et 0,11 mmol/L par minute.
continu sur les 20 derniéres minutes pour calculer les tendances

du glucose. Lorsqu’il n’y a pas un assez grand nombre de valeurs
pour faire le calcul, la fleche saffiche en gris.

Taux de glucose qui augmente rapidement a une vitesse de plus de 0,11 mmol/L par minute.

=
N
L’application utilise les valeurs du taux de glucose mesurées en ‘

Taux de glucose qui baisse rapidement a une vitesse de plus de 0,11 mmol/L par minute.
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Etat

Dans le systeme MGC Eversense, quatre états distincts peuvent étre listés a c6té du nom de l'utilisateur.

Eversense Now

Susan Johnson

1 3 3 mmol/L
Mary Smith  /

mmol/L

Matt Brown

Hors-ligne

\

Jane Brown

Transmetteur
déconnecté

— Derniére valeur du taux de glucose

Eversense NOW | mmol/L

L'utilisateur recoit des valeurs de taux de glucose activement.

K===»

Le Smart Transmetteur de I'utilisateur est connecté mais il ne recoit pas de valeurs

du taux de glucose ou le nombre de relevés est trop limité pour afficher une valeur.
Ceci peut se produire lorsque :

e | e systeme MGC est en phase d’acclimatation.
e ['utilisateur du systéme MGC est en phase d'initialisation et n’a pas encore recu sa

premiére valeur de taux de glucose.

e ['utilisateur a recu une alerte qui empéche l'affichage du taux de glucose.

« Hors-ligne »
L'utilisateur a temporairement désactivé le partage de ses valeurs avec vous. (Cela peut

prendre jusqu’a 10 minutes pour que ce statut s'affiche effectivement sur votre application
Eversense NOW).

« Transmetteur déconnecté »
Il n’y a pas de connexion entre le Smart Transmetteur et 'application MGC Eversense.
Ceci peut se produire lorsque :

* |a pile du Smart Transmetteur a besoin d’étre rechargée ou est en cours de charge.

* | a connexion Bluetooth, la connexion Internet ou 'appareil mobile ne fonctionne pas.
e Le Smart Transmetteur est hors de portée ou il est éteint.

e ['utilisateur MGC a désactivé la synchronisation automatique.
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Graphe de tendance
Pour voir des informations plus détaillées concernant un utilisateur MGC, tapez sur I'un des noms d’utilisateur de systeme MGC Eversense sur la page d’accueil. Le premier écran montre un graphe de tendance
des valeurs du taux de glucose de l'utilisateur sur les trois dernieres heures. Une fleche de tendance indique dans quel sens le taux de glucose varie et a quelle vitesse.

Pour actualiser I'écran, tapez sur I'icdne d’actualisation .

14 Matt Brown o Actualiser
Charge les dernieres valeurs du taux de glucose synchronisées.

’ o—— Fléche de tendance

Valeur du taux de glucose ——e Sens dans lequel le taux de glucose de I'utilisateur varie et sa vitesse de variation
Taux de glucose depuis la derniére synchronisation. | mmol/L (augmentation ou baisse |égére, modérée ou rapide).

\—— Unité de mesure

Unité de mesure utilisée pour afficher le taux de glucose.

Date et heure* ———— e 20/06/17, 15:06
Date et heure du relevé du taux de glucose affiché.

/__ Lignes pointillées rouges
L S N £ Seuils d’hyperglycémie et d’hypoglycémie entrés par I'utilisateur.

8.3 o« Lignes pointillées vertes
Cibles d’hyperglycémie et d’hypoglycémie configurées par I'utilisateur.

e—————— Zone verte en dessous de la ligne de tendance

%Jel --------------------------------------------- Indique que les valeurs du taux de glucose de l'utilisateur sont dans la plage cible.
° Zone jaune en dessous de la ligne de tendance
13 14 15 Indique que les valeurs du taux de glucose de I'utilisateur sont en-dehors de la plage

cible mais se situent encore dans la plage d’alerte configurée.

Zone rouge en-dessous de la ligne de tendance

Indique que les valeurs du taux de glucose de l'utilisateur sont en dehors de la plage
d’alerte configurée.

* Si vous ne recevez pas de nouvelles valeurs

au taux de glucose dans les 5 minutes qui < Matt Brown G
suivent l'affichage actuel, la date et I'heure
s’affichent en rouge. ® 20/06/17, 15:01
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Alertes Eversense NOW

Lorsqu’un utilisateur MGC Eversense recoit une alerte
relative au taux de glucose, les membres de son Cercle
recoivent aussi une alerte émise par leur application
Eversense NOW.

Ces alertes peuvent apparaitre de 'une de ces quatre
facons : sur votre écran verrouillé, sous forme de
notification en haut de votre écran, sous forme d’un
pop-up de I'application ou sur une montre Apple.

Avertissement : les taux de glucose qui
s’affichent sur application Eversense NOW ne
doivent pas étre utilisés pour prendre des décisions
thérapeutiques. Lapplication Eversense NOW est une
affichage secondaire des données MGC Eversense ;

il ne remplace pas I'affichage principal.

Remarque : pour pouvoir recevoir les alertes
relatives aux taux de glucose sur votre montre Apple,
les notifications réciproques doivent étre activées dans
les parameétres de votre montre.

Historique des alertes

Pour voir I'historique des alertes relatives au taux
de glucose d’un utilisateur MGC Eversense, glissez
votre doigt sur I'écran vers la gauche a partir du
graphe de tendance.

Lécran Historique des alertes vous permet de
voir la liste les 20 derniéres alertes relatives au taux de
glucose que l'utilisateur a recues sur son application
MGC Eversense.

Ces alertes surveillent des événements comme
I'augmentation ou la baisse du taux de glucose
ou le dépassement du seuil d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie.

Remarque : vous ne recevrez les alertes prédictives
d’une hyperglycémie ou d’une hypoglycémie que si

Putilisateur MGC Eversense a activé les alertes prédictives.

iPod = s

11:09

Wednesday, October 12

Eversense Now
Susan Johnson: Hypo en prévision

Alerte : écran de verrouillage

< Alertesrelativesau...
lundi, juillet 17, 2017
@ Hypoglycémie en prévision 00:53
dimanche, juillet 16, 2017
@ Hypoglycémie en prévision 18:23
@ Chute du taux de glucose 18:23
vendredi, juillet 14, 2017
@ Hypoglycémie en prévision 11:00
jeudi, juillet 13, 2017
@ Hyperglycémie en prévision 22:05
@ Hyperglycémie en prévision 21:05

(® Hvooalvcémie en prévision 18:25
L]

Eversense Now
Susan Johnson: Hypo en prévision

Mes amis

W T

Calculette  Podcasts Autres

@

Localiser - Eversense...

Alerte
Mary Smith: Hypoglycémie

OK

o=

Messages Mail Safari

Musique

Alerte : notification

Journal des événements

Pour afficher le journal des événements de I'utilisateur
MGC Eversense, faites défiler 'écran vers la gauche a partir
de Historique des alertes

Le journal des événements liste les 20 derniers
événements enregistrés par I'utilisateur MGC. Le journal des
événements montre des informations entrées par 'utilisateur
MGC Eversense comme les étalonnages, les repas, les périodes
d’exercice physique, les valeurs du taux de glucose, les valeurs
de I'insuline et I'état de santé. Sil'utilisateur n’a pas entré
d’événement dans son journal, ce journal est vide.

Eversense NOW | mmol/L

m EVERSENSE N...

Alerte
Susan Johnson:

Hypoglycémie

OK

Alerte : sur la montre Apple

Alerte : dans un pop-up dans I'application

Journal des événem...

mercredi, juin 07, 2017

@ Repas 19:08
@ Repas 12:01
mardi, juin 06, 2017

@ Repas 08:53
° Insuline 07:53

lundi, juin 05, 2017

@ Repas 11:30
0 Insuline 10:14
@ Repas 08:14
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Monitoraggio in remoto con il Sistema CGM

Eversense e la app EversenseNOW

La app per CGM Eversense comprende una funzione opzionale per il monitoraggio in remoto. Questa funzione consente di vedere i dati del CGM Eversense
in un secondo momento tramite la app mobile Eversense NOW.

Uso previsto
La app Eversense NOW ¢ destinata all'uso come visualizzazione in remoto allo scopo di vedere di dati del glucosio e gli avvisi provenienti dagli utenti del Sistema CGM Eversense.

Controindicazioni

Sequire le indicazioni cliniche e le linee guida di altre istituzioni per usare il proprio dispositivo mobile in caso di scansioni RM, TAC e procedure con altre attrezzature.

Rischi
Talvolta puo succedere che i dati del glucosio non possano essere inviati alla app Eversense NOW. Se non si ricevono i dati del glucosio dall'utente CGM Eversense, non & possibile assisterlo in caso di eventi

di iperglicemia o ipoglicemia. La funzione di monitoraggio in remoto fornisce una visualizzazione dei dati in un secondo momento. Non & un sistema di monitoraggio in remoto in tempo reale.

Puo succedere che gli utenti CGM Eversense non abbiano sempre a disposizione una connessione che supporti il trasferimento dati, come Internet/wi-fi 0 3G/4G/LTE. Se nessun utente, nemmeno l'utente
CGM Eversense, dispone della connessione a Internet, i dati del glucosio non saranno disponibili per la visualizzazione. Qualunque problema con i dispositivi mobili, la connessione wireless a Internet, il
Sistema di gestione dati Eversense (DMS), lo Smart Transmitter dell'utente CGM fuori dalla portata del dispositivo mobile o lo stato di carica dello Smart Transmitter, pud causare la mancata visualizzazione
dei dati. L'utente Eversense non deve fare affidamento sul monitoraggio in remoto dei propri dati del glucosio per ottenere assistenza in caso di un evento di iperglicemia o ipoglicemia.

Benefici

Il Sistema CGM Eversense usato con la app Eversense NOW per il monitoraggio in remoto & in grado di dare maggiore sicurezza agli utenti CGM, che sanno che anche altre persone possono visualizzare
i loro dati CGM.

Avvertenze

® Le informazioni sul glucosio visualizzate sulla app Eversense NOW non devono essere usate per prendere decisioni riguardo al trattamento. La app Eversense NOW & una visualizzazione in remoto
dei dati CGM Eversense e non deve essere usata al posto della visualizzazione in tempo reale del Sistema CGM Eversense. Per prendere decisioni riguardo al trattamento gli utenti CGM Eversense
devono usare sempre i valori glicemici misurati con il proprio glucometro. L'uso di un valore del glucosio rilevato dal sensore per prendere una decisione sul trattamento potrebbe provocare
iperglicemia o ipoglicemia.

¢ Gli utenti CGM non devono fare affidamento sulle notifiche di chi esegue il monitoraggio in remoto dei loro valori di glucosio riguardo ad eventuali eventi di glucosio alto o basso.
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Precauzioni
® La app mobile Eversense NOW per il monitoraggio in remoto non sostituisce il tradizionale monitoraggio e le decisioni terapeutiche del proprio medico.

* Sel'utente CGM Eversense non ha attivato la sincronizzazione automatica (la funzione che abilita I'invio automatico dei dati alla propria app Eversense NOW), non & possibile vedere le
tendenze del glucosio e gli eventi di iperglicemia o ipoglicemia.

® Se nessun utente, nemmeno l'utente CGM Eversense, dispone di una connessione a Internet, o se il dispositivo mobile dell'utente CGM si & spento a causa della batteria scarica, non & possibile
visualizzare i dati CGM Eversense sulla app Eversense NOW.

* Se si disattiva il suono del proprio dispositivo mobile, non si riceveranno gli avvisi acustici sui dati CGM di cui si sta eseguendo il monitoraggio in remoto sulla app Eversense NOW.
¢ Sel'utente CGM imposta il suo stato su offline, non si riceveranno i dati CGM sulla propria app Eversense NOW.

* Laapp Eversense NOW non comunica direttamente con il sensore Eversense e/o con lo Smart Transmitter Eversense.

® Laapp Eversense NOW non puo cambiare le impostazioni sulla app CGM Eversense.

® Se non sono consentite le notifiche dalla app Eversense NOW, non sara possibile ricevere gli avvisi relativi al glucosio dagli utenti CGM Eversense.

* Seil dispositivo mobile & impostato su Non disturbare, non si sentiranno le notifiche inviate dalla app Eversense NOW.
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Uso della app EversenseNnOWV -~

Questo manuale di istruzioni spiega come usare la app Eversense NOW per il monitoraggio in remoto del glucosio degli utenti del Sistema CGM Eversense.

Grazie per aver scaricato la app mobile Eversense NOW. Eversense NOW consente di eseguire il monitoraggio in remoto dei dati del glucosio inviati dagli utenti del Sistema CGM Eversense.

Attenzione: laapp Eversense NOW per il monitoraggio in remoto non sostituisce la visualizzazione in tempo reale sulla app del Sistema CGM Eversense, né il tradizionale monitoraggio
e le decisioni terapeutiche del proprio medico.

Requisiti di sistema

* La app Eversense NOW puo essere scaricata sul proprio dispositivo mobile dall’Apple® App Store
® iPhone®, iPod® o iPad® Apple® compatibile (versione iOS 8.0 o successiva)

* Un elenco dei dispositivi compatibili & disponibile sul sito www.eversensediabetes.com.

Nota: per scaricare la app e ricevere i valori del glucosio da visualizzare in remoto sulla propria app Eversense NOW, & necessaria una connessione wireless a Internet. Se 'utente CGM Eversense ha
disattivato la sincronizzazione automatica, non sara possibile visualizzare i valori del glucosio sulla propria app Eversense NOW.

Contratto di licenza con l'utente finale e Regolamento sulla privacy

L'utilizzo della app Eversense NOW ¢ soggetto ai termini e alle condizioni delle versioni pil recenti del Contratto di licenza con l'utente finale per la app Eversense NOW e del Regolamento sulla privacy
per la app Eversense NOW. Questi documenti vengono aggiornati periodicamente e pubblicati su www.eversensediabetes.com.

Dispositivi con “jailbreak”
NON utilizzare le app Eversense su iPhone, iPad o iPod con “jailbreak”. | dispositivi con “jailbreak” non forniscono un livello accettabile di sicurezza e di accuratezza e non sono approvati da Senseonics.

Aiuto e assistenza

Se qualcosa non fosse chiaro nel presente manuale, individuare il proprio distributore locale sul retro di copertina.
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Per Gruppo Eversense si intende un gruppo di persone in grado di monitorare in remoto i dati del glucosio e gli avvisi relativi al glucosio di un utente CGM Eversense.
Per entrare nel Gruppo, sara necessario accettare l'invito che si ricevera per e-mail dall'utente CGM Eversense, creare un account sul sito DMS Eversense

e scaricare la app mobile Eversense NOW.

Il programma DMS Eversense € un'applicazione web compatibile con il Sistema CGM Eversense per visualizzare i dati storici e i report del glucosio e ha lo scopo di contribuire a individuare le tendenze
del glucosio come ausilio alla gestione del diabete. Il Programma DMS Eversense consente inoltre di creare un account per poter vedere i dati del glucosio in remoto tramite la app Eversense NOW.
Non & possibile vedere in remoto di dati del glucosio tramite il programma DMS Eversense. Per conoscere meglio il Programma DMS Eversense, visitare il sito www.eversensediabetes.com.

Accettare un invito ad entrare in un Gruppo Eversense
Un Gruppo Eversense & il gruppo di persone che un utente CGM Eversense ha invitato a visualizzare in remoto i suoi dati e avvisi relativi al glucosio.

1. Siricevera un invito per e-mail, “Richiesta di visualizzazione dei dati
del glucosio”, per entrare nel Gruppo di un utente CGM Eversense.

Nota: se si sta aspettando un invito e non si trova nella propria Posta
in arrivo, controllare nella cartella Spam o nella Posta indesiderata.

2. Fare clic sul link presente nell'e-mail.

3. Eseguire il login nel proprio account Eversense.

Nota: la app Eversense NOW consente di entrare in

un massimo di 10 Gruppi Eversense. Se si riceve un invito
per 'undicesimo Gruppo, si ricevera un'e-mail in cui verra
richiesto di lasciare uno dei Gruppi gia esistenti prima di
essere aggiunti a quello nuovo.

€ Caselle Entrata Modifica

® noreply@eversensediab...
Richiesta di visualizzazione dei dati...

Appena aggiomata

1|
\{l

<€ Indietro
Hai ricevuto un invito da
eversensemktgdEgmail.com a
visualizzare i suoi dati del glucosio.

Dopeo aver scaricato 'app Eversense
Mow e aver creato un account sicuro,
puoi visualizzare i dati del glucosio di
eversensemktgd@gmail.com. Per
proseguire utilizza la seguente
procedura:

1. Descércati Eversense Now app din
App Store sau Google Play.

2. Faceti clic pe linkul de mai jos
pentru a crea contul securizat,

https:{fharmonystaging. eversensedm
s.com/Eversenseiow?

HF B § <

Tr
b
[=]

€ Indietro

Richiesta di visualizzazione dei dati
del glucosio

Hai ricevuto un invite da
eversensemktagd@mgmail.com a
visualizzare i suoi dati del glucosio,

Dopo aver scaricato 'app Eversense
Mow & aver creato un account sicurg,
puoi visualizzare i dati del glucosio di
eversensemkigdmgmail.com. Per
proseguire utilizza la seguente
procedura:

1. Descércati Eversense Now app din
App Store sau Google Play.

2. Faceti clic pe linkul de mai jos

] = -
P B 8 <%

[x]
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Download della app Eversense NOW
1. Andare nell'Apple App Store e cercare “Eversense NOW”.

2. Toccare I'icona Eversense NOW, scaricare e installare la app sul proprio smartphone.

3. Quando richiesto, selezionare “OK” per ricevere gli avvisi relativi al glucosio
dagli utenti CGM Eversense presenti nel proprio elenco.

Attenzione: se non sono consentite le notifiche dalla app Eversense NOW,
non sara possibile ricevere gli avvisi relativi al glucosio dagli utenti CGM Eversense.

4, Creare un account Eversense per eseguire il login nella app.

Nota: se si possiede gia un account Eversense, non occorre crearne un altro per usare Eversense NOW.

Fare clic sul link presente nell'e-mail di invito ed entrare nel proprio account Eversense gia esistente. Quando si
aggiorna la Home Page nella propria app Eversense NOW, si vedra il nome dell'utente CGM di cui ¢ stato
accettato l'invito.

5. Accettare il Contratto di licenza con I'utente finale.

6. Scegliere I'unita di misura. L'unita di misura scelta sara applicata a tutti gli utenti CGM Eversense di cui &
possibile vedere i dati. Una volta installata la app non & piu possibile cambiare 'unita di misura.

"Eversense Now" vorrebbe
inviarti notifiche

Le notifiche possono includere avvisi,
suoni e badge icone configurabili in
Impostazioni.

Non consentire

OK

< Indietro ‘a\/ersenss.Now

Email

[ ]
Password

[ }

Crea un account Password dimenticata

LOGIN
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e\/ersense.NoW

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE

Regolamento sulla Privacy e Contratto di licenza con
I'utente finale Senseonics

Data dell'ultimo aggiornamento Gennaio 2016
Introduzione

ics Inc. (" ics") cerca di migli la vita dellef
[persone affette da diabete ottimizzando le loro possibilita di
gestire la patologia con relativa facilita e accuratezza. A tal
fine i prodotti Senseonics acquisiscono determinati dati e
informazioni personali e relativi alla salute. Senseonics si
impegna a rispettare la privacy dei propri clienti
[proteggendone i dati che vengono acquisiti e raccolti,
lasciando decidere a loro in che modo utilizzare e condividere
queste informazioni.

+ Senseonics si impegna a garantire trasparenza sui propri
metodi di elaborazione dati e a spiegarli con un linguaggio
chiaro.

+ Senseonics non vendera mai i dati personali identificativi
dei propri clienti e li condividera con terzi solo con il loro
consenso o nelle circostanze indicate nel presente
Regolamento sulla Privacy.

+ La sicurezza dei dati sara sempre trattata con serieta.

I prodotti e gli strumenti per il monitoraggio della glicemia
Senseonic sono stati studiati in modo da evitare gran parte dei
[problemi delle tradizionali tecnologie dei sensori e per

i un'i i inazione di isione e
lunga durata del sensore. Il presente Regolamento sulla
i elannliage

< Indieto —— —— ——® Fine

UNITA DI MISURA

Il valore del glucosio € stato impostato in modo
da essere misurato e visualizzato nell'unita di
misura indicata di seguito.

Unita di misura: mmol/L
Esempio: 8,9 mmol/L (oppure ovunque

mg/dL

mmol/L v

Se desideri cambiare I'unita di misura in mg/dL,
puoi farlo solo ora. E necessario eliminare I'app
Eversense Now e reinstallarla per cambiare
I'unita di misura.
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Rimuovere un utente CGM Eversense dal proprio elenco

Eversense NOW | mmol/I

Se si rimuove un utente CGM Eversense dal proprio elenco, non sara pit possibile monitorare in remoto i suoi dati del glucosio. Per aggiungere nuovamente un utente al proprio elenco, contattare l'utente
CGM Eversense per farsi mandare un nuovo invito.

1. Scorrere il nome dell'utente del Sistema CGM Eversense nella Home Page a sinistra.

2. Toccare “Elimina”.

Un pop up chiedera di confermare che si desidera rimuovere ['utente CGM Eversense.

3. Toccare “Si” per rimuovere definitivamente questa persona dal proprio elenco.

L'utente non sara piu presente nel proprio elenco in Home Page.

Nota: perché l'utente CGM Eversense veda che non siamo pitl nel suo Gruppo sulla app Eversense, possono essere necessarie fino a 2 ore.

—] Eversense Now

Mary Smith
—
3 = 6 mmol/L

Matt Brown
=
4 u 6 mmol/L

Susan Johnson

1 0-8 n:)I/L

/ =\ Jane Brown

o 114 X

mmol/L

—] Eversense Now

Mary Smith
3 6 =
= mmol/L

Matt Brown

=
4 - 6 mmol/L

Susan Johnson

1 018 rz)I/L

/ =\ Jane Brown

o 114 X

mmol/L

Warning

Are you sure you want to remove
Susan Johnson?

Mary Smith
3.6 2
n mmol/L
Matt Brown
=
4 u 6 mmol/L
Jane Brown

114 »,

— Eversense Now

Avviso
Susan Johnson: Glucosio basso

OK

Nota: nel caso in cui un utente
CGM Eversense rimuova il nostro
utente, sul display apparira questa
notifica.
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Menu principale
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Dal Menu principale si accede alla Home Page di Eversense NOW, alla pagina Informazioni e alla pagina di logout.

/0/ \]
7

Emily White

@ Informazioni

Q) Logout

Dal Menu principale & possibile
accedere alla Home Page per
vedere gli utenti CGM Eversense
presenti nel proprio elenco,
guardare le informazioni sulla
app Eversense NOW nella pagina
Informazioni, uscire dalla app o

aggiungere un'immagine del profilo.

Per accedere al Menu principale,
toccare I'icona con 3 barre presente
sullo schermo in alto a sinistra.

Home

—] Eversense Now

Glucosio ‘ Stato

)

Matt Brown

=
4 u 6 mmol/L
@ Jane Brown
«€
1 1 '4 mmol/L
@ Susan Johnson
1 1 'O n:ol/L

Mary Smith

-
3 = 8 mmol/L

Informazioni

—] Informazioni

e\/ersense.NOW

CGM Remote Monitoring

Per scaricare una copia della Guida
utente Eversense Now, consultare
www.eversensediabetes.com.

Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows
Parkway,

Germantown, Maryland,
USA
www.eversensediabetes.c
om

Azienda:

1.0.0.1 (32-bit)
mag 31, 2017

Versione:
Rilasciato:

www.eversensediabetes.c
om/products

Compatibilita:

Logout

Avvertenza

Effettuare il logout?

No Si

Eversense NOW chiedera la
conferma prima di uscire. Se
si esce dalla app, per riaprirla
occorrera inserire i propri
username e password.

Immagini del profilo

Scegli immagine profilo

Fai una foto

Scegli esistente

Annulla

E possibile aggiungere Iimmagine
del profilo toccando la foto del
profilo nel Menu principale della app
Eversense NOW. Seguire le richieste
per scattare una foto o aggiungere
un'immagine salvata sul proprio
dispositivo mobile. L'immagine del
profilo che viene aggiunta apparira
anche nella app dell'utente CGM
accanto al proprio nome.
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Visualizzazione dei dati CGM

La Home Page mostra I'elenco delle persone di cui é possibile visualizzare in remoto i dati CGM, insieme al loro valore CGM pitu recente e alla freccia di
tendenza che indica la direzione e la velocita di variazione.

L'elenco & ordinato per cognome come opzione predefinita. E possibile ordinare I'elenco per cognome, per valore del glucosio o per stato facendo clic sull'opzione desiderata nella parte alta della pagina.

Home Page d' Eversense NOW = Eversense Now —] Eversense Now — Eversense Now
Per aggiornare la Home Page e T p— T
1. Aprire la Home Page. ;
Matt Brown Mary Smith . Susan Johnson
2. Scorrere verso il basso dall'interno della Home Page (se si usa un @ = 3 8 = “\ y 1 3 3
dispositivo i0S, quando si scorre proprio dall’alto dello schermo, mmol/L - ol . mmoVL
si aprono gli widget i0OS invece di aggiornare la Home Page). /. Jane Brown Meatt Brown Mary Smith
| dati del glucosio inviati dall'utente CGM si aggiornano 11 4 . @ :;VL _—
automaticamente sulla app Eversense NOW ogni 5 minuti circa
quando sia noi che I'utente CGM siamo collegati a Internet. dB Sysan Johnson /. Susan Johnson Matt Brown
: <« 11 0 - 11 O @ Offline
Attenzione: se I'utente CGM Eversense ha disattivato la . mmol/L § mmol/L
sincronizzazione automatica, non avverra I'invio automatico Mary Smith /. Jane Brown . Jane Brown
i i i i ) { | Transmitter
dei dati del glucosio alla propria app Eversense NOW. 3 . 8 :n: . - 1 1 4 ol @ deconneco
Home Page classificata per cognome Home Page classificata per valore Home Page classificata per stato

del glucosio

Frecce di tendenza

Accanto al nome dell'utente CGM Eversense ci sara una freccia di
tendenza. La freccia di tendenza mostra la direzione attuale in cui sta
andando il glucosio e con che velocita sta cambiando la tendenza del
glucosio.

Livelli di glucosio in graduale aumento o diminuzione a una velocita compresa tra 0,00 mmol/l e 0,06 mmol/! al minuto.

Livelli di glucosio in aumento a velocita moderata, a una velocita compresa tra 0,06 mmol/I e 0,11 mmol/I al minuto.

La app utilizza gli ultimi 20 minuti di dati di glucosio continui per
calcolare le tendenze del glucosio. Quando non ci sono abbastanza
valori del sensore disponibili per il calcolo la freccia viene visualizzata
in grigio.

Livelli di glucosio in aumento molto rapido, a una velocita superiore a 0,11 mmol/| al minuto.

=
‘ Livelli di glucosio in diminuzione a velocita moderata, a una velocita compresa tra 0,06 mmol/I e 0,11 mmol/! al minuto.

Livelli di glucosio in diminuzione molto rapida, a una velocita superiore a 0,11 mmol/I al minuto.
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Stato

Le condizioni di stato che si possono vedere accanto al nome di un utente del Sistema CGM Eversense sono quattro.

Eversense Now

[ Cognome ‘ Glucosio
2\ Susan Johnsoh

\ »’J »
- 1 3 " 3 mmol/L
Mary Smith /7

mmol/L

Matt Brown

Offline
\

— Valore del glucosio piu recente

13 tH

Cid puo essere dovuto alle seguenti cause.
* || sistema CGM ¢ in fase di riscaldamento.

< Jane Brown

( | Transmitter
Y disconnesso

|

“Offline”

finoa 10 minuti.)

— “Transmitter disconnesso”

essere dovuto alle seguenti cause.

Eversense NOW | mmol/I

L'utente sta ricevendo attivamente i dati del glucosio.

Lo Smart Transmitter dell'utente € collegato ma attualmente non riceve i dati del glucosio
oppure non vi sono abbastanza dati per poter visualizzare un valore.

* |'utente CGM ¢ in fase di inizializzazione e non ha ancora ricevuto il primo valore di glucosio.
* |'utente ha ricevuto un avviso che impedisce di visualizzare i dati del glucosio.

L'utente ha temporaneamente disattivato la condivisione dati con noi. (Perché questo
stato venga visualizzato nella propria app Eversense NOW, possono essere necessari

Non vi & connessione fra lo Smart Transmitter e la app CGM Eversense. Cio pud

* E necessario ricaricare la batteria dello Smart Transmitter, oppure si sta ricaricando

la batteria dello Smart Transmitter.

* Assenza di connessione Bluetooth o di connessione a Internet, o dispositivo

mobile spento.
* Lo Smart Transmitter & fuori portata o spento.

* | 'utente CGM ha disattivato la sincronizzazione automatica.
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Grafico tendenza

Per vedere informazioni piu dettagliate su un utente CGM, selezionare il nome di un utente del Sistema CGM Eversense sulla Home Page. La prima schermata mostra il grafico della tendenza dei valori del
glucosio dell'utente rilevati dal sensore nelle ultime tre ore. Una freccia di tendenza indica la direzione in cui sta andando attualmente il glucosio e con che velocita sta cambiando la tendenza del glucosio.

Per aggiornare la schermata, toccare I'icona Aggiorna .

4 Matt Brown ) Aggiorna
Carica i dati del glucosio sincronizzati piu di recente.
Data e ora® —————= 50,06/17, 15:06

Data e ora del valore di glucosio visualizzato.

’ e——— Freccia di tendenza
Valore del glucosio ———e La direzione in cui si sta muovendo il glucosio dell'utente e con che velocita
Livello del glucosio dall'ultima [ | mmol/L (gradualmente, moderatamente o in rapido aumento o rapida diminuzione).
sincronizzazione. s
\—— Unita di misura

Unita di misura utilizzata per visualizzare tutti i dati del glucosio.

/__ Linee tratteggiate rosse
mr S Impostazioni di Avviso Glucosio Alto e Glucosio Basso inserite dall'utente.

8.3 o Linee tratteggiate verdi
Intervallo target Alto e Basso impostato dall'utente.

e—————— Areaverde sotto la linea della tendenza

%é; _____________________________________________ Indica che i valori di glucosio dell'utente sono rientrati nell'intervallo Target impostato.
° Area gialla sotto la linea della tendenza
13 14 15 Indica che i valori di glucosio dell'utente erano fuori dall'intervallo Target
impostato ma sono rientrati nell'intervallo avviso impostato.
®
Arearossa sotto la linea della tendenza
Indica che i valori di glucosio dell'utente erano fuori dall'intervallo avviso impostato.
*Se non si riceve un nuovo valore di glucosio entro < Matt Brown G
5 minuti dal valore di glucosio pit recente, il testo
della data e ora diventera rosso. ® 20/06/17, 15:01
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Avvisi di Eversense NOW

Quando un utente CGM Eversense riceve un avviso
relativo al glucosio, anche i membri del suo Gruppo
riceveranno l'avviso dalla loro app Eversense NOW.

Questi avvisi appariranno in uno dei seguenti quattro
modi: sul blocca schermo, come notifica in alto sullo
schermo, come pop-up nella app o su Apple Watch.

Avvertenza: le informazioni sul
glucosio visualizzate sulla app Eversense
NOW non devono essere usate per prendere
decisioni riguardo al trattamento. La app
Eversense NOW & una visualizzazione in
remoto dei dati CGM Eversense e non deve
essere usata al posto della visualizzazione in
tempo reale del Sistema CGM Eversense.

Nota: per ricevere gli avvisi relativi al glucosio

sul proprio Apple Watch, & necessario abilitare il
mirroring delle notifiche sulle impostazioni di notifica
del proprio Apple Watch per Eversense NOW.

Cronologia avvisi

Per vedere la cronologia degli avvisi relativi al glucosio
dell'utente del Sistema CGM Eversense, scorrere lo
schermo a sinistra dal grafico della tendenza.

La schermata Cronologia avvisi elenchera gli
ultimi 20 avvisi relativi al glucosio ricevuti dall'utente
nella propria app Eversense.

Questi avvisi eseguono il monitoraggio di eventi
come la velocita di aumento o diminuzione del
glucosio e i valori di glucosio basso o glucosio alto
(ipoglicemia o iperglicemia).

Nota: si riceveranno avvisi di glucosio alto
e glucosio basso previsto solo se I'utente CGM
Eversense avra abilitato gli avvisi predittivi.

Eversense NOW | mmol/I

ee000 Verizon &

e

Martedi 20 giugno

¥ EVERSENSE NOW
Notifica

Johnson.
Scorri per aprire

Sei stato rimosso dal gruppo di Susan

3 @D

Awviso: blocca schermo

< Avvisi glucosio
martedi, giugno 20, 2017
@® Glucosio alto
@ Glucosio alto
lunedi, giugno 19, 2017
(D Glucosio alto
(D Glucosio alto
domenica, giugno 18, 2017
(D Glucosio alto
(D Glucosio alto
sabato, giugno 17, 2017

(M Glucosio alto

¢

14:46

13:16

21:10

13:29

20:54

13:29

20:54

B eversensEnow ]
1‘ Avviso i
{ Susan Johnson: Glucosio basso i
{ previsto |
. —
. LN ]
e ® o
“\h 4 E
Trova Amici Trova iPhone  Attivita Dexcom EVERSENSE N...
° _—
o0 *
SHARE? &@ Avviso Avviso: Velocita
Dexcom  Eversense... Susan Johnson: Glucosio basso dl aumento
OK
Ignora
Awviso: su Apple Watch
a0 0
Messaggi Mail Safari ' Telefono
Awviso: notifica Awviso: pop-up nella app
Registro eventi < Registro eventi <
Per vedere il Registro eventi dell'utente del Sistema CGM mercoledi, giugno 14, 2017
Eversense, scorrere lo schermo a sinistra dalla Cronologia avvisi. rY T —— —
I Registro eventi elenca gli ultimi 20 eventi registrati @ calibrazione, 5.2 mmoliL 20:04
Fiall qtente CGM. Il Registro eventi mostra le |‘nforr_naz.|on| _ & Calbrazione, 8.4 mmoliL -
inserite dall'utente CGM Eversense, come calibrazioni, pasti,
attivita fisica, valori glicemici, livelli di insulina, salute. Se & calbrazone, 84mmoit. 1802
['utente non ha inserito nessun evento, il registro sara vuoto. mercoledi, giugno 07, 2017
@ salute 14:04

mercoledi, novembre 23, 2016

@ salute 11:13
c Insulina 11:13
@ Pasto 11:12
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Monitoring op afstand met Eversense CGM-systeem
en Eversense NOW app

De Eversense CGM-app beschikt over een optionele functie voor monitoring op afstand. Hiermee kunnen Eversense CGM-gegevens op een secundair
scherm worden bekeken met behulp van de Eversense NOW mobiele app.

Beoogd gebruik

De Eversense NOW app is bedoeld voor gebruik als secundair scherm voor weergave van glucosegegevens en -waarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

Contra-indicaties
Neem de richtlijnen van de kliniek en overige relevante instellingen in acht voor gebruik van uw mobiele apparaat in de buurt van MRI- en CT-apparaten en andere medische apparatuur.

Risico's
De glucosegegevens kunnen wellicht niet op alle momenten naar de Eversense NOW app worden verzonden. Wanneer u geen glucosegegevens van de Eversense CGM-gebruiker ontvangt, kunt u diegene niet
helpen als zich een te hoge of lage glucosewaarde voordoet. De functie voor monitoring op afstand biedt een secundaire weergave van de gegevens. Dit is geen systeem voor realtime monitoring op afstand.

Eversense CGM-gebruikers beschikken wellicht niet altijd over een verbinding waarmee gegevensoverdracht mogelijk is, zoals internet/wifi of 3G/4G/LTE. Als u of de Eversense CGM-gebruiker niet over een
internetverbinding beschikt, kunt u de glucosegegevens van de gebruiker niet bekijken. Als zich een probleem voordoet met mobiele apparaten, draadloos internet, de gegevensverbinding of het Eversense
Data Management Systeem (DMS), als de Smart-zender van de CGM-gebruiker buiten bereik van het mobiele apparaat is of als de Smart-zender van de gebruiker wordt opgeladen, kunnen de gegevens
wellicht niet worden weergegeven. De Eversense-gebruiker dient er niet vanuit te gaan dat u zijn/haar glucosegegevens in de gaten houdt voor het geval zich een hoge of lage glucosewaarde voordoet.

Voordelen
Het Eversense CGM-systeem in combinatie met de Eversense NOW app voor monitoring op afstand biedt CGM-gebruikers meer vertrouwen, in de wetenschap dat ook anderen hun CGM-gegevens kunnen zien.

Waarschuwingen:

® Glucose-informatie die wordt weergegeven in de Eversense NOW app dient niet te worden gebruikt voor het nemen van behandelingsbeslissingen. De Eversense NOW app biedt een secundaire
weergave van Eversense CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt in plaats van het primaire Eversense CGM-scherm. Eversense CGM-gebruikers dienen altijd behandelingsbeslissingen te
nemen op basis van de bloedglucosewaarden van hun meter. Als enkel een glucosewaarde van de sensor zou worden gebruikt om een beslissing te nemen over de behandeling, zou dat kunnen
leiden tot een te hoge of te lage bloedglucosespiegel.

® Eversense CGM-gebruikers dienen er niet vanuit te gaan dat degene die de glucosemetingen op afstand in de gaten houdt, hen op de hoogte zal brengen van eventuele hoge of lage glucosewaarden.
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Opgelet:
® De Eversense NOW mobiele app op afstand dient niet als vervanging van het bewakingsregime dat door een zorgverlener is ingesteld.

® Als automatisch synchroniseren (de functie waarmee gegevens automatisch naar uw Eversense NOW app worden verzonden) niet is ingeschakeld bij een Eversense CGM-gebruiker,
kunt u wellicht geen hoge of lage glucosetrends en -voorvallen zien.

® Als u en de Eversense CGM-gebruiker niet over een internetverbinding beschikken of als het mobiele apparaat van de CGM-gebruiker door een (bijna) lege batterij is uitgeschakeld,
kunnen zijn/haar Eversense CGM-gegevens niet worden weergegeven in de Eversense NOW app.

¢ Als u het geluid op uw mobiele apparaat uitschakelt, ontvangt u geen hoorbare waarschuwingen over de CGM-gegevens die u op afstand monitort in uw Eversense NOW app.
* Als een CGM-gebruiker zijn/haar status instelt op Offline, ontvangt u geen CGM-gegevens van de gebruiker in uw Eversense NOW app.

* De Eversense NOW app communiceert niet rechtstreeks met de Eversense Sensor en/of met de Eversense Smart-zender.

® Deinstellingen van de Eversense CGM-app kunnen niet worden gewijzigd in de Eversense NOW app.

® Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat, ontvangt u geen glucosewaarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

® Als de modus Niet storen op uw mobiele apparaat is ingeschakeld, hoort u geen meldingen van de Eversense NOW app.
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In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de Eversense NOW app beschreven voor glucosemonitoring op afstand van gebruikers van het

Eversense CGM-systeem.

Hartelijk dank dat u de Eversense NOW mobiele app hebt gedownload. Met behulp van Eversense NOW kunt u glucosegegevens van gebruikers van het Eversense CGM-systeem monitoren.

Voorzichtig: De Eversense NOW app voor monitoring op afstand dient niet als vervanging van het primaire scherm in de app van het Eversense CGM-systeem of het bewakingsregime dat door
een zorgverlener is ingesteld.

Systeemvereisten

* U kunt de Eversense NOW app downloaden op uw mobiele apparaat vanuit de Apple® App Store
* Een compatibele Apple® iPhone® of iPod® of iPad® (i0S-versie 8.0 of hoger)

* Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar www.eversensediabetes.com

Opmerking: U hebt een draadloze internetverbinding nodig om de app te kunnen downloaden en om glucosewaarden op afstand te ontvangen voor weergave in uw Eversense NOW app.
Als automatisch synchroniseren is uitgeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker, worden er geen glucosewaarden weergegeven in uw Eversense NOW app.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en privacyverklaring

Op gebruik van de Eversense NOW app zijn de voorwaarden van de meest actuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Eversense NOW en de privacyverklaring van de Eversense NOW app van
toepassing. Deze documenten worden regelmatig bijgewerkt en worden geplaatst op www.eversensediabetes.com.

Apparaten met jailbreak

Gebruik de Eversense apps NIET op iPhones, iPads of iPods met jailbreak. Apparaten met jailbreak bieden geen acceptabele mate van veiligheid en nauwkeurigheid voor de gebruiker, en zijn niet
goedgekeurd voor gebruik door Senseonics.

Hulp en ondersteuning
Raadpleeg de achterzijde om uw plaatselijke leverancier te vinden in het geval van onduidelijkheden in deze gebruikershandleiding.
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Deelnemen aan een Eversense-kring
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De Eversense-kring bestaat uit de mensen die de glucosegegevens en glucosewaarschuwingen van een Eversense CGM-gebruiker op afstand kunnen monitoren.
Als u wilt deelnemen aan de kring, accepteer dan de uitnodiging die u per e-mail hebt ontvangen van de Eversense CGM-gebruiker. Maak vervolgens een
account aan op de Eversense DMS-website en download de Eversense NOW mobiele app.

Het Eversense DMS-programma is een webtoepassing die compatibel is met het Eversense CGM-systeem voor weergave van historische glucosegegevens en -rapporten ter herkenning van glucosetrends.
Dit verbetert het diabetesbeheer. Bovendien kunt u met behulp van het Eversense DMS-programma een account aanmaken, zodat u glucosegegevens op afstand kunt bekijken met behulp van uw Eversense NOW
app. Glucosegegevens kunnen niet op afstand worden bekeken met behulp van het Eversense DMS-programma. Voor meer informatie over het Eversense DMS-programma gaat u naar www.eversensediabetes.com.

Een uitnodiging voor een Eversense-kring accepteren
Een Eversense-kring bestaat uit de mensen die door een Eversense CGM-gebruiker zijn uitgenodigd om zijn/haar glucosegegevens en -waarschuwingen op afstand te bekijken.

1. U ontvangt een uitnodiging per e-mail, “Verzoek tot het bekijken
van glucosegegevens”, om deel te nemen aan de kring van een
Eversense CGM-gebruiker.

Opmerking: Controleer uw map met ongewenste e-mails als u
een uitnodiging verwacht, maar niet ziet in uw postvak In.

2. Klik op de koppeling in de e-mail.

3. Meld u aan voor uw Eversense-account.

Opmerking: Met de Eversense NOW app kunt u
aan maximaal 10 Eversense-kringen deelnemen. Als u
wordt uitgenodigd voor een elfde kring, ontvangt u een
e-mail met de melding dat u zich uit een bestaande kring
moet terugtrekken voordat u aan een nieuwe kring kunt
worden toegevoegd.

< Postbussen Inkomend Wijzig

noreply@eversensediab... 12:46
Verzoek tot het bekijken van glucoseg...
U hebt een uitnodiging ontvangen van
eversensemktg7@gmail.com voor het...

Zojuist bijgewerkt K

< Inkomend

Zodra u de Eversense Now-app hebt
gedownload en een beveiligde
account hebt gemaakt, kunt u de
glucosegegevens van
eversensemktg7@gmail.com voor het
bekijken van zijn/haar
glucosegegevens:

1. Download de Eversense Now-app
van de App Store 2.
Klik op de onderstaande koppeling

om uw beveiligde account te maken

https://harmonystaging.eversensedm
s.com/EversenseNow?
email=eversensemktg3@gmail.com&
follower=2a217263-827{-4770-bcf5-
0af49567580a

P B B &

< Inkomend

Verzoek tot het bekijken van
glucosegegevens
Vandaag 12:46

U hebt een uitnodiging ontvangen
van eversensemktg7@gmail.com
voor het bekijken van zijn/haar
glucosegegevens.

Zodra u de Eversense Now-app hebt
gedownload en een beveiligde
account hebt gemaakt, kunt u de
glucosegegevens van
eversensemktg7@gmail.com voor het
bekijken van zijn/haar
glucosegegevens:

1. Download de Eversense Now-app
van de App Store of Gooale Plav. 2.

= B 8 K A
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De Eversense NOW app downloaden
1. Ga naar de Apple App Store en zoek “Eversense NOW”.

2. Druk op het pictogram Eversense NOW, download de app en installeer deze
op uw apparaat.

3. Wanneer dit wordt gevraagd, drukt u op “Toestaan” om glucosewaarschuwingen
te ontvangen van de Eversense CGM-gebruikers in uw lijst.

Voorzichtig: Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat,
ontvangt u geen glucosewaarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

4. Maak een Eversense-account aan om u te kunnen aanmelden bij de app.

Opmerking: Als u al over een Eversense-account beschikt, hoeft u geen nieuwe aan te maken om
Eversense NOW te gebruiken. Klik dan op de koppeling in de e-mail met uitnodiging en meld u aan bij uw
bestaande Eversense-account. Wanneer u de Startpagina in uw Eversense NOW app vernieuwt, ziet u de naam
van de CGM-gebruiker van wie u de uitnodiging hebt geaccepteerd.

5. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

B. Kies de meeteenheid. De gekozen meeteenheid is vervolgens van toepassing op alle Eversense
CGM-gebruikers van wie u de gegevens kunt bekijken. Nadat de app is geinstalleerd, kunt u de
meeteenheid niet meer wijzigen.

Eversense Now wil je
meldingen sturen
Berichten kunnen bestaan wit
meldingen, geluiden en
symboolbadges. Dit kun je instellen in

Instelingen.

Sta niet toa Sta toe

nse.Nnow

E-maifl

| |

Wachtwoord

[ ]
Een gecount Miin wactitwoord
2anmaKen vargafen

AAMNMELDEN

Eversense NOW | mmol/I

LICENTIECVEREENKOMET WOOR EINDGERRUIKERS

Kenseanics Privacy Policy and End User Licemse
Agrosmiein
Diane of Last Updage: January 2016
Introduztion
Wiz 2t Senseonies Inc. (" Senseonics”, "us” or "we™) seck o
improwe the lives of people with disthetes by esbancing their
bifity i manage the dissasg with relative case and acomncy.
T enahle this, our predecis collest certnin persenal and kealth
information. W are committed 1o respecting your privacy,
[proiccting your dain thed we colkect, and lesting you decide
B yuur inforreiom i usied and shaned
- e will e rsrspuares Al our data practices and will
wxplain them in cler lmpepe.
< W will mrever sell yous dans, s will only chare personally
idenifiable dsts when vou direet st or under the
circamsianges oullined in thas Privacy Policy.
W will alwanys lake the security of your dita seriously
[Semseonics” glucose manitoring products and tools are
esigned 1 nvold many of the robems of raditiong) sessor
rechnologics and vo provide an unmatched combination of
faccuracy asd bong sensor lide. This Privaey Fodicy applies w
b ol lowing:
-+ ddata callecred |
oo EVETRENE

wibctameoug Eversense Semsar and
PRI (our “Tleviees ),

- the Eversen hile Modieal Apgplication and sy other

Annuleren Accepteren

§ Terug # Beéindigen

MEETEENHEID

Uw ghecosewaarnde is Instellen om e worden
gemeten en wordt weergegeven in de
meateenheid die hisronder wordt getoond.

Meateanheid: mmol/L
Voorbeald: 8.9 mmol (of ergans binnen hat

mg/dL

mmol/L o

Als u uw meeteanheid wilt wijzigen nazr mg/dL,
kunt u dit alleen op dit moment doen. Als u de
meateanheid will wijzigen, moet u de Eversense
Mow-app werwijderen en opnieuw installaren.
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Een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijderen

Als u een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijdert, kunt u zijn/haar glucosegegevens niet meer op afstand monitoren. Als u een gebruiker opnieuw aan uw lijst wilt toevoegen, moet u contact
opnemen met de Eversense CGM-gebruiker. Hij/zij kan u vervolgens een nieuwe uitnodiging sturen.

1. Veeg de naam van de gebruiker van het Eversense CGM-systeem naar links op de startpagina.

2. Druk op “Verwijderen”.
In een waarschuwing dient u het verwijderen van de Eversense CGM-gebruiker te bevestigen.

3. Druk op “Ja” om deze persoon permanent uit uw lijst te verwijderen.

Deze gebruiker wordt op de startpagina niet meer in uw lijst weergegeven.

Opmerking: Het kan 2 uur duren voordat de Eversense CGM-gebruiker in zijn/haar Eversense CGM-app ziet dat u niet meer in zijn/haar kring zit.

—] Eversense Now

Status

l

[ Achternaam Glucose

Mary Smith
3.6

Matt Brown

4.6

> Susan Johnson

/) 1 0.8

/= Jane Brown

an

114

»

mmol/L

»

mmol/L

=»

mmol/L

«

mmol/L

Mary Smith
3.6

Matt Brown

4.6

Susan Johnson

1 0-8 rz)I/L

/ =\ Jane Brown

)

—] Eversense Now

»

mmol/L

»

mmol/L

114 X,

Waarschuwing

Weet u zeker dat u Susan Johnson wilt
verwijderen?

—] Eversense Now

Mary Smith
3.6
= mmol/L

Matt Brown

=
4 - 6 mmol/L

o\ Jane Brown

114 N,

Eversense NOW | mmol/I

Waarschuwing
Susan Johnson: Glucose laag

OK

Opmerking: U kunt

zelf ook door een Eversense
CGM-gebruiker uit zijn/haar kring
worden verwijderd. Als dit gebeurt,
wordt deze melding weergegeven.
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Hoofdmenu

Eversense NOW | mmol/I

In het hoofdmenu hebt u toegang tot de Eversense NOW startpagina, de pagina Info en de pagina Afmelden.

/0\ \]
D/

Joe Smith

[
@ Info

Q) Afmelden

Vanuit het hoofdmenu kunt u de
startpagina openen en uw lijst met
Eversense CGM-gebruikers bekijken,
informatie over de Eversense NOW
app bekijken op de pagina Info,

zich afmelden bij de app of een
profielfoto toevoegen.

Home

—] Eversense Now

Als u het hoofdmenu wilt openen,
drukt u linksboven in het scherm
op het pictogram met 3 streepjes.

Glucose | Status ]
Matt Brown
=
4 L) 6 mmol/L
Jane Brown
«€
1 1 = 4 mmol/L
Susan Johnson
«$
1 1 u O mmol/L
Mary Smith
=
3 L] 8 mmol/L

Info

—] Info

e\/ersense.NOW

CGM Remote Monitoring

Ga naar www.eversensediabetes.com
om een exemplaar van de
gebruikershandleiding Eversense Now
te downloaden.

Bedrijf: Senseonics, Inc.
20451 Seneca Meadows
Parkway,
Germantown, Maryland,
USA
www.eversensediabetes.c
om

Versie: 1.0.0.0.22 (32-bits)

Uitgebracht: jun. 16, 2017

Compatibiliteit: ~www.eversensediabetes.c
om/products

Afmelden Profielfoto's

Waarschuwing
Weet u zeker dat u zich wilt afmelden?

Nee Ja

Kies uw profielafbeelding

Neem foto

Bestaande kiezen

Annuleren

U kunt uw profielfoto toevoegen
door in het hoofdmenu van

de Eversense NOW app op de
profielfoto te drukken. Volg de
aanwijzingen om een foto te nemen
of een foto toe te voegen die is
opgeslagen op uw mobiele apparaat.
De toegevoegde profielfoto wordt
0ok naast uw naam weergegeven in
de app van de CGM-gebruiker.

Eversense NOW vraagt u om

het afmelden te bevestigen.

Als u zich afmeldt bij de app,
moet u uw gebruikersnaam en
wachtwoord invoeren om de app
opnieuw te openen.
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CGM-gegevens bekijken

Op de startpagina wordt een lijst weergegeven met de mensen wiens CGM-gegevens u op afstand kunt bekijken. Ook wordt hun meest recente
CGM-waarde weergegeven en een trendpijl die de richting en de snelheid van de verandering aangeeft.

De lijst wordt standaard op achternaam gesorteerd. U kunt de lijst sorteren op achternaam, glucosewaarde of status door boven aan de pagina op het gewenste tabblad te klikken.

Eversense NOW startpagina
De startpagina vernieuwen:
1. Open de startpagina.

2. Veeg in de startpagina omlaag (als u een i0S-apparaat
gebruikt, wordt de startpagina niet vernieuwd, maar worden
uw i0S-widgets geopend wanneer u van helemaal boven aan
het scherm omlaag veegt).

Glucosegegevens van de CGM-gebruiker worden ongeveer
elke 5 minuten automatisch vernieuwd in uw Eversense NOW
app wanneer zowel de CGM-gebruiker als u over een
internetverbinding beschikt.

Voorzichtig: Als automatisch synchroniseren is uitgeschakeld
door de Eversense CGM-gebruiker, worden er geen glucosegegevens
automatisch naar uw Eversense NOW app verzonden.

Trendpijlen

Naast de naam van de Eversense CGM-gebruiker ziet u een trendpijl.
De trendpijl toont de huidige richting van de glucosespiegel en hoe
snel de glucosetrend verandert.

De app gebruikt de afgelopen 20 minuten aan continue
glucosegegevens voor het berekenen van glucosetrends. Wanneer
er onvoldoende sensorwaarden beschikbaar zijn voor de berekening,
wordt een grijze pijl weergegeven.

]

= Eversense Now
Glucose | Status
Matt Brown
4.6
" mmol/L
Jane Brown

‘ ;: ‘
- 1 1 '4 mmol/L
. Susan Johnson

( ) ‘
- 1 1 '0 mmol/L
Mary Smith

=
3 = 8 mmol/L

—] Eversense Now

Mary Smith

[ 2
3 - 8 mmol/L

@ Matt Brown
=
4 L 6 mmol/L

Susan Johnson

2110 X

Jane Brown

S 114 8

— Eversense Now

[ Achternaam | Glucose

. Susan Johnson
| ) -
- 1 3'3 mmol/L

Mary Smith

Matt Brown
Offline

Jane Brown

mmol/L

(
@/ Verbinding verbroken

Startpagina gesorteerd op achternaam

0,06 mmol/| per minuut.

Startpagina gesorteerd op glucosewaarde

Startpagina gesorteerd op status

Geleidelijk stijgende of dalende glucoseniveaus, dalend of stijgend met een snelheid tussen 0,00 mmol/I en

Matig stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid tussen 0,06 mmol/I en 0,11 mmol/I per minuut.

Zeer snel stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid van meer dan 0,11 mmol/| per minuut.

=
N
‘ Matig dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid tussen 0,06 mmol/I en 0,11 mmol/| per minuut.

Zeer snel dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid van meer dan 0,11 mmol/I per minuut.
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Status

Er zijn vier verschillende statuscondities die naast de naam van een gebruiker van het Eversense CGM-systeem kunnen staan.

Eversense Now

[ Achternaam | Glucose

A Susan Johnsoh— Meest recente glucosemeting
) 1 3 3 — De gebruiker ontvangt momenteel actieve glucosegegevens.
N L mmol/L “ »
Mary Smith De Smart-zender van de gebruiker is aangesloten, maar ontvangt momenteel geen
glucosegegevens of er zijn niet voldoende glucosegegevens om een waarde weer te geven.
N— Dit kan de volgende oorzaken hebben:
mmol/L * Het CGM-systeem bevindt zich in de opwarmfase.
* De CGM-gebruiker bevindt zich in de initialisatiefase en heeft de eerste glucosemeting
Matt Brown nog niet ontvangen.
Ot * De gebruiker heeft een waarschuwing ontvangen waardoor geen glucosegegevens
\ worden weergegeven.
. “Offline”
7 Jane Brown

y ‘ De gebruiker heeft het delen van gegevens met u tijdelijk uitgeschakeld. (Het kan
’ ‘ \atbifdi — maximaal 10 minuten duren voordat deze statusupdate in uw Eversense NOW app
-y aihding verarasan wordt weergegeven.)

\—— “Geen zender aangesloten”

Er is geen verbinding tussen de Smart-zender en de Eversense CGM-app. Dit kan

de volgende oorzaken hebben:

* De batterij van de Smart-zender moet worden opgeladen of wordt opgeladen.

* De Bluetooth-verbinding, de internetverbinding of het mobiele apparaat is
uitgeschakeld.

* De Smart-zender is buiten bereik of is uitgeschakeld.

* De CGM-gebruiker heeft automatisch synchroniseren uitgeschakeld.
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Trendgrafiek

Voor meer gedetailleerde glucose-informatie over een CGM-gebruiker drukt u op de startpagina op de naam van de betreffende gebruiker van het Eversense CGM-systeem. In het eerste scherm
wordt een trendgrafiek getoond van de sensorglucosewaarden van de gebruiker voor de afgelopen drie uur. Een trendpijl geeft aan in welke richting de huidige glucosespiegel beweegt en hoe snel de
glucosetrend verandert.

Druk op het pictogram voor vernieuwen om het scherm te vernieuwen.

4 Matt Brown ) Vernieuwen
Hiermee worden de meest recente gesynchroniseerde glucosegegevens geladen.
Datum en tijd* — T 921_06-17 16:04

Datum en tijd van de weergegeven

glucosemeting. ’ o——— Trendpijl
Glucosemeting —— De richting waarin de glucosespiegel van de gebruiker beweegt en hoe snel
|

Glucoseniveau van laatste synchronisatie. mmol/L (geleidelijk, matig of snel stijgend of dalend) dit gebeurt.

\—— Meeteenheid

De meeteenheid die wordt gebruikt om alle glucosegegevens weer te geven.

— Rode stippellijn
[ De waarschuwingen Hoog en Laag die de gebruiker heeft ingesteld.

[— Groene stippellijn
Het bereik voor Doel Hoog en Doel Laag dat de gebruiker heeft ingesteld.
Groen gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die binnen het ingestelde
%ﬁ """""""""""""""""""""""" doelbereik vallen.
° Geel gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die buiten het ingestelde

14 15 16 ; ) ) i
doelbereik maar binnen het waarschuwingsbereik vallen.
[ ]
Rood gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die buiten het ingestelde
waarschuwingsbereik vallen.
*Als u niet binnen 5 minuten na de meest g

recente glucosewaarde een nieuwe < Matt Brown G

glucosemeting ontvangt, worden de

datum en tijd rood weergegeven. ® 51.06-17 15:53
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Eversense NOW waarschuwingen

Wanneer een Eversense CGM-gebruiker een
glucosewaarschuwing ontvangt, ontvangen de
mensen in zijn/haar kring dezelfde waarschuwing
van de Eversense NOW app.

Deze waarschuwingen kunnen op vier manieren
worden weergegeven: op uw vergrendelingsscherm,
als melding boven aan uw scherm, als pop-upbericht
in de app of op een Apple Watch.

Waarschuwing: Glucose-informatie die
wordt weergegeven in de Eversense NOW app
dient niet te worden gebruikt voor het nemen van
behandelingsbeslissingen. De Eversense NOW
app biedt een secundaire weergave van Eversense
CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt
in plaats van het primaire Eversense CGM-scherm.

Opmerking: Spiegeling van meldingen moet op uw
Apple Watch zijn ingeschakeld in de meldingsinstellingen
voor Eversense NOW om glucosewaarschuwingen op uw
Apple Watch te ontvangen.

Waarschuwingsgeschiedenis

Veeg naar links vanuit de trendgrafiek op het scherm om
de geschiedenis van glucosewaarschuwingen voor de
gebruiker van het Eversense CGM-systeem te bekijken.

In het scherm Waarschuwingsgeschiedenis
worden de laatste 20 glucosewaarschuwingen
vermeld die de gebruiker heeft ontvangen in de
Eversense CGM-app.

Aan de hand van deze waarschuwingen worden
voorvallen gemonitord, zoals het stijgen of

dalen van glucoseniveaus alsmede lage of hoge
glucosewaarden (hypoglykemie of hyperglykemie).

Opmerking: U ontvangt alleen
waarschuwingen voor voorspelde hoge en lage
glucose als voorspellende waarschuwingen zijn
ingeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker.

eeeee \Verizon T 3 -
Woensdag 21 juni
¥ EVERSENSE NOW nu

Waarschuwing
Susan Johnson: Glucose laag
Schuif om te openen

Waarschuwing: vergrendelingsscherm

< Glucosewaarschuwi...

woensdag, juni 21, 2017

@® Glucose hoog 13:08
@ Voorspelde hoge glucose 12:48
@ Voorspelde lage glucose 01:22

dinsdag, juni 20, 2017

(D Glucose hoog 20:57
@ Voorspelde hoge glucose 20:37
@ Voorspelde lage glucose 18:42
@ Voorspelde lage glucose 18:27
@ Voorspelde lage glucose 16:16
(M Glucose laaa 16:14

3 Waarschuwing
- Susan Johnson: Glucose laag

L]
N LN J
2 °*® o
& | FOLLOW

Zoek vrienden Zoek iPhone  Activiteit Dexcom

Dexcom  Eversense...

Berichten Mail Safari Telefoon

¥ EVERSENSE NOW nu

Waarschuwing: melding

Logboek

Veeg naar links vanuit de waarschuwingsgeschiedenis op het
scherm om het logboek van de gebruiker van het Eversense

CGM-systeem te bekijken.

In het Logboek worden de 20 meest recente voorvallen
vermeld die door de CGM-gebruiker zijn geregistreerd. In het
loghoek wordt informatie getoond die door de Eversense
CGM-gebruiker is ingevoerd, zoals kalibraties, maaltijden,
sporten, bloedglucosewaarden, insulineniveaus, gezondheid
en sporten. Als de gebruiker geen voorvallen heeft ingevoerd,

blijft het logboek leeg.

Eversense NOW | mmol/I

m EVERSENSE N...

Waarschuwing

Waarschuwing Susan Johnson:

Susan Johnson: Glucose laag

Glucose laag
oK

(0],

Waarschuwing: op Apple

Watch
Waarschuwing: pop-upbericht in app

24 Logboek @&
vrijdag, juli 07, 2017
@ Kaibratie, 8.4 mmollL 18:02
o Glucose, 5.5 mmol/L 11:32
@ Kalibratie, 5.5 mmoliL 11:32
@ Kalibratie, 5.5 mmoliL 11:24

woensdag, juni 07, 2017
@ Gezondheid 14:04

woensdag, november 23, 2016

@ Gezondheid 11:13
c Insuline 11:13
@ Maalid 11:12
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