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Eversense NOW | mg/dl
Fern-Beobachtung mit dem Eversense CGM-System
und der Eversense NOW-APp

Die Eversense CGM-App beinhaltet eine optionale Funktion zur Fern-Beobachtung. Mit dieser Funktion kénnen Eversense CGM-Daten mithilfe der
Eversense NOW Mobilgerdte-App auf einem zweiten Display angezeigt werden.

Verwendungszweck
Die Eversense NOW-App ist dazu vorgesehen, auf einem zweiten Display Glukosedaten und Warnungen von Eversense CGM-Benutzern anzusehen.

Kontraindikationen
Befolgen Sie die klinischen Richtlinien und die Richtlinien anderer Institutionen zur Verwendung lhres Mobilgerats in Gegenwart von MRTs, CT-Scans und anderen Verfahrensgerdten.

Risiken
Es kann zeitweise vorkommen, dass Glukosedaten nicht an die Eversense NOW-App gesendet werden kdnnen. Wenn Sie keine Glukosedaten vom Eversense CGM-Benutzer erhalten, kénnen Sie ihm im Fall
eines hohen oder niedrigen Glukosewertes nicht beistehen. Die Fern-Beobachtungsfunktion bietet eine sekundare Anzeige von Daten. Sie ist kein Echtzeit-Fern-Beobachtungssystem.

Eversense CGM-Benutzer haben moglicherweise nicht immer eine Verbindung, um Daten zu Ubertragen, wie z. B. Internet/WLAN oder 3G/4G/LTE. Wenn Sie oder der Eversense CGM-Benutzer keine
Internetverbindung hat, kdnnen Sie seine Glukosedaten nicht betrachten. Jegliche Probleme mit Mobilgeraten, dem WLAN, der Datenverbindung, dem Eversense Datenmanagementsystem (DMS), wenn
sich der Smart Transmitter des CGM-Benutzers auBerhalb der Reichweite seines Mobilgerats befindet oder wenn sein Smart Transmitter geladen wird, kénnen verhindern, dass die Daten angezeigt werden.
Eversense-Benutzer diirfen sich nicht darauf verlassen, dass die Personen, die ihre Glukosedaten fernbeobachten, ihnen bei hohen oder niedrigen Glukosewerten beistehen.

Vorteile

Wird das Eversense CGM-System zusammen mit der Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App verwendet, kann das Wissen, dass auch andere ihre CGM-Daten sehen kdnnen, den CGM-Benutzern
zusatzliches Vertrauen und Sicherheit geben.

Warnhinweise:

* Die von der Eversense NOW-App angezeigten Glukoseinformationen sollten nicht fiir Behandlungsentscheidungen verwendet werden. Die Eversense NOW-App ist eine sekunddre Anzeige
der Eversense CGM-Daten und sollte nicht anstelle der primdren Eversense CGM-Anzeige verwendet werden. Eversense CGM-Benutzer sollten stets die Blutzuckerwerte von ihrem Blutzucker-
messgerat verwenden, um Behandlungsentscheidungen zu treffen. Wird ein mit dem Sensor gemessener Glukosewert verwendet, um eine Behandlungsentscheidung zu treffen, kénnte dies
zu einem iiberhdhten oder zu geringen Blutzucker fiihren.

* Eversense CGM-Benutzer diirfen sich nicht darauf verlassen, dass die Personen, die ihre Glukosedaten fernbeobachten, sie iiber ihre hohen oder niedrigen Glukosewerte informieren.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Vorsichtshinweise:
* Die Eversense NOW Mobilgerate-App zur Fern-Beobachtung ersetzt nicht die Anordnungen eines Arztes.

® Wenn ein Eversense CGM-Benutzer die Autosynchronisierung (die Funktion, die das automatische Senden von Daten an die Eversense NOW-App ermdglicht) nicht eingeschaltet hat, kdnnen Sie
keine Trends oder hohe oder niedrige Glukosewerte sehen.

® Wenn Sie oder die Eversense CGM-Benutzer keine Internetverbindung haben oder das Mobilgerat des CGM-Benutzers aufgrund niedrigem oder leerem Akku heruntergefahren wurde, konnen
dessen Eversense CGM-Daten nicht in der Eversense NOW-App angezeigt werden.

® Wenn Sie den Ton auf lhrem Mobilgerat ausgeschaltet haben, erhalten Sie auf Ihrer Eversense NOW-App keine hérbaren Warnungen zu den CGM-Daten, die Sie fernbeobachten.
® Wenn ein CGM-Benutzer seinen Status auf Offline stellt, erhalten Sie keine CGM-Daten von ihm auf lhrer Eversense NOW-App.

* Die Eversense NOW-App kommuniziert nicht direkt mit dem Eversense Sensor und/oder mit dem Eversense Smart Transmitter.

® Die Eversense NOW-App kann die Einstellungen auf der Eversense CGM-App nicht dndern.

® Wenn Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense NOW-App zulassen, erhalten Sie keine Glukose-bezogenen Warnungen von Eversense CGM-Benutzern.

® Wenn Sie lhr Mobilgerat auf ,,Bitte nicht stéren” eingestellt haben, werden Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense NOW-App héren.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Dieses Benutzerhandbuch bietet eine Anleitung zur Verwendung der Eversense NOW-App flir die Fern-Beobachtung der Glukosedaten von
Eversense CGM-Benutzern.

Vielen Dank, dass Sie die Eversense NOW-App heruntergeladen haben. Mit Eversense NOW konnen Sie die Glukosedaten von Benutzern des Eversense CGM-Systems fernbeobachten.

Vorsicht: Die Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App ersetzt nicht die primére Anzeige auf der Eversense CGM System-App oder die Anordnungen lhres Arztes.

Systemvoraussetzungen
* Die auf aus dem Apple® App Store auf Ihr Mobilgerat heruntergeladene Eversense NOW-App
* Ein kompatibles Apple® iPhone® oder iPod® oder iPad® (i0OS Version 8.0 oder héher)

* Eine Liste kompatibler Gerate finden Sie unter www.eversensediabetes.com

Hinweis: Fir das Herunterladen der App und den Erhalt von Fern-Glukosewerten zur Anzeige auf Ihrer Eversense NOW-App bendtigen Sie eine WLAN-Internetverbindung. Wenn der Eversense CGM-
Benutzer die Autosynchronisierung ausgeschaltet hat, werden keine Glukosedaten auf lhrer Eversense NOW Fern-Beobachtungs-App angezeigt.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie

Die Nutzung der Eversense NOW-App unterliegt den AGB der aktuellen Eversense NOW Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und der Datenschutzrichtlinie der Eversense NOW-App. Diese Dokumente werden
regelmaBig aktualisiert und unter www.eversensediabetes.com bereitgestellt.

Gehackte (Jailbroken) Gerate

Verwenden Sie die Eversense Apps NICHT auf gehackten iPhones, iPads oder iPods. Gehackte (Jailbroken) Gerdte bieten dem Benutzer kein akzeptables AusmaB an Sicherheit und Genauigkeit und sind von
Senseonics nicht zur Nutzung zugelassen.

Hilfe und Support

Wenn Sie irgendetwas in diesem Benutzerhandbuch nicht verstehen, schauen Sie bitte auf die Riickseite, um Ihren Handler vor Ort zu finden.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Einem Eversense-Kreis beitreten
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Der Eversense-Kreis bezeichnet eine Gruppe von Personen, die Glukosedaten und Glukose-bezogene Warnungen eines Eversense CGM-Benutzers
fernbeobachten kénnen. Um dem Kreis beizutreten, missen Sie die E-Mail-Einladung annehmen, die Sie vom Eversense CGM-Benutzer erhalten, ein
Konto auf der Eversense DMS-Website erstellen und die Eversense NOW Mobilgerdte-App herunterladen.

Das Eversense DMS-Programm ist eine webbasierte Anwendung, die mit dem Eversense CGM-System kompatibel ist, und mit der Sie Glukoseverlaufsdaten und Berichte ansehen kdnnen, die helfen Glukosetrends
zu identifizieren und somit das Diabetes-Management zu erleichtern. Mit dem Eversense DMS-Programm kénnen Sie auBerdem ein Konto erstellen, sodass Sie mithilfe der Eversense NOW-App Glukosedaten
fernbeobachten kdnnen. Sie kénnen Glukosedaten nicht Giber das Eversense DMS-Programm fernbeobachten. Weitere Informationen zum Eversense DMS-Programm finden Sie unter www.eversensediabetes.com.

Eine Einladung annehmen, um dem Eversense-Kreis beizutreten

Ein Eversense-Kreis ist eine Gruppe von Personen, die ein Eversense CGM-Benutzer dazu eingeladen hat, seine Glukosedaten und -warnungen fernzubeobachten.

1. Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, ,,Anfrage zur Ansicht der
Glukosedaten®, um dem Kreis eines Eversense CGM-Benutzers
beizutreten.

Hinweis: Wenn Sie eine Einladung erwarten und diese nicht in
Ihrem Posteingang finden, tiberpriifen Sie Ihre Spam- oder Junkordner.

2. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.

3. Melden Sie sich bei lhrem Eversense-Konto an.

Hinweis: Die Eversense NOW-App ermdglicht lhnen

die Mitgliedschaft in maximal 10 Eversense-Kreisen. Wenn
Sie dazu eingeladen werden, einem 11. Kreis beizutreten,
werden Sie per E-Mail gebeten, aus einem bestehenden Kreis
auszutreten, bevor Sie einem neuen beitreten kénnen.

¢ Postfacher Eingang

® noreply@eversensediab...

= Gerade aktualisiert

Bearbeiten

Anfrage zur Ansicht der Glukosedat...

o

£ Zuriick

Anfrage zur Ansicht der
Glukosedaten

Sie haben eine Einladung von
john.doe@gmail.comerhalten,
ihrefseine Glukosedaten
anzusehen.

Sobald Sie die Eversense Now App
heruntergeladen und ein sicheres
Konto erstellt haben, kénnen Sie die
Glukosedaten von
eversensemktg4@gmail.com

anzeigen. Gehen Sie wie folgt vor, um
fortzufahren:

1. Laden Sie die Eversense Now App
vnm Ann Stare nder Goneale Plav

P B B &« o

£ Zuriick

1. Laden Sie die Eversense Now App
vom App Store oder Google Play
herunter.

2. Klicken Sie auf den unten
stehenden Link, um Ibr sicheres

Konto zu erstellen.

https://harmonystaging.eversensedm

email=eversensemktg@amail.com&f
ollower=f181d0b8-1236-4022-
9908-c3c6fab49ad6

HINWEIS: Wenn Sie bereits ein
Eversense DMS-Konto zur
Verwendung mit der Eversense Now
App haben, klicken Sie auf den oben

P B 8 &« #

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Herunterladen der Eversense NOW-App
1. Gehen Sie zum Apple App Store und suchen Sie nach ,,Eversense NOW*.

2. Tippen Sie auf das Symbol Eversense NOW, laden Sie die App auf Ihr Smart-Gerit
herunter und installieren Sie sie.

3. Tippen Sie bei Aufforderung auf ,,Erlauben®, um von den Eversense CGM-
Benutzer auf lhrer Liste Glukose-bezogene Warnungen zu erhalten.

Vorsicht: Wenn Sie keine Benachrichtigungen von der Eversense
NOW-App zulassen, erhalten Sie keine Glukose-bezogenen Warnungen von
Eversense CGM-Benutzern.

4., Erstellen Sie ein Eversense-Konto, um sich bei der App anzumelden.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein Eversense-Konto besitzen, missen Sie keine neues erstellten, um Eversense
NOW zu nutzen. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail-Einladung und melden Sie sich bei lhrem bestehenden
Eversense-Konto an. Wenn Sie die Startseite in Ihrer Eversense NOW-App aktualisieren, sehen Sie den Namen
des CGM-Benutzers, dessen Einladung Sie angenommen haben.

5. Nehmen Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung an.

6. Wahlen Sie die MaBeinheit aus. Die von Ihnen gewéhlte MaBeinheit wird auf alle Eversense CGM-
Benutzer angewendet, deren Daten Sie sehen kénnen. Sie kdnnen die MaBeinheit nicht mehr dndern,
sobald die App installiert ist.

LEversense Mow"” mdchte dir
Mitteilungen senden
Mittailungen kinnan Hinwsise, Tdne
und Symbelkennzeichen sein, Sie
kiinnen in den Einstellungen
konfiguriert werden.

Erlauben

Micht erlauben

Eversense NOW | mg/dI

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

Hemseonics Datenschote-Richtlinie und Endbonntzer-
Lizensversinbarung
Db dher beteten Aktuatizicrung: Famar 2006
Einleitung
i e Semsnnics e, | Sensoomies”, e e wirt)
fraben s sum Fel geseest das Leben van Menschen mit
Mhaheies 7u verbiessenn, indem wir daa beimagen, dic
Emstellung des Blutzuckers zu erleictiern und 2a privsisicren
umit dizs g lich 1, erfissen unsese Produkic bestmmie
rersimliche und gesumilhoiliche Daten. War haben uns
cerpilichrer. Thre Privaisphiine nu respekiseren, lhre von uns
zessmmelien persiinlichen Dot zu schiten and Sie dariiber
entacheiden 2 lessen, wie dicse nformtionen verosnde ond
nvilerzepeben werilen dirfen.
Wir sergen For dee Transparone unscror Daiengeakiiken und|
srlimern digse m klar vontindlivher Sprache
<t et Fall serden wir Thie Tuen verka wl wir
werden Dagen, die o klencifizicung der Perso hren
kémmen, nur weitergeben, werm Sic uns dies genehmigen
ader unter den in dicser Datenschury-Hichtlsve fesgelegien
Unmstimdon,
Wir werabe e Sicharbeit Toer Deten i podér Zeil emst
rehimeEn
e Blatucker-Ubernnchungsgrodukie uod Tools von
o ics wirden eerwickell, um viele Problene
merktmmlacher Sensontechnobogion nu bewiitigen wnd cine
5 T 2 Vs

# Beenden

[ |

Konto ersiellen

ANMELDEN

Henmward vermessen

MASSEINHEIT

Ihr Glukosewert betrigt gedndert und varde in
diar untan angezeigten MaBeinheit gemessen und
angezeigt.

Maieinheait: mgidL
Baspiel: 160 mgfdl [oder irgendwo im Bereich

mgyjdL s

mmolfL

Wenn Sie die MaReinheit in mmolL dndern
mochien, kinnen Sie dies nur jetzl un, Um die
Maleinheit spiter zu Andem, mssen Sie die
Eversenze Mow App lbschen und neu installisren.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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So entfernen Sie einen Eversense CGM-Benutzer aus lhrer Liste:

Einen Eversense CGM-Benutzer aus lhrer Liste zu entfernen, bedeutet, dass Sie dessen Glukosedaten nicht mehr fernbeobachten kénnen. Um einen Benutzer wieder lhrer Liste hinzuzufligen, missen Sie
den Eversense CGM-Benutzer kontaktieren, damit er lhnen eine neue Einladung sendet.

1. Wischen Sie den Namen des Eversense CGM-Systembenutzers auf der Startseite nach links.

2. Tippen Sie auf , Ldschen®.
In einer Warnmeldung werden Sie gebeten, zu bestdtigen, dass Sie den Eversense CGM-Benutzer entfernen méchten.

3. Tippen Sie auf ,,Ja“, um diese Person dauerhaft aus lhrer Liste zu entfernen.
Der Benutzer wird nicht mehr in Ihrer Liste auf der Startseite angezeigt.

Hinweis: Es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis der Eversense CGM-Benutzer sieht, dass Sie in seiner Eversense CGM-App nicht mehr in seinem Kreis sind.

= Eversense Now Eversense Now = Eversense Now Benachrichtigung
Sie wurden aus dem Kreis von Susan
Glukose [ Status ‘ m Glukose [ Status ‘ m Glukose [ Status ] S JOh:ISOI'I ent1'ernt‘.r ’
Matt Brown Matt Brown Matt Brown OK
— — —
94 °. 94 94 7. o
Hinweis: Der Eversense CGM-
Jane Brown Jane Brown Warnung Susan Johnson } :
® e = Léschen Wollen sie Jane Brown wiklch @ 76 - Benutzer kann Sie auch aus seinem
i i P ; entfernen? i i i
Y A, - A ey Kre|s gntfernen. Wenn d|e§ der Fall
ist, wird folgende Benachrichtigung
® Susan Johnson ® Susan Johnson Mary Smith angezeigt.
= e = e e
7 6 mg/dL = 7 6 mg/dL 9 1 mg/dL
Mary Smith Mary Smith
— —
9 1 mg/dL 9 1 ma/dL

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch 12



Hauptmenu
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Uber das Hauptment haben Sie Zugriff auf die Eversense NOW-Startseite, die Seite Uber uns und die Abmeldeseite.

n B

| Nachi
Joe Smith
[Aseme ]
@ Uberuns
(1) Abmelden

Uber das Hauptmeni kdnnen Sie
auf die Startseite zugreifen, um die
Eversense CGM-Benutzer in Ihrer
Liste anzusehen, die Informationen
Uber die Eversense NOW-App auf
der Seite Uber uns zu lesen, sich
von der App abzumelden oder ein
Profilbild hinzuzufiigen.

Um das Hauptmend aufzurufen, tippen Sie links oben

im Bildschirm auf das Symbol mit den 3 Balken.

Startseite

Eversense Now

e

Status

Jane Brown

78

Matt Brown

86

Susan Johnson

92

84

mg/dL

=
mg/dL

-
ma/dL

-
mg/dL

Uber uns

= Uber uns

e\/ersense.NoW

CGM Remote Moniloring

Um eine Kopie des Eversense Now-
Benutzerhandbuchs herunterzuladen,
gehen Sie bitte auf
www.eversensediabetes.com.

Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows
Parkway,

Germantown, Maryland,
usa
www.eversensediabetes.c
om

Unternehmen:

Version: 1.0.0.0.22 (32 Bit)
Freigegeben: Juni 16, 2017
Kompatibilitdt: www.eversensediabetes.c

om/products

Abmelden

Warnung
Wollen Sie sich wirklich abmelden?

Nein Ja

Bevor Sie sich abmelden, bittet
Eversense NOW Sie, dies zu
bestatigen. Wenn Sie sich bei
der App abmelden, missen Sie
zum erneuten Offnen der App
Ihren Benutzernamen und das
Kennwort eingeben.

Profilbilder

Bitte wihlen Sie ihr Profilbild

Ein Foto machen

Vorhandene wahlen

Abbrechen

Sie konnen Ihr Profilbild hinzufiigen,
indem Sie im Hauptmen(i der
Eversense NOW-App auf das
Profilbild tippen. Folgen Sie

den Aufforderungen, ein Bild
aufzunehmen oder hinzuzufiigen,
das auf lhrem Mobilgerat
gespeichert ist. Das von lhnen
hinzugefiigte Profilbild wird auch in
der App des CGM-Benutzers neben
Ilhrem Namen angezeigt.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch 13



Anzeigen von CGM-Daten

Eversense NOW | mg/dI

Die Startseite zeigt eine Liste der Personen an, deren CGM-Daten Sie fernbeobachten kénnen, zusammen mit deren neuestem CGM-Wert und einem

Trendpfeil, der die Richtung und Rate der Anderung angibt.

Diese Liste ist entsprechend der Standardoption nach Nachnamen sortiert. Sie kdnnen die Liste nach Nachname, Glukosewert oder Status sortieren, indem Sie am oberen Seitenrand auf die gewiinschte

Registerkarte klicken.

Eversense NOW Startseite
So aktualisieren Sie die Startseite:
1. Offnen Sie die Startseite.

2. Wischen Sie von der Mitte der Startseite nach unten (wenn Sie
ein i0S-Gerdt verwenden, werden beim Wischen von ganz oben
im Bildschirm die iOS-Widgets angezeigt anstatt der Startseite).
Die Glukosedaten des CGM-Benutzers werden in lhrer Eversense
NOW-App automatisch alle 5 Minuten aktualisiert, wenn Sie und
der CGM-Benutzer eine Internetverbindung haben.

Vorsicht: Wenn der Eversense CGM-Benutzer die Autosyn-
chronisierung ausgeschaltet hat, werden die Glukosedaten nicht
automatisch an Ihre Eversense NOW-App gesendet.

Trendpfeile

Neben dem Namen des CGM-Benutzers sehen Sie einen Trendpfeil.
Der Trendpfeil zeigt die aktuelle Richtung an, in die sich die Glukose
bewegt, und wie schnell sich der Glukosetrend andert.

Die App nutzt die letzten 20 Minuten kontinuierlicher Glukosedaten
zur Berechnung der Glukosetrends. Wenn zur Berechnung nicht
genligend Sensorwerte verfligbar sind, wird der Pfeil grau ange-

zeigt.

Eversense Now

Eversense Now

—
- 92 ma/dL
Mary Smith

84 .

Glukose ’ Status ] Glukose
Jane Brown Jane Brown
— —
78 ma/dL 4 78 ma/dL
Matt Brown a Mary Smith
86 ma/dL 4 mo/dL
Susan Johnson Matt Brown

—
86 ma/dL
Susan Johnson

92

= Eversense Now

Glukose ‘ Status ]
Jane Brown
153 .
i mag/dL
Mary Smith
LR & |
mg/dL
Susan Johnson
@y Offline
Matt Brown
Transmitter nicht
verbunden

Nach Nachname sortierte Startseite

Nach Glukosewert sortierte Startseite

Nach Status sortierte Startseite

Allméahlich, mit einer Rate von 0,0 mg/dl und 1,0 mg/dl pro Minute ansteigender oder abfallender Glukosespiegel.

Mittelschnell, mit einer Rate von 1,0 mg/dl und 2,0 mg/dl pro Minute ansteigender Glukosespiegel.

Mittelschnell, mit einer Rate von 1,0 mg/dl und 2,0 mg/dl pro Minute abfallender Glukosespiegel.

Sehr schnell, mit einer Rate von mehr als 2,0 mg/dl pro Minute ansteigender Glukosespiegel.

= ¢ \ ¥

Sehr schnell, mit einer Rate von mehr als 2,0 mg/dl pro Minute abfallender Glukosespiegel.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch
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Status

Neben einem Eversense CGM System-Benutzernamen kdnnen vier verschiedene Statuszustande angezeigt werden.

Eversense Now

Machname Glukose ‘ Status ]

Jane Brown ) Neuester Glukosemesswert

1 53 — Der Benutzer erhalt aktiv Glukosedaten.
mg/dL

Mary Smith / Der Smart Transmitter des Benutzers ist verbunden, empfangt aber derzeit keine Glukosedaten,

oder es sind nicht ausreichend Glukosedaten vorhanden, um einen Wert anzuzeigen.
-—— - Der Grund dafir kann sein:

gl * Das CGM-System befindet sich in der Aufwarmphase.
Susan Johnson * Der CGM-Benutzer befindet sich in der Initialisierungsphase und hat noch keinen ersten
Glukosemesswert erhalten.
Offline * Der Benutzer hat eine Warnung erhalten, die verhindert, dass Glukosedaten angezeigt werden.
- _
N\ ,,Offline“
Matt Brown Der Benutzer hat die Freigabe von Daten an Sie voribergehend abgeschaltet. (Es kann bis
Toarainitar skt Zu 1(; Mi?uten dauern, bis die Statusaktualisierung auf lhrer Eversense NOW-App angezeigt
werden.

verbunden
| N ,iransmitter nicht verbunden®

Es gibt keine Verbindung zwischen dem Smart Transmitter und der Eversense CGM-App.

Der Grund dafir kann sein:

* Der Akku des Smart Transmitters muss aufgeladen werden oder wird gerade aufgeladen.

* Die Bluetooth-Verbindung, Internetverbindung oder das Mobilgerat ist ausgeschaltet.

* Der Smart Transmitter ist auBerhalb der Reichweite oder ausgeschaltet.

* Der CGM-Benutzer hat die Autosynchronisierung ausgeschaltet.

Eversense NOW Mobilgerate-App Benutzerhandbuch 15
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Trendkurve

Um detailliertere Glukoseinformationen zu einem CGM-Benutzer zu sehen, tippen Sie auf der Startseite auf den Namen des Eversense CGM-Systembenutzers. Der erste Bildschirm zeigt eine Trendkurve
der Sensor-Glukosewerte des Benutzers der letzten drei Stunden an. Ein Trendpfeil zeigt die Richtung an, in die sich die aktuelle Glukose bewegt, und wie schnell sich der Glukosetrend andert.

Um den Bildschirm zu aktualisieren, tippen Sie auf das Aktualisierungssymbol .

< Mary Smith e Aktualisieren

Ladt die zuletzt synchronisierten Glukosedaten.
Datum und Uhrzeit* ———— e 16.06.17, 17:04

Datum und Uhrzeit des angezeigten Glukosemesswerts.

» e——— Trendpfeil
Glukosemesswert ———e Die Richtung, in die sich der Glukosewert des Benutzers bewegt, und wie
Glukosespiegel von der letzten Synchronisierung. mg/dL schnell (allmahlich, mittelschnell oder schnell ansteigend oder abfallend).
— MaBeinheit

Die MaBeinheit, die zur Darstellung aller Glukosedaten verwendet wird.

—— Rote gestrichelte Linien
[ Die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen fiir hohe und niedrige Glukose-
-------------------------------------------------- Warnungen.
ST Griine gestrichelte Linien

%\ Die vom Benutzer eingegebenen Einstellungen fir den Hoch- und Niedrig-Zielbereich.

e Griiner Bereich unter der Trendlinie
88— e Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers innerhalb des eingestellten Zielbereichs lagen.

° Gelber Bereich unter der Trendlinie
Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers auBerhalb des eingestellten

15 16 17 ) T } . )
Zielbereichs, jedoch innerhalb des eingestellten Warnbereichs lagen.

Roter Bereich unter der Trendlinie
Zeigt an, dass die Glukosewerte des Benutzers auBerhalb des eingestellten
Warnbereichs lagen.

* Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten nach dem letzten ( Mary Smit h G
Glukosewert keinen neuen Glukosemesswert erhalten,

wird der Datums- und Uhrzeittext rot angezeigt. *  16.06.17, 17:09
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Eversense NOW-Warnungen

Wenn ein Eversense CGM-Benutzer eine Glu-
kose-bezogene Warnung erhdlt, erhalten auch
die Mitglieder seines Kreises eine Warnung auf
ihrer Eversense NOW-App.

Diese Warnungen werden auf einem von vier
verschiedenen Wegen angezeigt: auf lhrem
Sperrbildschirm, als Benachrichtigung am oberen
Rand Ihres Bildschirms, als In-App-Popup oder
auf einer Apple Watch.

Warnung: Die von der Eversense NOW-
App angezeigten Glukoseinformationen
sollten nicht fiir Behandlungsentscheidungen
verwendet werden. Die Eversense NOW-App
ist eine sekunddre Anzeige der Eversense CGM-
Daten und sollte nicht anstelle der primaren
Eversense CGM-Anzeige verwendet werden.

Hinweis: Auf Ihrer Apple Watch muss in den
Mitteilungseinstellungen fiir Eversense NOW
,Mitteilungen spiegeln” eingestellt sein, damit Sie auf
Ihrer Apple Watch Glukose-Warnungen empfangen.

Warnungsverlauf

Um den Glukose-Warnungsverlauf des Eversense
CGM-Systembenutzers zu sehen, wischen Sie auf
dem Bildschirm von der Trendkurve nach links.

Im Bildschirm Warnungsverlauf sind die letzten
20 Glukose-bezogenen Warnungen, die der Benutzer
auf seiner Eversense CGM-App erhalten hat, aufgelistet.

Diese Warnungen iberwachen Ereignisse wie bei-
spielsweise ansteigende oder abfallende Glukose-
raten sowie niedrige oder hohe Glukosewerte
(Hypoglykamie oder Hyperglykamie).

Hinweis: Sie werden nur vorhergesagte hohe
und niedrige Glukose-Warnungen erhalten, wenn der
Eversense CGM-Benutzer Vorhersage-Warnungen
aktiviert hat.

17:35

Freitag, 16. Juni

R EVERSENSE NOW Jetzt

Warnung
Susan Johnson: Niedriger Glukosewert
Zum Offnen streichen

Warnung: Sperrbildschirm

< Glukose-Warnungen (,

Freitag, Juni 16, 2017

@ Hoher Glukosewert 14:13
@ Hoher Glukosewert 13:33
@ Vorhersage hoher Glukosewert 13:28
@ Vorhersage hoher Glukosewert 13:02
Donnerstag, Juni 15, 2017

(@ Hoher Glukosewert 21:12
@ Vorhersage hoher Glukosewert 20:47

(&) Vorhersage niedriger Glukosewert ...

® v age niedriger 1.

(&) Rate fallt 18:27

| @B EVERSENSE HOW Jetzt

| Warnung
. Susan Johnson: Niedriger Glukosewert

O.‘l.

Wetter

Notizen Erinnerungen  Aktien  iTunes Store

650

App Store iBooks Health Wallet

aC@"*

Warnung: Benachrichtigung

Ereignisprotokoll

Um das Ereignisprotokoll des Eversense CGM-Systembenutzers
zu sehen, wischen Sie auf dem Bildschirm vom Warnungs-

verlauf nach links.

Das Ereignisprotokoll listet die letzten 20 vom CGM-
Benutzer protokollierten Ereignisse auf. Das Ereignisprotokoll
zeigt vom Eversense CGM-Benutzer eingegebene Informa-
tionen an, wie beispielsweise Kalibrierungen, Mahlzeiten,
Sport, Blutzuckerwerte, Insulinspiegel, Gesundheit und
sportliche Betatigung. Wenn der Benutzer noch keine
Ereignisse eingetragen hat, ist sein Protokoll leer.

Eversense NOW | mg/dI

EVERSENSE N...

Warnung
Susan Johnson:

Warnung

Susan Johnson: Niedriger
Glukosewert

Niedriger Gluko-

sewert
oK ST

SchlieBen

Warnung: auf Apple Watch

Warnung: In-App-Popup

< Ereignisprotokoll ¢

Mittwoch, Juni 14, 2017
O Glukose, 103 mg/dL 08:50

Dienstag, Juni 13, 2017

@ Kalibrierung, 109 mg/dL 23:02
O Glukose, 94 mg/dL 10:59
@ Kalibrierung, 165 mg/dL 09:02

Mittwoch, Juni 07, 2017

@ Gesundheit 14:04
Mittwoch, November 23, 2016

@ Gesundheit 11:13

@ Insulin 11:13
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Monitoraggio in remoto con il Sistema CGM

Eversense e la app EversenseNOW

La app per CGM Eversense comprende una funzione opzionale per il monitoraggio in remoto. Questa funzione consente di vedere i dati del CGM Eversense
in un secondo momento tramite la app mobile Eversense NOW.

Uso previsto
La app Eversense NOW ¢ destinata all'uso come visualizzazione in remoto allo scopo di vedere di dati del glucosio e gli avvisi provenienti dagli utenti del Sistema CGM Eversense.

Controindicazioni
Seguire le indicazioni cliniche e le linee guida di altre istituzioni per usare il proprio dispositivo mobile in caso di scansioni RM, TAC e procedure con altre attrezzature.

Rischi
Talvolta pud succedere che i dati del glucosio non possano essere inviati alla app Eversense NOW. Se non si ricevono i dati del glucosio dall'utente CGM Eversense, non & possibile assisterlo in caso di eventi
di iperglicemia o ipoglicemia. La funzione di monitoraggio in remoto fornisce una visualizzazione dei dati in un secondo momento. Non & un sistema di monitoraggio in remoto in tempo reale.

Puo succedere che gli utenti CGM Eversense non abbiano sempre a disposizione una connessione che supporti il trasferimento dati, come Internet/wi-fi 0 3G/4G/LTE. Se nessun utente, nemmeno I'utente
CGM Eversense, dispone della connessione a Internet, i dati del glucosio non saranno disponibili per la visualizzazione. Qualunque problema con i dispositivi mobili, la connessione wireless a Internet, il
Sistema di gestione dati Eversense (DMS), lo Smart Transmitter dell'utente CGM fuori dalla portata del dispositivo mobile o lo stato di carica dello Smart Transmitter, pud causare la mancata visualizzazione
dei dati. L'utente Eversense non deve fare affidamento sul monitoraggio in remoto dei propri dati del glucosio per ottenere assistenza in caso di un evento di iperglicemia o ipoglicemia.

Benefici

Il Sistema CGM Eversense usato con la app Eversense NOW per il monitoraggio in remoto € in grado di dare maggiore sicurezza agli utenti CGM, che sanno che anche altre persone possono visualizzare i
loro dati CGM.

Avvertenze

* Le informazioni sul glucosio visualizzate sulla app Eversense NOW non devono essere usate per prendere decisioni riguardo al trattamento. La app Eversense NOW & una visualizzazione in remoto
dei dati CGM Eversense e non deve essere usata al posto della visualizzazione in tempo reale del Sistema CGM Eversense. Per prendere decisioni riguardo al trattamento gli utenti CGM Eversense
devono usare sempre i valori glicemici misurati con il proprio glucometro. L'uso di un valore del glucosio rilevato dal sensore per prendere una decisione sul trattamento potrebbe provocare
iperglicemia o ipoglicemia.

* Gli utenti CGM non devono fare affidamento sulle notifiche di chi esegue il monitoraggio in remoto dei loro valori di glucosio riguardo ad eventuali eventi di glucosio alto o basso.
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Precauzioni
* Laapp mobile Eversense NOW per il monitoraggio in remoto non sostituisce il tradizionale monitoraggio e le decisioni terapeutiche del proprio medico.

* Se l'utente CGM Eversense non ha attivato la sincronizzazione automatica (la funzione che abilita I'invio automatico dei dati alla propria app Eversense NOW), non & possibile vedere le
tendenze del glucosio e gli eventi di iperglicemia o ipoglicemia.

* Se nessun utente, nemmeno l'utente CGM Eversense, dispone di una connessione a Internet, o se il dispositivo mobile dell'utente CGM si & spento a causa della batteria scarica, non & possibile
visualizzare i dati CGM Eversense sulla app Eversense NOW.

® Sesi disattiva il suono del proprio dispositivo mobile, non si riceveranno gli avvisi acustici sui dati CGM di cui si sta eseguendo il monitoraggio in remoto sulla app Eversense NOW.
® Se l'utente CGM imposta il suo stato su offline, non si riceveranno i dati CGM sulla propria app Eversense NOW.

* Laapp Eversense NOW non comunica direttamente con il sensore Eversense e/o con lo Smart Transmitter Eversense.

* Laapp Eversense NOW non pu6 cambiare le impostazioni sulla app CGM Eversense.

* Se non sono consentite le notifiche dalla app Eversense NOW, non sara possibile ricevere gli avvisi relativi al glucosio dagli utenti CGM Eversense.

* Seil dispositivo mobile & impostato su Non disturbare, non si sentiranno le notifiche inviate dalla app Eversense NOW.
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Uso della app EversenseNOW

Questo manuale di istruzioni spiega come usare la app Eversense NOW per il monitoraggio in remoto del glucosio degli utenti del Sistema CGM Eversense.

Grazie per aver scaricato la app mobile Eversense NOW. Eversense NOW consente di eseguire il monitoraggio in remoto dei dati del glucosio inviati dagli utenti del Sistema CGM Eversense.

Attenzione: laapp Eversense NOW per il monitoraggio in remoto non sostituisce la visualizzazione in tempo reale sulla app del Sistema CGM Eversense, né il tradizionale monitoraggio e le
decisioni terapeutiche del proprio medico.

Requisiti di sistema

* La app Eversense NOW puo essere scaricata sul proprio dispositivo mobile dall’Apple® App Store
* iPhone®, iPod® o iPad® Apple® compatibile (versione iOS 8.0 o successiva)

* Un elenco dei dispositivi compatibili & disponibile sul sito www.eversensediabetes.com.

Nota: per scaricare la app e ricevere i valori del glucosio da visualizzare in remoto sulla propria app Eversense NOW, & necessaria una connessione wireless a Internet. Se I'utente CGM Eversense ha
disattivato la sincronizzazione automatica, non sara possibile visualizzare i valori del glucosio sulla propria app Eversense NOW.

Contratto di licenza con l'utente finale e Regolamento sulla privacy

L'utilizzo della app Eversense NOW & soggetto ai termini e alle condizioni delle versioni pil recenti del Contratto di licenza con 'utente finale per la app Eversense NOW e del Regolamento sulla privacy per la
app Eversense NOW. Questi documenti vengono aggiornati periodicamente e pubblicati su www.eversensediabetes.com.

Dispositivi con “jailbreak”
NON utilizzare le app Eversense su iPhone, iPad o iPod con “jailbreak”. | dispositivi con “jailbreak” non forniscono un livello accettabile di sicurezza e di accuratezza e non sono approvati da Senseonics.

Aiuto e assistenza
Se qualcosa non fosse chiaro nel presente manuale, individuare il proprio distributore locale sul retro di copertina.
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Per Gruppo Eversense si intende un gruppo di persone in grado di monitorare in remoto i dati del glucosio e gli avvisi relativi al glucosio di un utente CGM Eversense.
Per entrare nel Gruppo, sara necessario accettare l'invito che si ricevera per e-mail dall'utente CGM Eversense, creare un account sul sito DMS Eversense e

scaricare la app mobile Eversense NOW.

Il programma DMS Eversense e un'applicazione web compatibile con il Sistema CGM Eversense per visualizzare i dati storici e i report del glucosio e ha lo scopo di contribuire a individuare le tendenze del
glucosio come ausilio alla gestione del diabete. Il Programma DMS Eversense consente inoltre di creare un account per poter vedere i dati del glucosio in remoto tramite la app Eversense NOW. Non &
possibile vedere in remoto di dati del glucosio tramite il programma DMS Eversense. Per conoscere meglio il Programma DMS Eversense, visitare il sito www.eversensediabetes.com.

Accettare un invito ad entrare in un Gruppo Eversense
Un Gruppo Eversense & il gruppo di persone che un utente CGM Eversense ha invitato a visualizzare in remoto i suoi dati e avvisi relativi al glucosio.

1. Siricevera un invito per e-mail, “Richiesta di visualizzazione dei dati
del glucosio”, per entrare nel Gruppo di un utente CGM Eversense.

Nota: sessi sta aspettando un invito e non si trova nella propria Posta
in arrivo, controllare nella cartella Spam o nella Posta indesiderata.

2. Fare clic sul link presente nell'e-mail.

3. Eseguire il login nel proprio account Eversense.

Nota: la app Eversense NOW consente di entrare in

un massimo di 10 Gruppi Eversense. Se si riceve un invito
per I'undicesimo Gruppo, si ricevera un'e-mail in cui verra
richiesto di lasciare uno dei Gruppi gia esistenti prima di
essere aggiunti a quello nuovo.

£ Caselle Entrata Modifica

® noreply@eversensediab...
Richiesta di visualizzazione dei dati...

Appena aggiornato

|

£ Indietro

Hai ricevuto un invito da
eversensemktgd@gmail.com a
visualizzare i suoi dati del glucosio.

Dopo aver scaricato I'app Eversense
Mow e aver creato un account sicuro,
puoi visualizzare i dati del glucosio di
eversensemktg4@gmail.com. Per
proseguire utilizza la seguente
procedura:

1. Descércati Eversense Now app din
App Store

2. Faceti clic pe linkul de mai jos
pentru a crea contul securizat.

https://harmonystaging.eversensedm

s.com/EversenseNow?

P8 a o

< Indietro

Richiesta di visualizzazione dei dati
del glucosio

Hai ricevuto un invito da
gversensemktgd@gmail.com a
visualizzare i suoi dati del glucosio.

Dopo aver scaricato I'app Eversense
Now e aver creato un account sicuro,
puoi visualizzare i dati del glucosio di
eversensemktgd@gmail.com. Per
proseguire utilizza la seguente
procedura:

1. Descarcati Eversense Now app din
App Store sau Google Play.

2. Faceti clic pe linkul de mai jos

= = = i

= = ]

Manuale di istruzioni app mobile Eversense NOW

24



Download della app Eversense NOW
1. Andare nell’Apple App Store e cercare “Eversense NOW”.

2. Toccare I'icona Eversense NOW, scaricare e installare la app sul proprio
smartphone.

3. Quando richiesto, selezionare “OK” per ricevere gli avvisi relativi al glucosio
dagli utenti CGM Eversense presenti nel proprio elenco.

Attenzione: se non sono consentite le notifiche dalla app Eversense
NOW, non sara possibile ricevere gli avvisi relativi al glucosio dagli utenti
CGM Eversense.

4. Creare un account Eversense per eseguire il login nella app.

Nota: se si possiede gia un account Eversense, non occorre crearne un altro per usare Eversense NOW.

Fare clic sul link presente nell'e-mail di invito ed entrare nel proprio account Eversense gia esistente. Quando si
aggiorna la Home Page nella propria app Eversense NOW, si vedra il nome dell'utente CGM di cui & stato
accettato l'invito.

5. Accettare il Contratto di licenza con I'utente finale.

6. Scegliere I'unita di misura. L'unita di misura scelta sara applicata a tutti gli utenti CGM Eversense di cui &
possibile vedere i dati. Una volta installata la app non & piu possibile cambiare 'unita di misura.

Eversense NOW | mg/dI

e\/ersense.now

CONTRATTO Di LICENZA CON L'UTENTE FINALE

Regolamento sulla Privacy ¢ Contratio di licenza con
Putente finale Senseonics

Data delMultimo aggiomamento Gennaio 2016

Introdusione
ies Ine. (" ics™) cerca di migli la vita delle]

persane affetic da dishete ottimizzando be loro possibilit di

i ) pestire I patologia con relativa facilith ¢ accuratezza, Anal

Ever‘sensﬂ Now \'ofrehbe fine | prododti Senseonics acquisiscono determinati dati ¢
inviarti notifiche informazioni personali ¢ relativi alla salute, Senseonics si
" y . impegna a rispettare la privacy dei propri clienti
Le notifiche possono includere awvisi, proteggendone i dati che vengono aoquisiti ¢ mecolti,
suoni e badge icone configurabili in lasciando decidere a loro in che modo utilizzare ¢ condividere
Impostazioni. queste informazioni.

+ Senseonics si impegna i garantine frasparcnza sai propr
metodi di elohorazione dati ¢ a spiegarli con un linguaggio
Non consentire chinry.
+ Senseonics non venderd mai i dati personali identificativi
dei propri clienti ¢ li condividera con terzi solo con il loro
0K consenso o nelle circostanze indicate nel presente
Regolamenta sulla Privacy.
+ La sicurezza dei dati sard sempre trattata con serietd.
| prodotti ¢ gli strumenti per il monitoraggio della glicemia
Senseonic sono stati stodiati in modo da evitare gran parte dei
[problemi delle radizionali teenologie dei sensor ¢ per
i g o binsclone di precis
lungn durata del sensore. [ presemte Regolamento sulla

e

Brluscy

< Indietro ® Fine

UNITA DI MISURA

Il valore del glucosio & stato cambiato in modo
[ ] da essere misurato e visualizzato nell'unita di
misura indicata di seguito.

Password
[ ] Unita di misura: mg/dL
Esempio: 160 mg/dL (oppure ovungue
Crea un account Password dimenticata nellintervalio 40-400 mg/dL}

mg/dL o

LOGIN mmoljL

Se desideri cambiare l'unita di misura in mmol/L,
puoi farlo solo ora. E necessario eliminare I'app
E Now & rai per bi

Tunita di misura.
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Rimuovere un utente CGM Eversense dal proprio elenco

Se si rimuove un utente CGM Eversense dal proprio elenco, non sara pit possibile monitorare in remoto i suoi dati del glucosio. Per aggiungere nuovamente un utente al proprio elenco, contattare l'utente
CGM Eversense per farsi mandare un nuovo invito.

1. Scorrere il nome dell'utente del Sistema CGM Eversense nella Home Page a sinistra.

2. Toccare “Elimina”.
Un pop up chiedera di confermare che si desidera rimuovere ['utente CGM Eversense.

3. Toccare “Si” per rimuovere definitivamente questa persona dal proprio elenco.
L'utente non sara pitl presente nel proprio elenco in Home Page.

Nota: perché I'utente CGM Eversense veda che non siamo pitl nel suo Gruppo sulla app Eversense, possono essere necessarie fino a 2 ore.

= Eversense Now

Eversense Now

= Eversense Now

Avvertenza
- Glucosio i Stato ] “ Glucosio [ Stato ] _ Glucosio i Stato ] Matt Brown rimosso dal tuo gruppo.
Matt Brown Matt Brown Matt Brown OK
— — —
94 mg/dL 94 mg/dL 94 mg/dL
Nota: nel caso in cui un utente
Hexs Eronn e Emn - Avvertenza Stise Joheon CGM Eversense rimuova il nostro
-si% it » St R -si% 76 - utente, sul display apparira questa
[ il - L mldL nte, play app q
: notifica.
@ Susan Johnson @ Susan Johnson No Si Mary Smith
e e e
a 76 .. a 76 .. 91 =
Mary Smith Mary Smith
— —
91 mg/dL 91 ma/dL
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Menu principale

Dal Menu principale si accede alla Home Page di Eversense NOW, alla pagina Informazioni e alla pagina di logout.

Per accedere al Menu principale,
0 toccare l'icona con 3 barre presente
4

sullo schermo in alto a sinistra.

Emily White
— Home Informazioni Logout Immagini del profilo
@ Informazioni
: | e [ )
W ik /VM
| - — elersense.NoW
. . i CGM Remate Moniloning
- 78 mg/dL Per scaricare una copia della Guida
utente Eversense Now, consultare
Matt Brown www.eversensediabetes.com. Avvertenza
86 - Effettuare il logout?
mg/dL Azienda: Senseonics, Inc.
==~ 20451 Seneca Meadows No Si

. . Susan Johnson Parkway, Scegli immagine profilo

{ | - Germantown, Maryland,

92 ma/dL USA _ Fai una foto

www.eversensediabetes.c
. . - Mary Smith om JT
Dal Menu principale & possibile - - 10,01 (32-bit) Scegli esistente
accedere alla Home Page per vedere 84 e Rilasciato: mag 31, 2017
gli utenti CGM Eversense presenti Compatibilita:  www.eversensediabetes.c Annulla
om/products

nel proprio elenco, guardare le
informazioni sulla app Eversense

. o Eversense NOW chiedera la E possibile aggiungere l'immagine
NOW nella pagina Informazioni, . L .
. . conferma prima di uscire. Se del profilo toccando la foto del
uscire dalla app 0 aggiungere ) o ) o
. . ! si esce dalla app, per riaprirla profilo nel Menu principale della app
un'immagine del profilo. . ) . -
occorrera inserire i propri Eversense NOW. Sequire le richieste
username e password. per scattare una foto o aggiungere

un'immagine salvata sul proprio
dispositivo mobile. L'immagine del
profilo che viene aggiunta apparira
anche nella app dell'utente CGM
accanto al proprio nome.
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Visualizzazione dei dati CGM

La Home Page mostra I'elenco delle persone di cui é possibile visualizzare in remoto i dati CGM, insieme al loro valore CGM pit recente e alla freccia di
tendenza che indica la direzione e la velocita di variazione.

L'elenco & ordinato per cognome come opzione predefinita. E possibile ordinare I'elenco per cognome, per valore del glucosio o per stato facendo clic sull'opzione desiderata nella parte alta della pagina.

Home Page di Eversense NOW =  Eversense Now =  Eversense Now =  Eversense Now
Per aggiornare la Home Page == s oo | e T
1. Aprire la Home Page.
Jane Brown Jane Brown Jane Brown
2. Scorrere verso il basso dall'interno della Home Page (se si usa un a 7 8 -» a 7 8 -» an 1 5 3 -
dispositivo i0S, quando si scorre proprio dall'alto dello schermo, T T T
si aprono gli widget iOS invece di aggiornare la Home Page). Matt Brown Matt Brown Mary Smith
| dati del glucosio inviati dall'utente CGM si aggiornano 86 " 86 " = P ———
. . . .. mg/dL mg/dL mag/dL
automaticamente sulla app Eversense NOW ogni 5 minuti circa
quando sia noi che l'utente CGM siamo collegati a Internet. Susan Johnson Susan Johnson Susan Johnson
. 92 - L 92 -» & y/ Offline
Attenzione: se I'utente CGM Eversense ha disattivato la [l [l
sincronizzazione automatica, non avverra l'invio automatico Mary Smith Mary Smith Matt Brown
dei dati del glucosio alla propria app Eversense NOW. 2 8 4 — = 8 4 — Transmitter
ma/dL ma/dL disconnesso
Home Page classificata per cognome Home Page classificata per valore Home Page classificata per stato
del glucosio

Frecce di tendenza

Accanto al nome dell'utente CGM Eversense ci sara una freccia di
tendenza. La freccia di tendenza mostra la direzione attuale in cui sta
andando il glucosio e con che velocita sta cambiando la tendenza del
glucosio.

Livelli di glucosio in graduale aumento o diminuzione a una velocita compresa tra 0,0 mg/dl e 1,0 mg/dl al minuto.

Livelli di glucosio in aumento a velocita moderata, a una velocita compresa tra 1,0 mg/dl e 2,0 mg/dl al minuto.

Livelli di glucosio in diminuzione a velocita moderata, a una velocita compresa tra 1,0 mg/dl e 2,0 mg/dl al minuto.

La app utilizza gli ultimi 20 minuti di dati di glucosio continui per
calcolare le tendenze del glucosio. Quando non ci sono abbastanza
valori del sensore disponibili per il calcolo la freccia viene visualizzata
in grigio.

Livelli di glucosio in aumento molto rapido, a una velocita superiore a 2,0 mg/dl al minuto.

Livelli di glucosio in diminuzione molto rapida, a una velocita superiore a 2,0 mg/dl al minuto.

= ¢ \ ¥
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Stato

Le condizioni di stato che si possono vedere accanto al nome di un utente del Sistema CGM Eversense sono quattro.

Eversense Now

[ Cognome l Glucosio

Jane Brown

S
—
1 53 mg/dL
Mary Smith

mg/dL
Susan Johnson
Offline

\
Matt Brown
Transmitter
disconnesso

~ |

— Valore del glucosio piu recente

Eversense NOW | mg/dI

L'utente sta ricevendo attivamente i dati del glucosio.

[T ]

Lo Smart Transmitter dell'utente € collegato ma attualmente non riceve i dati del glucosio
oppure non vi sono abbastanza dati per poter visualizzare un valore.

Cio puo essere dovuto alle seguenti cause.
* || sistema CGM ¢ in fase di riscaldamento.

* |'utente CGM & in fase di inizializzazione e non ha ancora ricevuto il primo valore di glucosio.
* |'utente ha ricevuto un avviso che impedisce di visualizzare i dati del glucosio.

“Offline”

L'utente ha temporaneamente disattivato la condivisione dati con noi. (Perché questo stato
venga visualizzato nella propria app Eversense NOW, possono essere necessari fino a 10

minuti.)

“Transmitter disconnesso”

Non vi & connessione fra lo Smart Transmitter e la app CGM Eversense. Cid pud

essere dovuto alle seguenti cause.

* E necessario ricaricare la batteria dello Smart Transmitter, oppure si sta

ricaricando la batteria dello Smart Transmitter.

* Assenza di connessione Bluetooth o di connessione a Internet, o dispositivo

mobile spento.
* Lo Smart Transmitter & fuori portata o spento.

* | 'utente CGM ha disattivato la sincronizzazione automatica.
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Grafico tendenza

Per vedere informazioni pill dettagliate su un utente CGM, selezionare il nome di un utente del Sistema CGM Eversense sulla Home Page. La prima schermata mostra il grafico della tendenza dei valori del
glucosio dell'utente rilevati dal sensore nelle ultime tre ore. Una freccia di tendenza indica la direzione in cui sta andando attualmente il glucosio e con che velocita sta cambiando la tendenza del glucosio.

Per aggiornare la schermata, toccare I'icona Aggiorna .

< Mary Smith % Aggiorna
Carica i dati del glucosio sincronizzati pitu di recente.
Data e ora* ——— e 20/06/17, 15:06

Data e ora del valore di glucosio visualizzato.

» e——— Freccia di tendenza
Valore del glucosio ———e La direzione in cui si sta muovendo il glucosio dell'utente e con che velocita

Livello del glucosio dall'ultima mg/dL (gradualmente, moderatamente o in rapido aumento o rapida diminuzione).

sincronizzazione. e
—— Unita di misura

Unita di misura utilizzata per visualizzare tutti i dati del glucosio.

/-— Linee tratteggiate rosse
__________________________________________________ Impostazioni di Avviso Glucosio Alto e Glucosio Basso inserite dall'utente.

Vs Linee tratteggiate verdi

%\ Intervallo target Alto e Basso impostato dall'utente.

L ——— Arga verdg sottp Ig linea Flella tendenza . o _
B -~~~ - Indica che i valori di glucosio dell'utente sono rientrati nell'intervallo Target impostato.
° Area gialla sotto la linea della tendenza
= o = Indica che i valori di glucosio dell'utente erano fuori dall'intervallo Target

impostato ma sono rientrati nell'intervallo avviso impostato.

Area rossa sotto la linea della tendenza
Indica che i valori di glucosio dell'utente erano fuori dall'intervallo avviso impostato.

* Se non si riceve un nuovo valore di glucosio entro ( Matt Brown G
5 minuti dal valore di glucosio pitl recente, il testo
della data e ora diventera rosso. ® 20/06/17, 15:01

Manuale di istruzioni app mobile Eversense NOW 30



Eversense NOW | mg/dI

Avvisi di Eversense NOW seseoVerizon % s ey o - o
Quando un utente CGM Eversense riceve un avviso  Awviso
relativo al glucosio, anche i membri del suo Gruppo .. NG e CloMBRES -
riceveranno l'avviso dalla loro app Eversense NOW. 5 G .
Questi avvisi appariranno in uno dei seguenti quattro Martedi 20 giugno ‘i FOLLOW
modi: sul blocca schermo, come notifica in alto sullo S e
schermo, come pop-up nella app o su Apple Watch. 8-S e B ,\r'; g e
Notifica Avviso . Velocita
. . . . Sei stato rimosso dal gruppo di Susan Dexcom  Eversense.. Susan Johnson: Glucosio basso ento
Avvertenza: le informazioni sul glucosio Johnson.
. . Scorri per aprire
visualizzate sulla app Eversense NOW non . Ignora
devono essere usate per prendere decisioni :
riguardo al trattamento. La app Eversense
NOW é una visualizzazione in remoto dei dati o
Awviso: su Apple Watch

CGM Eversense e non deve essere usata al
posto della visualizzazione in tempo reale del
Sistema CGM Eversense.

Nota: per ricevere gli avvisi relativi al glucosio

Awviso: blocca schermo Awviso: notifica Awviso: pop-up nella app
sul proprio Apple Watch, & necessario abilitare il
mirroring delle notifiche sulle impostazioni di notifica
del proprio Apple Watch per Eversense NOW.
Cronologia avvisi 4 Avvisi glucosio < Registro eventi < Registro eventi &

Per vedere la crgnolog|a degli avvisi relativi al glucosio luned, giugno 05, 2017 Per vedere il Registro eventi dell uFe.nte del Sistema CGM N luned, giugno 05, 2017
dell'utente del Sistema CGM Eversense, scorrere lo Eversense, scorrere lo schermo a sinistra dalla Cronologia avvisi.
. ) ® Glucosio basso previsto 11:00 @ rPaso 09:17
schermo a sinistra dal grafico della tendenza. ) . S o
@ Glucosioalto 10:25 IlRegistro eventi elenca gli ultimi 20 eventi registrati @ insulina 08:18
La schermata Cronologia avvisi elenchera gli ® dall'utente CGM. Il Registro eventi mostra le informazioni °
. .. - L . Velocita di diminuzione 10:25 . . . . . Calibrazione, 76 mg/dL 08:00
ultimi 20 avvisi relativi al glucosio ricevuti dall'utente it inserite dall'utente CGM Eversense, come calibrazioni, pasti, "
nella propria app Eversense. @ Glucosio alto 09:55 attivita fisica, valori glicemici, livelli di insulina, salute. Se O Glucosio, 99 mg/dL 07:43
S . . o ) @ Velocita di aumento 00:50 I'utente non ha inserito nessun evento, il registro sara vuoto. domenica, glugno 04, 2017
Questi avvisi eseguono il monitoraggio di eventi ' '
come la velocita di aumento o diminuzione del @ Glucosioalto 09:25 @ calibrazione, 102 mg/dL 18:35
glucosio e i valori di glucosio basso o glucosio alto @ Gucosio o pevisio G @ Caibrazione, 79 mgidL R
(ipoglicemia o iperglicemia).
@ Velocita di aumento 08:50 sabato, giugno 03, 2017
Nota: si riceveranno avvisi di glucosio alto @ Glucosio basso previsto 06:49 @ calibrazione, 78 mg/dL 19:39
e glucosio basso previsto solo se l'utente CGM , , .
. - K . o @ Glucosio alto orevisto 03:19 @A calibrazione. 99 ma/dL 18:37
Eversense avra abilitato gli avvisi predittivi. e B
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Monitoring op afstand met Eversense CGM-systeem

en Eversense NOWapp

De Eversense CGM-app beschikt over een optionele functie voor monitoring op afstand. Hiermee kunnen Eversense CGM-gegevens op een secundair
scherm worden bekeken met behulp van de Eversense NOW mobiele app.

Beoogd gebruik
De Eversense NOW app is bedoeld voor gebruik als secundair scherm voor weergave van glucosegegevens en -waarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

Contra-indicaties
Neem de richtlijnen van de kliniek en overige relevante instellingen in acht voor gebruik van uw mobiele apparaat in de buurt van MRI- en CT-apparaten en andere medische apparatuur.

Risico's
De glucosegegevens kunnen wellicht niet op alle momenten naar de Eversense NOW app worden verzonden. Wanneer u geen glucosegegevens van de Eversense CGM-gebruiker ontvangt, kunt u diegene niet
helpen als zich een te hoge of lage glucosewaarde voordoet. De functie voor monitoring op afstand biedt een secundaire weergave van de gegevens. Dit is geen systeem voor realtime monitoring op afstand.

Eversense CGM-gebruikers beschikken wellicht niet altijd over een verbinding waarmee gegevensoverdracht mogelijk is, zoals internet/wifi of 3G/4G/LTE. Als u of de Eversense CGM-gebruiker niet over een
internetverbinding beschikt, kunt u de glucosegegevens van de gebruiker niet bekijken. Als zich een probleem voordoet met mobiele apparaten, draadloos internet, de gegevensverbinding of het Eversense
Data Management Systeem (DMS), als de Smart-zender van de CGM-gebruiker buiten bereik van het mobiele apparaat is of als de Smart-zender van de gebruiker wordt opgeladen, kunnen de gegevens
wellicht niet worden weergegeven. De Eversense-gebruiker dient er niet vanuit te gaan dat u zijn/haar glucosegegevens in de gaten houdt voor het geval zich een hoge of lage glucosewaarde voordoet.

Voordelen
Het Eversense CGM-systeem in combinatie met de Eversense NOW app voor monitoring op afstand biedt CGM-gebruikers meer vertrouwen, in de wetenschap dat ook anderen hun CGM-gegevens kunnen zien.

Waarschuwingen:

* Glucose-informatie die wordt weergegeven in de Eversense NOW app dient niet te worden gebruikt voor het nemen van behandelingsheslissingen. De Eversense NOW app biedt een secundaire
weergave van Eversense CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt in plaats van het primaire Eversense CGM-scherm. Eversense CGM-gebruikers dienen altijd behandelingsbeslissingen te
nemen op basis van de bloedglucosewaarden van hun meter. Als enkel een glucosewaarde van de sensor zou worden gebruikt om een beslissing te nemen over de behandeling, zou dat kunnen
leiden tot een te hoge of te lage bloedglucosespiegel.

* Eversense CGM-gebruikers dienen er niet vanuit te gaan dat degene die de glucosemetingen op afstand in de gaten houdt, hen op de hoogte zal brengen van eventuele hoge of lage glucosewaarden.
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Opgelet:

De Eversense NOW mobiele app op afstand dient niet als vervanging van het bewakingsregime dat door een zorgverlener is ingesteld.

Eversense NOW | mg/dI

Als automatisch synchroniseren (de functie waarmee gegevens automatisch naar uw Eversense NOW app worden verzonden) niet is ingeschakeld bij een Eversense CGM-gebruiker,

kunt u wellicht geen hoge of lage glucosetrends en -voorvallen zien.

Als u en de Eversense CGM-gebruiker niet over een internetverbinding beschikken of als het mobiele apparaat van de CGM-gebruiker door een (bijna) lege batterij is uitgeschakeld,

kunnen zijn/haar Eversense CGM-gegevens niet worden weergegeven in de Eversense NOW app.

Als u het geluid op uw mobiele apparaat uitschakelt, ontvangt u geen hoorbare waarschuwingen over de CGM-gegevens die u op afstand monitort in uw Eversense NOW app.

Als een CGM-gebruiker zijn/haar status instelt op Offline, ontvangt u geen CGM-gegevens van de gebruiker in uw Eversense NOW app.
De Eversense NOW app communiceert niet rechtstreeks met de Eversense Sensor en/of met de Eversense Smart-zender.

De instellingen van de Eversense CGM-app kunnen niet worden gewijzigd in de Eversense NOW app.

Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat, ontvangt u geen glucosewaarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.
Als de modus Niet storen op uw mobiele apparaat is ingeschakeld, hoort u geen meldingen van de Eversense NOW app.
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In deze gebruikershandleiding wordt het gebruik van de Eversense NOW app beschreven voor glucosemonitoring op afstand van gebruikers van het

Eversense CGM-systeem.

Hartelijk dank dat u de Eversense NOW mobiele app hebt gedownload. Met behulp van Eversense NOW kunt u glucosegegevens van gebruikers van het Eversense CGM-systeem monitoren.

Voorzichtig: De Eversense NOW app voor monitoring op afstand dient niet als vervanging van het primaire scherm in de app van het Eversense CGM-systeem of het bewakingsregime dat door
een zorgverlener is ingesteld.

Systeemvereisten

* U kunt de Eversense NOW app downloaden op uw mobiele apparaat vanuit de Apple® App Store
* Een compatibele Apple® iPhone® of iPod® of iPad® (i0S-versie 8.0 of hoger)

* Ga voor een lijst met compatibele apparaten naar www.eversensediabetes.com

Opmerking: U hebt een draadloze internetverbinding nodig om de app te kunnen downloaden en om glucosewaarden op afstand te ontvangen voor weergave in uw Eversense NOW app.
Als automatisch synchroniseren is uitgeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker, worden er geen glucosewaarden weergegeven in uw Eversense NOW app.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en privacyverklaring

Op gebruik van de Eversense NOW app zijn de voorwaarden van de meest actuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Eversense NOW en de privacyverklaring van de Eversense NOW app van
toepassing. Deze documenten worden regelmatig bijgewerkt en worden geplaatst op www.eversensediabetes.com.

Apparaten met jailbreak

Gebruik de Eversense apps NIET op iPhones, iPads of iPods met jailbreak. Apparaten met jailbreak bieden geen acceptabele mate van veiligheid en nauwkeurigheid voor de gebruiker, en zijn niet
goedgekeurd voor gebruik door Senseonics.

Hulp en ondersteuning

Raadpleeg de achterzijde om uw plaatselijke leverancier te vinden in het geval van onduidelijkheden in deze gebruikershandleiding.
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Deelnemen aan een Eversense-kring

Eversense NOW | mg/dI

De Eversense-kring bestaat uit de mensen die de glucosegegevens en glucosewaarschuwingen van een Eversense CGM-gebruiker op afstand kunnen monitoren.
Als u wilt deelnemen aan de kring, accepteer dan de uitnodiging die u per e-mail hebt ontvangen van de Eversense CGM-gebruiker. Maak vervolgens een
account aan op de Eversense DMS-website en download de Eversense NOW mobiele app.

Het Eversense DMS-programma is een webtoepassing die compatibel is met het Eversense CGM-systeem voor weergave van historische glucosegegevens en -rapporten ter herkenning van glucosetrends.
Dit verbetert het diabetesbeheer. Bovendien kunt u met behulp van het Eversense DMS-programma een account aanmaken, zodat u glucosegegevens op afstand kunt bekijken met behulp van uw Eversense NOW
app. Glucosegegevens kunnen niet op afstand worden bekeken met behulp van het Eversense DMS-programma. Voor meer informatie over het Eversense DMS-programma gaat u naar www.eversensediabetes.com.

Een uitnodiging voor een Eversense-kring accepteren
Een Eversense-kring bestaat uit de mensen die door een Eversense CGM-gebruiker zijn uitgenodigd om zijn/haar glucosegegevens en -waarschuwingen op afstand te bekijken.

1. U ontvangt een uitnodiging per e-mail, “Verzoek tot het bekijken
van glucosegegevens”, om deel te nemen aan de kring van een
Eversense CGM-gebruiker.

Opmerking: Controleer uw map met ongewenste e-mails als u
een uitnodiging verwacht, maar niet ziet in uw postvak In.

2. Klik op de koppeling in de e-mail.

3. Meld u aan voor uw Eversense-account.

Opmerking: Met de Eversense NOW app kunt u aan
maximaal 10 Eversense-kringen deelnemen. Als u wordt
uitgenodigd voor een elfde kring, ontvangt u een e-mail
met de melding dat u zich uit een bestaande kring moet
terugtrekken voordat u aan een nieuwe kring kunt worden
toegevoeqd.

< Postbussen Inkomend Wijzig

noreply@eversensediab...
Verzoek tot het bekijken van glucoseg...

Zojuist bijgewerkt I_|/

< Inkomend

Zodra u de Eversense Now-app hebt
gedownload en een beveiligde
account hebt gemaakt, kunt u de
glucosegegevens van
eversensemktg7@gmail.com voor het
bekijken van zijn/haar
glucosegegevens:

1. Download de Eversense Now-app
van de App Store 2,
Klik op de onderstaande koppeling
om uw beveiligde account te maken

https://harmonystaging.eversensedm

email=eversensemkig3@gmail.com&
follower=2a217263-827f-4770-bcf5-
0af49567580a

P B B & o

< Inkomend

Verzoek tot het bekijken van
glucosegegevens

U hebt een uitnodiging ontvangen
van eversensemktg7@gmail.com
voor het bekijken van zijn/haar
glucosegegevens.

Zodra u de Eversense Now-app hebt
gedownload en een beveiligde
account hebt gemaakt, kunt u de
glucosegegevens van
eversensemktg7@gmail.com voor het
bekijken van zijn/haar
glucosegegevens:

1. Download de Eversense Now-app
van de Apb Store of Gooale Plav. 2.

] B 8 & M@
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De Eversense NOW app downloaden
1. Ganaar de Apple App Store en zoek “Eversense NOW”.

2. Druk op het pictogram Eversense NOW, download de app en installeer deze
op uw apparaat.

3. Wanneer dit wordt gevraagd, drukt u op “Toestaan” om glucosewaarschuwingen
te ontvangen van de Eversense CGM-gebruikers in uw lijst.

Voorzichtig: Als u geen meldingen van de Eversense NOW app toestaat,
ontvangt u geen glucosewaarschuwingen van Eversense CGM-gebruikers.

4. Maak een Eversense-account aan om u te kunnen aanmelden bij de app.

Opmerking: Als u al over een Eversense-account beschikt, hoeft u geen nieuwe aan te maken om
Eversense NOW te gebruiken. Klik dan op de koppeling in de e-mail met uitnodiging en meld u aan bij uw
bestaande Eversense-account. Wanneer u de Startpagina in uw Eversense NOW app vernieuwt, ziet u de
naam van de CGM-gebruiker van wie u de uitnodiging hebt geaccepteerd.

5. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers.

6. Kies de meeteenheid. De gekozen meeteenheid is vervolgens van toepassing op alle Eversense
CGM-gebruikers van wie u de gegevens kunt bekijken. Nadat de app is geinstalleerd, kunt u de
meeteenheid niet meer wijzigen.

Eversense Now wil je
meldingen sturen
Berichten kunnen bestaan uit
mieldingen, geluiden en
symboolbadges, Dit kun je instellen in

Instelingen,

Sta niet toe Sta toe

E-mail
| |
Wachtwoord
| |
3 decount Aiin wachtwaard
Aanmaken vengehan

AANMELDEN
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el/ersense. now

LICEN CMET VOOR UIKERS
Senseonics Privacy Policy and End User Liciase
Agresment

Duaee of Last Updase: Janusry 2006
Iniroduction
Wi ot Sensconscs Ing. § "Semszonics”, "us® or "wo) sek o
imiprone the lives of people with diskeres by esbancing ther
hibity 10 manage the discase wigh relmtive ease and scommcy.
T enable this, our prodests collect cerain personal and healih
information. W an commitied W respecting your privies,
peoiecting your cat that we collect, and leming you decide
o yuur infametsn i5 used aml sharod
e w1 e Drmerraparnt alwout our data praeticss and will
explain tham in clear bmgws e
Wiz il e el vk ddaita, s wall only share persodally
ilenifuale ds whien vou dieect i s or wider the
cirpmmatances autlimed in thes Privacy Pobicy.
Wi will b take thie secumty of vour dita serioosly
comennics” glucose monitoring producis and fools ane
s igned 1o avorid iy of e prolsbens of aditional sesor
bochnalogies and bo provide an anmatched combination of
ccuracy and bang sensor life: This Privacy Policy applies i
he fnllowing
alara galloered by our subcutmens Everamse Somor and
i Eversenise Siitam Trsssminne four “Deviees )
- ihe Eversense Mohile Medical Agplicanos and sory other

mohile soedicotions v e may devalon i gach 3 “Mohile Apn

e

® Beéindigen

MEETEENHEID
Uw glecosewaarde &5 gewljzigd om te worden

gameatan en wordt wesrgegewen in de
mieateenheid die hisronder wordt getoond.

Meeateenheid: mg/dL
Voorksssld: 160 mg/dl (of argens bannen hat

mgjdL =)

mmol/L

Ala u uww mesteenhsid wilt wijzigen naar mmol/L,
kunt u dit alleen op dit momant doen. Als u de
meateanheid will wijzigen, moet u de Eversense
MNow-app verwijderen en opnieuw installeran.
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Een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijderen

Als u een Eversense CGM-gebruiker uit uw lijst verwijdert, kunt u zijn/haar glucosegegevens niet meer op afstand monitoren. Als u een gebruiker opnieuw aan uw lijst wilt toevoegen, moet u contact
opnemen met de Eversense CGM-gebruiker. Hij/zij kan u vervolgens een nieuwe uitnodiging sturen.

1. Veeg de naam van de gebruiker van het Eversense CGM-systeem naar links op de startpagina.

2. Druk op “Verwijderen”.
In een waarschuwing dient u het verwijderen van de Eversense CGM-gebruiker te bevestigen.

3. Druk op “Ja” om deze persoon permanent uit uw lijst te verwijderen.
Deze gebruiker wordt op de startpagina niet meer in uw lijst weergegeven.

Opmerking: Het kan 2 uur duren voordat de Eversense CGM-gebruiker in zijn/haar Eversense CGM-app ziet dat u niet meer in zijn/haar kring zit.

= Eversense Now Eversense Now = Eversense Now

Melding
U bent uit de kring van Susan Johnson
m Glucose I Status J [ Achternaam m Glucose I Status J verwiiderd.
Matt Brown oK

e Matt Brown Susan Johnson
—p — Verwijder -
94 mg/dL 1 89 mg/dL 94 mg/dL

Opmerking: Ukunt

® KRR o . e B ® S e - zelf ook door een Eversense
4 pe— Varsiidares A, 76 CGM-gebruiker uit zijn/haar kring
mg/dL mg/dL - ;
worden verwijderd. Als dit gebeurt,
Susan Johnson Mary Smith wordt deze melding weergegeven.

@

Mary Smith

91 2.

g1 =
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Hoofdmenu
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In het hoofdmenu hebt u toegang tot de Eversense NOW startpagina, de pagina Info en de pagina Afmelden.

n B

Joe Smith

(e ]
@ Info _

(1) Afmelden

Vanuit het hoofdmenu kunt u de
startpagina openen en uw lijst met
Eversense CGM-gebruikers bekijken,
informatie over de Eversense NOW
app bekijken op de pagina Info,

zich afmelden bij de app of een
profielfoto toevoegen.

Als u het hoofdmenu wilt openen,
drukt u linksboven in het scherm op
het pictogram met 3 streepjes.

Home Info Afmelden

_ Glucose | Status ] /v\/\/_\‘
g v— el/ersense.Now

. ) CGM Remate Monitoring

] mg/dL Ga naar www.eversensediabetes.com

om een exemplaar van de

Ll il gebruikershandleiding Eversense Now Waarschuwing
86 o te downloaden. Weet u zeker dat u zich wilt afmelden?
mg/dL Bedrijf: Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows Nee Ja
Susan Johnson Parkway,

{ g . .. l
- 92 ;L 3es:11antawn Maryland,

www.eversensediabetes.c
Mary Smith o
m— Versie: 1.0.0.0.22 (32-bits)
84 mg/dL Uitgebracht: jun. 16, 2017

Compatibiliteit: www.eversensediabetes.c
om/products

Eversense NOW vraagt u om

het afmelden te bevestigen.

Als u zich afmeldt bij de app,
moet u uw gebruikersnaam en
wachtwoord invoeren om de app
opnieuw te openen.

Profielfoto's

Kies uw profielafbeelding

Neem foto

Bestaande kiezen

Annuleren

U kunt uw profielfoto toevoegen
door in het hoofdmenu van

de Eversense NOW app op de
profielfoto te drukken. Volg de
aanwijzingen om een foto te nemen
of een foto toe te voegen die is
opgeslagen op uw mobiele apparaat.
De toegevoegde profielfoto wordt
ook naast uw naam weergegeven in
de app van de CGM-gebruiker.
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CGM-gegevens bekijken

Op de startpagina wordt een lijst weergegeven met de mensen wiens CGM-gegevens u op afstand kunt bekijken. Ook wordt hun meest recente
CGM-waarde weergegeven en een trendpijl die de richting en de snelheid van de verandering aangeeft.

De lijst wordt standaard op achternaam gesorteerd. U kunt de lijst sorteren op achternaam, glucosewaarde of status door boven aan de pagina op het gewenste tabblad te klikken.

Eversense NOW sta rtpagina = Eversense Now = Eversense Now = Eversense Now

De Startpaglna vernieuwen: m Glucose ] Status ] Achternaam Status | Achternaam | Glucose
1. Open de startpagina.
Jane Brown Jane Brown Jane Brown
2. Veeg in de startpagina omlaag (als u een i0S-apparaat a 7 8 » a 7 8 » an 1 5 3 -
gebruikt, wordt de startpagina niet vernieuwd, maar worden T T T
uw i0S-widgets geopend wanneer u van helemaal boven aan Matt Brown Mary Smith Mary Smith
het scherm omlaag veegt). 86 -» N 84 -» S ——
: mg/dL mg/dL mag/dL
Glucosegegevens van de CGM-gebruiker worden ongeveer
elke 5 minuten automatisch vernieuwd in uw Eversense Susan Johnson Matt Brown Susan Johnson
NOW app wanneer zowel de CGM-gebruiker als u over een - 92 -» 86 -» & Offiine
internetverbinding beschikt. S S
. . Mary Smith Susan Johnson Matt Brown
Voorzichtig: Als automatisch synchroniseren is uitgeschakeld - - -
. 84 4 > 92 Verbinding verbroken
door de Eversense CGM-gebruiker, worden er geen glucosegegevens mg/dL mg/dL
automatisch naar uw Eversense NOW app verzonden.
Startpagina gesorteerd op achternaam Startpagina gesorteerd op glucosewaarde Startpagina gesorteerd op status
Trendpijlen Geleidelijk stijgende of dalende glucoseniveaus, dalend of stijgend met een snelheid tussen 0,0 mg/dl en

Naast de naam van de Eversense CGM-gebruiker ziet u een trendpijl. 1,0 mg/d| per minuut.
De trendpijl toont de huidige richting van de glucosespiegel en hoe

snel de glucosetrend verandert.

Matig stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid tussen 1,0 mg/dl en 2,0 mg/dl per minuut.

Matig dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid tussen 1,0 mg/dl en 2,0 mg/dl per minuut.
glucosegegevens voor het berekenen van glucosetrends. Wanneer

er onvoldoende sensorwaarden beschikbaar zijn voor de berekening,

. Zeer snel stijgend glucoseniveau, stijgend met een snelheid van meer dan 2,0 mg/dl per minuut.
wordt een grijze pijl weergegeven.

Zeer snel dalend glucoseniveau, dalend met een snelheid van meer dan 2,0 mg/dl per minuut.

=i
N
De app gebruikt de afgelopen 20 minuten aan continue ‘
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Status

Er zijn vier verschillende statuscondities die naast de naam van een gebruiker van het Eversense CGM-systeem kunnen staan.

Eversense Now

[ Achternaam ‘ Glucose

Jane Brown

& 153 7.

Mary Smith /

mg/dL

Susan Johnson
Offline

\

— Meest recente glucosemeting

13 »

Dit kan de volgende oorzaken hebben:

nog niet ontvangen.

worden weergegeven.

“Offline”

Matt Brown

Verbinding verbroken

\—— “Geen zender aangesloten”

de volgende oorzaken hebben:

Eversense NOW | mg/dI

De gebruiker ontvangt momenteel actieve glucosegegevens.
De Smart-zender van de gebruiker is aangesloten, maar ontvangt momenteel geen
glucosegegevens of er zijn niet voldoende glucosegegevens om een waarde weer te geven.

* Het CGM-systeem bevindt zich in de opwarmfase.
* De CGM-gebruiker bevindt zich in de initialisatiefase en heeft de eerste glucosemeting

* De gebruiker heeft een waarschuwing ontvangen waardoor geen glucosegegevens

De gebruiker heeft het delen van gegevens met u tijdelijk uitgeschakeld. (Het kan maximaal
10 minuten duren voordat deze statusupdate in uw Eversense NOW app wordt weergegeven.)

Eris geen verbinding tussen de Smart-zender en de Eversense CGM-app. Dit kan

* De batterij van de Smart-zender moet worden opgeladen of wordt opgeladen.
* De Bluetooth-verbinding, de internetverbinding of het mobiele apparaat is

uitgeschakeld.

* De Smart-zender is buiten bereik of is uitgeschakeld.
* De CGM-gebruiker heeft automatisch synchroniseren uitgeschakeld.
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Trendgrafiek

Eversense NOW | mg/dI

Voor meer gedetailleerde glucose-informatie over een CGM-gebruiker drukt u op de startpagina op de naam van de betreffende gebruiker van het Eversense CGM-systeem. In het eerste scherm
wordt een trendgrafiek getoond van de sensorglucosewaarden van de gebruiker voor de afgelopen drie uur. Een trendpijl geeft aan in welke richting de huidige glucosespiegel beweegt en hoe snel de

glucosetrend verandert.

Druk op het pictogram voor vernieuwen om het scherm

Datum en tijd* ——— = 21-06-17 16:04

-84 =
mg/dL
pu—

Datum en tijd van de weergegeven
glucosemeting.

Glucosemeting —

Glucoseniveau van laatste synchronisatie.

te vernieuwen.

4 Mary Smith &

*Als u niet binnen 5 minuten na de meest
recente glucosewaarde een nieuwe
glucosemeting ontvangt, worden de

> “‘*\—-
98—-- -------------------------------
14 15 16
L]
£ Matt Brown ¢

datum en tijd rood weergegeven.

® 20/06/17, 15:01

Vernieuwen
Hiermee worden de meest recente gesynchroniseerde glucosegegevens geladen.

Trendpijl
De richting waarin de glucosespiegel van de gebruiker beweegt en hoe snel
(geleidelijk, matig of snel stijgend of dalend) dit gebeurt.

Meeteenheid
De meeteenheid die wordt gebruikt om alle glucosegegevens weer te geven.

Rode stippellijn
De waarschuwingen Hoog en Laag die de gebruiker heeft ingesteld.

Groene stippellijn
Het bereik voor Doel Hoog en Doel Laag dat de gebruiker heeft ingesteld.

Groen gebied onder de trendlijn

Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die binnen het ingestelde
doelbereik vallen.

Geel gebied onder de trendlijn

Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die buiten het ingestelde
doelbereik maar binnen het waarschuwingsbereik vallen.

Rood gebied onder de trendlijn
Geeft de glucosewaarden van de gebruiker aan die buiten het ingestelde
waarschuwingsbereik vallen.
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Eversense NOW
waarschuwingen

Wanneer een Eversense CGM-gebruiker een
glucosewaarschuwing ontvangt, ontvangen de
mensen in zijn/haar kring dezelfde waarschuwing
van de Eversense NOW app.

Deze waarschuwingen kunnen op vier manieren
worden weergegeven: op uw vergrendelingsscherm,
als melding boven aan uw scherm, als pop-upbericht
in de app of op een Apple Watch.

Waarschuwing: Glucose-informatie die
wordt weergegeven in de Eversense NOW app
dient niet te worden gebruikt voor het nemen van
behandelingsheslissingen. De Eversense NOW
app biedt een secundaire weergave van Eversense
CGM-gegevens en dient niet te worden gebruikt in
plaats van het primaire Eversense CGM-scherm.

Opmerking: Spiegeling van meldingen moet op uw
Apple Watch zijn ingeschakeld in de meldingsinstellingen

voor Eversense NOW om glucosewaarschuwingen op uw

Apple Watch te ontvangen.

Waarschuwingsgeschiedenis

Veeg naar links vanuit de trendgrafiek op het scherm om
de geschiedenis van glucosewaarschuwingen voor de
gebruiker van het Eversense CGM-systeem te bekijken.

In het scherm Waarschuwingsgeschiedenis
worden de laatste 20 glucosewaarschuwingen
vermeld die de gebruiker heeft ontvangen in de
Eversense CGM-app.

Aan de hand van deze waarschuwingen worden
voorvallen gemonitord, zoals het stijgen of

dalen van glucoseniveaus alsmede lage of hoge
glucosewaarden (hypoglykemie of hyperglykemie).

Opmerking: U ontvangt alleen
waarschuwingen voor voorspelde hoge en lage
glucose als voorspellende waarschuwingen zijn
ingeschakeld door de Eversense CGM-gebruiker.

‘eseseVerizon T -
Woensdag 21 juni
B EVERSENSE NOW nu
Waarschuwing

Susan Johnson: Glucose laag

Schuif om e openen

Waarschuwing: vergrendelingsscherm

{  Glucosewaarschuwi..
woensdag, juni 21, 2017

@ Glucose hoog 13:08
@ Voorspelde hoge glucose 12:48
@® \Voorspelde lage glucose 01:22

dinsdag, juni 20, 2017

@ Glucose hoog 20:57
@ Voorspelde hoge glucose 20:37
® Voorspelde lage glucose 18:42
@ Voorspelde lage glucose 18:27
® \Voorspelde lage glucose 16:16
(M Glucose laaa 16:14

| @B EVERSENSE NOW

. Waarschuwing
- Susan Johnson: Glucose laag

OK

Waarschuwing: melding

Logboek

Veeg naar links vanuit de waarschuwingsgeschiedenis op het
scherm om het loghoek van de gebruiker van het Eversense
CGM-systeem te bekijken.

In het Logboek worden de 20 meest recente voorvallen
vermeld die door de CGM-gebruiker zijn geregistreerd. In het
loghoek wordt informatie getoond die door de Eversense
CGM-gebruiker is ingevoerd, zoals kalibraties, maaltijden,
sporten, bloedglucosewaarden, insulineniveaus, gezondheid
en sporten. Als de gebruiker geen voorvallen heeft ingevoerd,
blijft het logboek leeg.

Waarschuwing
Susan Johnson: Glucose laag

Eversense NOW | mg/dI

m EVERSENSE N..J

Waarschuwing
Susan Johnson:

Glucose laag

0K

Waarschuwing: op Apple

Waarschuwing: pop-upbericht in app

Watch
< Logboek 6
vrijdag, juli 07, 2017
@ Kalibratie, 152 mg/dL 18:02
O Glucose, 100 mg/dL 11:32
@ Kalibratie, 100 mg/dL 11:32
@ Kalibratie, 100 mg/dL 11:24

woensdag, juni 07, 2017
@ Gezondheid 14:04

woensdag, november 23, 2016

@ Gezondheid 11:13
@ Insuline 11:13

O Maatija 1:12
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Systeme MGC de surveillance a distance
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Surveillance a distance avec le systeme MGC

’ . .

L’application MGC Eversense comprend une option de surveillance a distance. Cette fonctionnalité permet de visualiser les valeurs MGC Eversense
sur un second écran via I'application mobile Eversense NOW.

Utilisation prévue
L’application Eversense NOW est congue pour servir d’affichage secondaire des valeurs du taux de glucose et alertes connexes provenant d’utilisateurs d’un systeme MGC Eversense.

Contre-indications
Suivez les directives cliniques et celles de votre établissement pour 'usage de votre appareil mobile en présence de machines d’IRM, de scanners CT et d’autres appareils utilisés dans des procédures médicales.

Risques
Parfois, il n’est pas possible d’envoyer les valeurs du taux de glucose sur 'application Eversense NOW. Si vous ne recevez pas de valeurs du taux de glucose d’un utilisateur MGC Eversense, vous ne serez pas
en mesure de l'assister en cas d’hypoglycémie ou d’hyperglycémie. La fonction de surveillance a distance fournit un affichage secondaire des données. Ce n'est pas un systéme de surveillance en temps réel.

Les utilisateurs MGC Eversense n'ont pas forcément accés a une connexion permettant le transfert des données, comme I'Internet/le wifi ou le 3G/4G/LTE. Si un utilisateur MGC Eversense ou vous-méme
ne disposez pas d’une connexion Internet, vous ne pourrez pas visualiser les taux de glucose mesurés. Tout probléme survenant sur les appareils mobiles, I'Internet sans fil, la connexion pour transmettre
les données ou le systeme de gestion des données (DMS) Eversense peut entrainer un dysfonctionnement de I'affichage des données. Il en est de méme si le Smart Transmetteur de 'utilisateur MGC n’est
pas a portée du réseau de son appareil mobile ou est en cours de charge. L'utilisateur Eversense ne doit pas compter sur vous pour surveiller son taux de glucose pour 'assister en cas d’hyperglycémie

ou d’hypoglycémie.

Avantages

Utilisé avec I'application de surveillance a distance Eversense NOW, le systéme MGC Eversense donne aux utilisateurs un niveau de confiance supérieur, puisque des tiers peuvent a présent voir leurs taux
de glucose.

Avertissements :

e Les taux de glucose qui s’affichent sur application Eversense NOW ne doivent pas étre utilisés pour prendre des décisions thérapeutiques. Lapplication Eversense NOW est une affichage secondaire
des données MGC Eversense ; il ne remplace pas I'affichage principal. Les utilisateurs d’un systéme MGC doivent toujours utiliser les valeurs de glycémie obtenues au moyen d’un lecteur pour
prendre leurs décisions thérapeutiques. Utiliser un taux de glucose mesuré par un capteur pour prendre une décision thérapeutique pourrait entrainer une hyperglycémie ou une hypoglycémie.

o Les utilisateurs MGC Eversense ne doivent pas se fier aux personnes qui surveillent leur taux de glucose a distance et attendre d’eux qu’elles les préviennent en cas d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie.
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Mises en garde :
¢ [’application mobile distante Eversense NOW ne remplace pas le régime de surveillance prescrit par votre professionnel de santé.

e Siun utilisateur MGC Eversense n’a pas activé la synchronisation automatique (la fonction qui permet d’envoyer automatiquement des données vers I'application Eversense NOW), vous pourriez
avoir des difficultés a visualiser les tendances et événements d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie.

e Sivos utilisateurs MGC Eversense ne disposent pas d’une connexion Internet ou si 'appareil mobile de I'un d’eux s’est éteint par manque de charge, leurs données MGC Eversense ne s’affichent
pas dans I'application Eversense NOW.

¢ Sivous coupez le son de votre appareil mobile, vous ne recevrez pas d’alertes sonores relatives aux données MGC que vous surveillez a distance sur votre application Eversense NOW.

e Siun utilisateur MGC se paramétre sur « Hors-ligne », vous ne recevrez pas d’alertes relatives aux données MGC que vous surveillez a distance sur votre application Eversense NOW.

¢ [’application Eversense NOW ne communique pas directement avec le capteur Eversense ni avec le Smart Transmetteur Eversense.

e L'application Eversense NOW ne peut pas modifier le paramétrage de I'application MGC Eversense.

¢ Sivous n’autorisez pas les notifications a partir de I’application Eversense NOW, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises par les utilisateurs du MGC Eversense.
¢ Sivotre appareil mobile est réglé sur « Ne pas déranger », vous n’entendrez pas les notifications provenant de I'application Eversense NOW.
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e e I . .

Le Guide de l'utilisateur vous explique comment utiliser I'application Eversense NOW pour surveiller les taux de glucose des utilisateurs
d’un systéme MGC Eversense.

Merci d’avoir téléchargé I'application mobile Eversense NOW. Eversense NOW vous permet de surveiller a distance les taux de glucose des utilisateurs d’un systeme MGC Eversense.

Attention : Papplication mobile distante Eversense NOW ne remplace ni Paffichage primaire de I’application du systeme MGC Eversense, ni le régime de surveillance prescrit par votre
professionnel de santé.

Spécifications systéme requises

¢ "application Eversense NOW téléchargée sur votre appareil mobile a partir de ’App Store d’Apple®
* Un appareil Apple® iPhone®, iPod® ou iPad® compatible (iOS version 8.0 ou ultérieure)

* La liste des appareils compatible se trouve a la page www.eversensediabetes.com

Remarque : pour télécharger 'application et recevoir les valeurs du taux de glucose pour qu’elles s’affichent sur votre application Eversense NOW, il vous faut une connexion Internet. Si 'utilisateur
MGC Eversense a désactivé la synchronisation automatique, aucune valeur du taux de glucose ne saffichera sur votre application Eversense NOW.

Licence d’exploitation pour 'utilisateur final et politique de confidentialité

'usage de 'application Eversense NOW est sujet aux termes et conditions de la derniére licence d’exploitation d’Eversense NOW et de sa Politique de confidentialité. Ces documents sont mis a jour
périodiguement et sont disponibles sur www.eversensediabetes.com.

Appareils déplombés

N’utilisez PAS I'application Eversense NOW sur des iPhones, iPads ou iPods déplombés. Des appareils déplombés ne fournissent pas un niveau de sécurité et de précision acceptable pour I'utilisateur.
IS ne sont donc pas approuvés par Senseonics.

Aide et Support clientele
Sivous ne comprenez pas les instructions présentées dans ce Guide de l'utilisateur, contactez votre distributeur local (voir au dos de la couverture arriére de ce Guide).
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Le Cercle Eversense fait référence a un groupe de personnes qui peuvent surveiller a distance les valeurs du taux de glucose d’un utilisateur MGC Eversense
et les alertes qui s’y rapportent. Pour rejoindre le Cercle, il faudra accepter l'invitation qui vous est adressée par ['utilisateur MGC Eversense, créer un compte

sur le site Web du DMS Eversense et télécharger 'application mobile Eversense NOW.

Le programme du DMS Eversense est une plateforme en ligne compatible avec le systeme MGC Eversense qui permet d’afficher un historique des taux de glucose et des rapports, de maniere a identifier
les tendances d’évolution du taux de glucose pour aider a la prise en charge du diabéte. Le programme DMS Eversense vous permet de créer un compte pour visualiser les valeurs de vos taux de glucose

a distance a 'aide de I'application Eversense NOW. Vous ne pouvez pas voir a distance les valeurs du taux de glucose via le programme DMS Eversense. Pour en savoir plus sur le programme DMS Eversense,

rendez-vous sur la page go to www.eversensediabetes.com.

Accepter une invitation a rejoindre le Cercle Eversense

Un Cercle Eversense est un groupe de personnes qu’un utilisateur MGC Eversense a invitées pour qu’elles surveillent son taux de glucose et les alertes s’y rapportant.

1. Pour rejoindre le Cercle d’un utilisateur MGC Eversense, vous recevrez
une invitation par email, « Demande d’accés aux relevés du taux
de glucose ».

Remarque : si vous attendez un message d'invitation mais rien

n‘apparait dans votre boite de réception, regardez aussi dans vos spams.

2. Cliquez sur le lien mentionné dans I'email.

3. Connectez-vous a votre compte Eversense.

Remarque : I'application Eversense NOW vous permet de rejoindre
un maximum de 10 cercles Eversense. Si quelgu’un vous invite a rejoindre
un Tleme Cercle, vous recevrez un email vous demandant de vous retirer

d’un Cercle existant avant de pouvoir rejoindre le nouveau Cercle.

( Baoites Réception Modifier

nereply@eversensediabet..,
Demande d'accis aux valewrs du taux de,
. 2 nai 1

Mise a jour A 19205

< Retour

Demande d'accés aux valeurs du taux
de glucose

gversansemklg2@gmail.com vous &
anvoyé un email pour vous inviter &
consulter ses valeurs de taux de

glucose.

Une fois gue vous avez télécharge
I'application Eversense MNow et que
WoUS avez créé un compls sécuriseg,
WOUS avez accés aux valeurs du taux de
glucosa de

everser 4
faire, suivez les instructions ci-dessous

1. Téléchargez l'application Eversense
Now de I'App Store ou sur Google Play.

!'" ==t = Sl il

— |

( Retour

2. Cliquez sur le lien ci-dessous pour
créer votre compte sécurisé

'!.L’\’L’I'_-lfl'bl_'Ll'II::.

REMARQUE : si vous avec un compte
DS Eversense & utiliser avec
I'application Eversense Mow, cliquez
sur le lien ci-dessus et connectez-vaus
a votre compte pour accepter cette
invitation. Cette boite de réception
d'email n'accepte pas de répanse. Si
VOUS pensaz avoir recu cet email par
erreur, veuillez contacter la personne
qui vous a envayé linvitation.
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Télécharger ’application Eversense NOW
1. Allez dans I’App Store d’Apple et recherchez « Eversense NOW ».

LICENCE PEXPLINTATION POUR L'UTILISATEUR FINAL

Hensvonics Privacy Folicy and End User Licemse
AgresEni i

Dt of Last Updase: Janunry 2006

2. Tapez sur Iicone Eversense NOW, téléchargez et installez I'application sur votre appareil
mobile intelligent.

Inirnducion

We st Senseonics Inc. 1 "Senseonics”, "us” or "we™) seek 10
impncre the lives of people with dishetes by esbancing their

3. Lorsque vous y étes invité, tapez sur « Autoriser », afin de a recevoir les alertes relatives

Autorisez-vous « Eversense ability 1o manage the dissass with nelstive case and sooamcy.

’ ili i ' enahle this, our pro Cls enllech cemun persedal =alih
au taux de glucose d’utilisateurs MGC Eversense sur votre liste. Nt i ¥obis envoser des T B N A et
: _ notfications ? e s SR
Attention : Si vous nautorisez pas les notifications a partir de 'application Les nofifications peuvent inclre 5 sl e B i e s
. .. alertes, sons et pastifles dicines, axplain themin clear mgmps
Eversense NOW, vous ne recevrez pas les alertes relatives au taux de glucose émises Velingeisier AbN skt N e e kU, AR e S
eflafes. idenifialsle daaa whien vou droet us s of under the

circamstances auilimed in e Privacy Poficy.

par les utilisateurs MGC Eversense.
e will alwins takie Thie sty of yosar Uoa seriously
Refuser Sormennics” glucose manitoring products and 1ools ane
esigneed 10 avaid msy of the prolsbems of wadinional sessor
pechnologivs and o provide an sumaiched combination of
accuracy and ong sensor e, This Privacy Felicy applies o
he follewing:

= alata gorlleered by aur sabentsmemis Bversense Serar aml

oo Eversense Smam Trassmines (o T

s R

- thie Eversense Mobile Medizal Agplicateos and sy other
mobile gocdicicne v may develoo ieach 3 ' Mohile Aoo

I =3

4. Créer un compte Eversense pour se connecter a 'application. Sy , = et
Remarque : si vous avez déja un compte Eversense, vous n‘avez pas besoin d’en créer un nouveau pour o UNITE DE MESURE
- . . y S iy er e . £ L'unité de mesure et d'affichage de votre taux de
utiliser Eversense NOW. Cliquez sur le lien que vous avez recu dans I'email d’invitation et connectez-vous a votre | | Skicins &A1 ShiaQa ok aidtes BolAfiIbe
compte Eversense existant. Lorsque vous actualisez la page d’accueil dans votre application Eversense NOW, le — ;:‘;f;m‘ﬁ“"“‘”““ {ineoc i ot
nom de l'utilisateur MGC dont vous avez accepté I'invitation apparait. |' | 6 e imesine matiL
' Exemple : 160 mgfdL (ou dans la plage 30-400
5. Acceptez la licence d’exploitation pour Futilisateur final. Créer un compte Mot 58 oublié mg/dL]
mgjdL a
6. Choisissez I'unité de mesure. L’unité de mesure que vous choisissez s’applique a tous les utilisateurs
. s . . . . » SE CONNECTER mmlﬂ.
MGC Eversense dont vous pouvez voir les données. Une fois I’application installée, vous ne pouvez
5 ez Si vous souhaitez changer 'unité de mesure &
plus changer F'unité de mesure. mmelL, vous pouvez & présent le faire, Pour
changer 'unilé die mesure, vous devez effacer
I'application Eversanse Mow &t |a réinstaller.
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Pour supprimer un utilisateur MGC Eversense de votre liste
Si vous supprimez un utilisateur MGC Eversense de votre liste, vous ne pourrez plus surveiller son taux de glucose a distance. Pour réinscrire un utilisateur dans votre liste, contactez 'utilisateur MGC Eversense
en question pour qu’il vous envoie une nouvelle invitation.

1. Faites défiler la page d’accueil sur la gauche, jusqu’au nom de I’utilisateur MGC Eversense.

2. Tapez sur « Supprimer ».
Un avertissement vous demandera si vous étes sir(e) de vouloir supprimer l'utilisateur de MGC Eversense.

3. Tapez sur « Oui » pour supprimer définitivement cette personne de votre liste.

Le nom de la personne supprimée disparait alors de la page d’accueil.

Remarque : cela peut prendre jusqu’a 2 heures pour que I'utilisateur MGC Eversense que vous avez supprimé s’apercoive que vous n'étes plus dans son Cercle sur son application Eversense NOW.

Eversense Now Notification
Vous avez été supprimé du Cercle de

_ Glucose l Etat ] Susan Johnson.

= Eversense Now Eversense Now

N o [ o ] e [ e

Matt Brown Matt Brown Matt Brown 0K
= - -
94 mg/dL. 94 mg/dL 94 mg/dL .
Remarque : un utilisateur
® {50 Bonn Jane Brown . . e B  Dieenchinaen MGC Eversense peut aussi vous
s b S " ar(e) d loi i w . N
4 pe— e : i e = 76 - supprimer lui-méme de sons
mg/dL mg/dL — mg/dL
Bl Cercle. Dans ce cas, vous en
® Susan Johnson a Susan Johnson Mary Smith serez notifié.
= » Mi‘ — =
= 7 6 mg/dL e 7 6 ma/dL 9 1 mg/dL

Mary Smith % Mary Smith
-
9 1 mg/dL 9 1 rr:;L
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Menu principal

Le menu principal permet d’accéder & la page d’accueil de I'application Eversense NOW, & la page A propos et a la page de déconnexion.

Pour accéder au menu principal, tapez sur
I'icone a 3 barres en haut a gauche de I'écran.

@ Apropos

(1) se déconnecter

A partir du menu principal,

vous pouvez accéder a la page
d’accueil pour y voir la liste de vos
utilisateurs MGC Eversense, revoir les
informations relatives a I'application
Eversense NOW sur la page A
propos et vous déconnecter de
I'application ou ajouter une photo
de profil.

Page d’accueil

= Eversense Now

Jane Brown
78 n:-_“_
Mary Smith

8

@&
o Matt Brown

NS
4

mg/dL

(o))
\

8

Susan Johnson

92 7.

ma/dL

A propos

= A propos

e\/ersense.NowW

CGM Rernote Manstating

Pour télécharger une copie du Guide
de l'utilisateur d'Eversense Now,
rendez-vous a la page
www.eversensediabetes.com.

Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows
Parkway,

Germantown, Maryland,
usa
www.eversensediabetes.co
m

Compagnie :

Version : 1.0.0.0.28 (32-bit)
Publié : juil. 8, 2017

Compatibilité :  www.eversensediabetes.co
m/products

Se déconnecter

Avertissement

Etes-vous sir(e) de vouloir vous
déconnecter 7

QOui

Eversense NOW vous demande de
confirmer que vous voulez bien
vous déconnecter avant de vous
déconnecter effectivement. Si vous
vous déconnectez de I'application,
il faudra que vous rentriez votre
nom d’utilisateur et votre mot de
passe pour ré-ouvrir application.

Photos du profil

Veuillez chaoisir votre photo de profil

Prendre une photo

Choisir existant

Annuler

Vous pouvez ajouter votre photo
de profil en touchant celle-

ci dans le menu principal de
I'application Eversense NOW. Suivez
les indications pour prendre une
photo ou ajouter une photo qui

est déja sauvegardée sur votre
appareil mobile. La photo que vous
ajoutez au profil s'affichera aussi
sur l'application de l'utilisateur MGC
en face de votre nom.
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Afficher des données MGC

Eversense NOW | mg/dL

La page d’accueil affiche la liste des personnes dont vous pouvez voir les données MGC a distance, leur derniére valeur de taux de glucose et une fléeche

de tendance qui indique dans quel sens le taux de glucose varie.

La liste est par défaut par ordre alphabétique des noms de famille. Vous pouvez modifier l'ordre de la liste en fonction des noms, des taux de glucose ou des états en cliquant sur 'onglet correspondant

en haut de la page.

Page d’accueil d’Eversense NOW
Pour actualiser la page d’accueil :

1. Ouvrez la page d’accueil.

2. Faites défiler la page d’accueil (si vous utilisez un appareil iOS,
si vous glissez votre doigt depuis le haut de I’écran, ce sont les

widgets iOS qui apparaissent au lieu d’actualiser la page d’accueil).

Les taux de glucose provenant de l'utilisateur MGC sont actualisés
automatiquement sur votre application Eversense NOW toutes
les 5 minutes environ, a condition que vous et l'utilisateur MGC
disposiez d’une connexion Internet.

Attention : siutilisateur MGC Eversense a désactivé la
synchronisation automatique, aucune valeur du taux de glucose
ne s’affichera sur votre application Eversense NOW.

Fléches de tendance

A coté du nom de I'utilisateur MGC, il y a une fleche de tendance.
Cette fleche de tendance indique le sens de variation du taux de
glucose et la vitesse a laquelle le taux de glucose change.

Lapplication utilise les valeurs du taux de glucose mesurées en
continu sur les 20 derniéres minutes pour calculer les tendances
du glucose. Lorsqu’il n’y a pas un assez grand nombre de valeurs
pour faire le calcul, la fleche s’affiche en gris.

= Eversense Now

“ Glucose | Etat I
Jane Brown
78 2
mg/dL
Matt Brown

86 ..
Susan Johnson

o
92 mg/dL
Mary Smith

84 .

= Eversense Now

Jane Brown
- 78 .
Mary Smith
84 .
Matt Brown

-
86 ma/dL
Susan Johnson

92 =~

= Eversense Now

“ Glucose I Etat l

Jane Brown

« 153 ..

Mary Smith

mag/dL

Susan Johnson

Hors-ligne

Transmetteur
déconnecté

@ Matt Brown

Page d’accueil triée par ordre alphabétique
des noms de famille

par minute.

Page d’accueil triée par ordre de taux
de glucose

Page d’accueil triée par ordre des états

Taux de glucose qui augmentent ou baissent légérement a une vitesse comprise entre 0,0 mg/dL et 1,0 mg/dL

Taux de glucose qui augmentent modérément a une vitesse comprise entre 1,0 mg/dL et 2,0 mg/dL par minute.

Taux de glucose qui baissent modérément a une vitesse comprise entre 1,0 mg/dL et 2,0 mg/dL par minute.

Taux de glucose qui augmente rapidement a une vitesse de plus de 2,0 mg/dL par minute.

=
-
p
t
\

Taux de glucose qui baisse rapidement a une vitesse de plus de 2,0 mg/dL par minute.
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Etat
Dans le systeme MGC Eversense, quatre états distincts peuvent étre listés a coté du nom de I'utilisateur.

= Eversense Now
Glucose ‘ Etat ]
Jane Brown — Derniére valeur du taux de glucose
1 53 — Lutilisateur recoit des valeurs de taux de glucose activement.
— ma/dL
. — ===
Meary Smith / Le Smart Transmetteur de I'utilisateur est connecté mais il ne recoit pas de valeurs
du taux de glucose ou le nombre de relevés est trop limité pour afficher une valeur.
LB B ]
mg/dL Ceci peut se produire lorsque :
e Le systeme MGC est en phase d’acclimatation.
Susan Johnson e |utilisateur du systéme MGC est en phase d’initialisation et n’a pas encore recu sa
H i premiére valeur de taux de glucose.
¢ 4 ore-ighe e [ utilisateur a recu une alerte qui empéche l'affichage du taux de glucose.

\

« Hors-ligne »

Matt Brown Lutilisateur a temporairement désactivé le partage de ses valeurs avec vous. (Cela peut
Transmetteur prendre jusqu’a 10 minutes pour que ce statut s’affiche effectivement sur votre application
déconnecté Eversense NOW).

~——H ! « Transmetteur déconnecté »

Il n’y a pas de connexion entre le Smart Transmetteur et I'application MGC Eversense.
Ceci peut se produire lorsque :

¢ La pile du Smart Transmetteur a besoin d’étre rechargée ou est en cours de charge.

¢ La connexion Bluetooth, la connexion Internet ou I'appareil mobile ne fonctionne pas.
¢ Le Smart Transmetteur est hors de portée ou il est éteint.

e |'utilisateur MGC a désactivé la synchronisation automatique.
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Graphe de tendance

Pour voir des informations plus détaillées concernant un utilisateur MGC, tapez sur I'un des noms d’utilisateur de systeme MGC Eversense sur la page d’accueil. Le premier écran montre un graphe de
tendance des valeurs du taux de glucose de I'utilisateur sur les trois dernieres heures. Une fleche de tendance indique dans quel sens le taux de glucose varie et a quelle vitesse.

Pour actualiser I'écran, tapez sur I'icone d’actualisation .

4 Mary Smith o Actualiser

Charge les dernieres valeurs du taux de glucose synchronisées.
Date et heure* ————— e 20/06/17, 15:06

Date et heure du relevé du taux de glucose affiché.

» e——— Fléche de tendance
Valeur du taux de glucose ——— Sens dans lequel le taux de glucose de I'utilisateur varie et sa vitesse de variation

Taux de glucose depuis la derniere synchronisation. mg/dL (augmentation ou baisse légére, modérée ou rapide).

.\—— Unité de mesure

Unité de mesure utilisée pour afficher le taux de glucose.

/-— Lignes pointillées rouges
.................................................. Seuils d’hyperglycémie et d’hypoglycémie entrés par 'utilisateur.

ST Lignes pointillées vertes

y\ Cibles d’hyperglycémie et d’hypoglycémie configurées par l'utilisateur.

° —~—— Zoqe verte en dessous de la ligne de tendance - .
99--- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Indique que les valeurs du taux de glucose de I'utilisateur sont dans la plage cible.
° Zone jaune en dessous de la ligne de tendance
13 14 15 Indique que les valeurs du taux de glucose de I'utilisateur sont en-dehors de la plage

cible mais se situent encore dans la plage d’alerte configurée.

Zone rouge en-dessous de la ligne de tendance
Indique que les valeurs du taux de glucose de l'utilisateur sont en dehors de la plage
d’alerte configurée.

* Si vous ne recevez pas de nouvelles valeurs

du taux de glucose dans les 5 minutes qui < Matt Brown Cr
suivent l'affichage actuel, la date et I'heure
s’affichent en rouge. ® 20/06/17, 15:01
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Alertes Eversense NOW

Lorsqu’un utilisateur MGC Eversense recoit une alerte
relative au taux de glucose, les membres de son Cercle
recoivent aussi une alerte émise par leur application
Eversense NOW.

Ces alertes peuvent apparaitre de 'une de ces quatre
facons : sur votre écran verrouillé, sous forme de
notification en haut de votre écran, sous forme d’un
pop-up de I'application ou sur une montre Apple.

Avertissement : les taux de glucose qui
s’affichent sur 'application Eversense NOW ne
doivent pas étre utilisés pour prendre des décisions
thérapeutiques. L'application Eversense NOW est une
affichage secondaire des données MGC Eversense ;

il ne remplace pas I'affichage principal.

Remarque : pour pouvoir recevoir les alertes
relatives aux taux de glucose sur votre montre Apple,
les notifications réciproques doivent étre activées dans
les paramétres de votre montre.

Historique des alertes

Pour voir I'historique des alertes relatives au taux
de glucose d’un utilisateur MGC Eversense, glissez
votre doigt sur I'écran vers la gauche a partir du
graphe de tendance.

L’écran Historique des alertes vous permet de
voir la liste les 20 derniéres alertes relatives au taux de
glucose que I'utilisateur a recues sur son application
MGC Eversense.

Ces alertes surveillent des événements comme
I'augmentation ou la baisse du taux de glucose
ou le dépassement du seuil d’hypoglycémie ou
d’hyperglycémie.

Remarque : vous ne recevrez les alertes prédictives
d’une hyperglycémie ou d’une hypoglycémie que si

P'utilisateur MGC Eversense a activé les alertes prédictives.

Alerte : écran de verrouillage

€ Alertes relatives au...
lundi, juillet 17, 2017

@ Hypoglycémie en prévision
dimanche, juillet 16, 2017
(& Hypoglycémie en prévision
@ Chute du taux de glucose
vendredi, juillet 14, 2017
(® Hypoglycémie en prévision
jeudi, juillet 13, 2017

@ Hyperglycémie en prévision
@ Hyperglycémie en prévision

(%) Hvooalveémie en orévision
L]

¢

00:53

18:23

18:23

11:00

22:05

21:05

18:25

Alerte
Susan Johnson: Hypoglycémie

OK

Messages Mail Safari Musigue

Alerte : notification

Journal des événements

Pour afficher le journal des événements de ['utilisateur
MGC Eversense, faites défiler I'écran vers la gauche a partir
de Historique des alertes

Lejournal des événements liste les 20 derniers
événements enregistrés par 'utilisateur MGC. Le journal des
événements montre des informations entrées par 'utilisateur
MGC Eversense comme les étalonnages, les repas, les périodes
d’exercice physique, les valeurs du taux de glucose, les valeurs
de I'insuline et I'état de santé. Si I'utilisateur n’a pas entré
d’événement dans son journal, ce journal est vide.

Eversense NOW | mg/dL

Alerte

oK

Alerte : dans un pop-up dans I'application

£ Journal des événem...

vendredi, juillet 07, 2017
@ sante

‘ Etalonnage, 100 mg/dL

O Repas

@ Etalonnage. 79 maidL
mercredi, juin 07, 2017

O Santé

mercredi, novembre 23, 2016
@ sante

° Insuline

O Repas

m EVERSENSE N..J

Susan Johnson:

Hypoglycémie

Alerte : sur la montre Apple

¢

11:32
11:32
11:24

08:02

14:04

1:13

1:13

1:12
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/dalne monitorowanie przy uzyciu systemu Eversense CGM

Aplikacja Eversense CGM jest wyposazona w dodatkowq funkcje zdalnego monitorowania. Funkcja ta umoZzliwia wyswietlanie danych z systemu
Eversense CGM na dodatkowym wyswietlaczu przy uzyciu aplikacji mobilnej Eversense NOW.

Przeznaczenie
Aplikacja Eversense NOW jest przeznaczona do uzywania jako dodatkowy wyswietlacz danych poziomu glukozy i alertéw od uzytkownikéw systemu Eversense CGM.

Przeciwwskazania
Nalezy przestrzegac zalecen kliniki lub innej instytucji w zakresie uzywania urzadzen przenosnych w obecnosci skanerdw rezonansu magnetycznego, tomograféw i innych urzadzen zabiegowych.

Zagrozenia

Moga wystapic sytuacje, gdy dane odczytu poziomu glukozy nie bedg mogty zostac przestane do aplikacji Eversense NOW. Brak transmisji danych odczytéw poziomu glukozy od uzytkownika systemu
Eversense CGM uniemozliwia zareagowanie w sytuacji wysokiego lub niskiego poziomu glukozy. Funkcja zdalnego monitorowania umozliwia dodatkowe wyswietlanie danych. Nie jest to system zdalnego
monitorowania w czasie rzeczywistym.

Uzytkownicy systemu Eversense CGM nie zawsze moga dysponowac potaczeniem niezbednym do przesytania danych, np. potagczeniem z Internetem/Wi-Fi lub siecig 3G/4G/LTE. W przypadku braku
potaczenia z Internetem dane odczytéw poziomu glukozy nie beda wyswietlane. Wszelkie problemy zwigzane z urzagdzeniami mobilnymi, bezprzewodowym dostepem do Internetu, potaczeniem do
transmisji danych, systemem zarzadzania bazg danych Eversense (DMS), inteligentnym nadajnikiem uzytkownika systemu CGM znajdujacym sie poza zasiegiem urzadzenia przenosnego lub fadowanie
inteligentnego nadajnika moga spowodowac, ze dane nie beda wyswietlane. Uzytkownik systemu Eversense nie powinien zaktada¢, ze jego poziom glukozy bedzie nieustannie monitorowany w celu
udzielenia mu pomocy w przypadku wystapienia wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

Korzysci
Korzystanie z Systemu Eversense CGM razem z aplikacjg do zdalnego monitorowania Eversense NOW, daje uzytkownikom systemu CGM swiadomos¢, ze inne osoby réwniez moga wyswietlac ich dane.

Ostrzezenia:

¢ Informacje dotyczace poziomu glukozy wyswietlane w aplikacji Eversense NOW nie powinny by¢ wykorzystywane do podejmowania decyzji terapeutycznych. Aplikacja Eversense NOW stuzy
pomocniczo do wyswietlania danych z systemu Eversense CGM i nie nalezy jej uzywac jako wyswietlacza gtéwnego systemu Eversense CGM. Przy podejmowaniu decyzji dotyczacych terapii
uzytkownicy systemu Eversense CGM powinni zawsze korzystac z odczytow poziomu glukozy zmierzonych za pomoca glukometru. Podejmowanie decyzji terapeutycznych na podstawie
odczytu poziomu glukozy z czujnika moze skutkowac wystapieniem podwyzszonego lub obnizonego poziomu glukozy we krwi.

o Uzytkownicy systemu Eversense CGM nie powinni polega¢ na powiadomieniach o podwyzszonym lub obnizonym poziomie glukozy przekazywanych przez osoby zdalnie monitorujace odczyty.
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Przestrogi:
¢ Aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastepuje schematu monitorowania pomiaréw wskazanego przez lekarza.

o Jesli uzytkownik systemu Eversense CGM nie ma wiaczonej funkcji automatycznej synchronizacji (funkcja, ktéra umozliwia automatyczne przesytanie danych do aplikacji Eversense NOW), trendy
i zdarzenia dotyczace podwyzszonego lub obnizonego poziomu glukozy nie beda wyswietlane.

e Jesli uzytkownik aplikacji Eversense NOW i uzytkownicy systemu Eversense CGM nie dysponuja potaczeniem z Internetem lub urzadzenie przenosne uzytkownika systemu CGM wytaczyto sie z powodu
roztadowanej baterii, dane z systemu Eversense CGM nie bedg wyswietlane w aplikacji Eversense NOW.

* Po wylaczeniu dZzwieku w urzadzeniu przeno$nym nie beda emitowane alerty dZzwiekowe o danych z systemu CGM monitorowanych zdalnie za posrednictwem aplikacji Eversense NOW.
o Jesli uzytkownik systemu CGM ustawi swoj status na offline, zadne dane z systemu CGM nie beda przesytane do aplikacji Eversense NOW.

¢ Aplikacja Eversense NOW nie komunikuje sie bezposrednio z czujnikiem Eversense ani z inteligentnym nadajnikiem.

¢ Aplikacja Eversense NOW nie moze zmieni¢ ustawien aplikacji systemu Eversense CGM.

¢ W przypadku niewyrazenia zgody na otrzymywanie powiadomien z aplikacji Eversense NOW nie bedzie mozliwosci otrzymywania danych odczytéw poziomu glukozy od uzytkownikow systemu
Eversense CGM.

e Jesli w urzadzeniu przenosnym zostanie ustawiony tryb ,,Nie przeszkadzac”, powiadomienia z aplikacji Eversense NOW nie beda odtwarzane.
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Instrukcja obstugi wyjasnia, jak uzywac aplikacje Eversense NOW w celu zdalnego monitorowania poziomu glukozy uzytkownikow systemu Eversense
CGM.

Dziekujemy za pobranie aplikacji mobilnej Eversense NOW. Aplikacja Eversense NOW pozwala na zdalne monitorowanie danych dotyczacych poziomu glukozy uzytkownikéw systemu Eversense CGM.

Przestroga: aplikacja do zdalnego monitorowania Eversense NOW nie zastepuje gtéwnego wyswietlacza aplikacji systemu Eversense CGM ani schematu monitorowania ustalonego przez lekarza.

Wymagania systemowe

¢ Aplikacja Eversense NOW pobrana na urzadzenie przenosne z Apple® App Store.

* 7godne urzadzenie iPhone®, iPod® lub iPad® firmy Apple® (wersja iOS 8.0 lub wyzsza)
o Lista zgodnych urzadzen przeno$nych znajduje sie na www.eversensediabetes.com.

Uwaga: w celu pobrania aplikacji Eversense NOW oraz otrzymywania danych odczytdw poziomoéw glukozy wymagane jest bezprzewodowe potaczenie z Internetem. Jesli uzytkownik systemu
Eversense CGM wytaczy funkcje automatycznej synchronizacji, wartosci pomiardw glukozy nie beda wyswietlane w aplikacji Eversense NOW.

Licencja dla uzytkownika koncowego i polityka prywatnosci

Uzytkowanie aplikacji Eversense NOW podlega warunkom najnowszej licencji dla uzytkownika koricowego i polityki prywatnosci dotyczacej aplikacji Eversense NOW. Dokumenty sg aktualizowane i
publikowane na stronie www.eversensediabetes.com.

Urzadzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu

NIE NALEZY uzywac aplikacji Eversense na urzadzeniach iPhone, iPad i iPod poddanych nieautoryzowanym modyfikacjom systemu. Urzadzenia poddane nieautoryzowanym modyfikacjom systemu
nie zapewniaja uzytkownikowi wymaganego poziomu bezpieczeristwa i niezawodnosci oraz nie sg zatwierdzone do uzytku przez firme Senseonics.

Pomoc i wsparcie techniczne

W przypadku watpliwosci dotyczacych rozumienia instrukcji zawartych w tej instrukcji obstugi nalezy skorzystac z danych lokalnych dystrybutoréw, ktére mozna znaleZ¢ na tylnej oktadce.
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Krag Eversense odnosi sie do grupy 0sob, ktore moga zdalnie monitorowac dane uzytkownika systemu Eversense CGM dotyczgce poziomu glukozy oraz
zwigzanych z nim alertow. Aby dotaczyc do kregu, nalezy zaakceptowac zaproszenie wystane w wiadomosci e-mail otrzymanej od uzytkownika systemu
Eversense CGM, utworzyc konto na stronie internetowej Eversense DMS i pobrac aplikacje mobilng Eversense NOW.

Program Eversense DMS jest aplikacjg internetowa, kompatybilng z systemem Eversense CGM. Stuzy do wyswietlania historycznych danych i raportéw dotyczacych odczytow poziomdw glukozy w celu
identyfikowania trenddw i utatwiania kontrolowania cukrzycy u pacjenta. Program Eversense DMS pozwala rowniez na utworzenie konta i zdalne wyswietlanie danych odczytéw poziomdw glukozy przy
uzyciu aplikacji Eversense NOW. Nie mozna zdalnie wyswietla¢ danych odczytéw pozioméw glukozy przy uzyciu programu Eversense DMS. Wiecej informacji na temat programu Eversense DMS mozna

znalez¢ na stronie internetowej www.eversensediabetes.com.

Akceptowanie zaproszenia do kregu Eversense

Krag Eversense to grupa 0sob, ktdra zostata zaproszona przez uzytkownika systemu Eversense CGM do zdalnego wyswietlania jego danych i alertéw dotyczacych poziomu glukozy.

1. Otrzymasz wiadomos¢ e-mail ,,Zaproszenie do obejrzenia danych
dotyczacych glukozy” z zaproszeniem, aby dotaczy¢ do kregu
uzytkownika systemu Eversense CGM.

Uwaga: Jesli uzytkownik spodziewa sie zaproszenia, lecz nie widzi

go w swojej skrzynce odbiorczej, nalezy sprawdzic¢ folder spamu lub
folder niechcianych wiadomosci.

2. Kliknij tacze znajdujace sie w wiadomosci e-mail.

3. Zaloguj sie na swoje konto Eversense.

Uwaga: aplikacja Eversense NOW pozwala na dotaczenie do
maksymalnie 10 kregdw Eversense. Po otrzymaniu zaproszenia do 11.
kregu (przed jego zaakceptowaniem) uzytkownik otrzyma wiadomos¢
e-mail z prosha o rezygnacje z jednego z istniejgcych kregow.

£ Boites Réception Modifier

noreply@eversensediabet..,
Demande d'accis sux valewrs du taux de,.,

Mise b jour b 1405 il

€ Retour

Demande d'accés aux valeurs du taux
de glucose

gversansemkig2@gmail.com vous a
anvoyé un email pour vous inviter &
consulter ses valeurs de taux de
glucose.

Une fois que vous avez télécharge
I'application Eversense MNow et que
VOUS avez créd un comple sécurise,
woUus avez accés aux valeurs du taux de
glucose de

EVars

gmail.com Pour ce
faire, suivez les instructions ci-dessous

1. Téléchargez l'application Eversense
Now de I'App Store ou sur Google Play.

= =1 =1 P il

LI £

< Retour

2. Cliquez sur le lien ci-dessous pour
créer votre compte sécurisé

!.i.'vL':‘.-l:I".»t.‘L|'Il::.

REMARGQUE : si vous avec un compte
DS Eversense & utiliser avec
I'application Eversense Mow, cliquez
sur le lien ci-dassus et connectez-vaus
& votre compte pour accepter cette
invitation. Cette bofte de réception
d'email n'accepte pas de répanse. Si
VOUS pensez avoir recu cet email par
erreur, veuillez contacter la personne
qui vous a envayé Finvitation,
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Pobieranie aplikacji Eversense NOW
1. Przejdz do Apple App Store i wyszukaj pozycje ,,Eversense NOW”.

2. Dotknij ikony Eversense NOW, Pobierz i zainstaluj aplikacje na swoim urzadzeniu.

3. Po otrzymaniu monitu dotknij opcji ,,Zezwalaj”, aby otrzymywac alerty dotyczace
poziomu glukozy od uzytkownikow systemu Eversense CGM z Twojej listy.

Uwaga: w przypadku niewyrazenia zgody na otrzymywanie powiadomien z aplikacji
Eversense NOW nie bedg otrzymywane alerty dotyczace poziomu glukozy od uzytkownikow
systemu Eversense CGM.

4, Utwoérz konto Eversense, aby zalogowac sie do aplikacji.

Uwaga: jesli uzytkownik ma juz konto Eversense, nie trzeba tworzy¢ nowego konta, aby korzystac z
aplikacji Eversense NOW. Nalezy klikngc tacze w wiadomosci e-mail z zaproszeniem i zalogowac sie na
istniejace konto Eversense. Po odswiezeniu strony gtéwnej aplikacji Eversense NOW zostanie wyswietlone
imie i nazwisko uzytkownika CGM, ktérego zaproszenie zaakceptowano.

5. Zaakceptuj licencje dla uzytkownika koricowego.

6. Wybierz jednostke miary. Wybrana jednostka miary zostanie zastosowana dla wszystkich
uzytkownikéw Eversense CGM, ktérych dane mozesz wyswietlac. Nie mozna zmieni¢ jednostki
miary po zainstalowaniu aplikacji.

Autorisez-vous « Eversense
Now » & vous envoyer des
notifications 7

Les notifications peuvent inclure

alertes, sons et pastiles d'icines,
Vious pouvez kes conflgurer dans
Réglages.

Refuser

£ Retour ‘gl/ersense. now

Mot de passe
| |

Mol de pagss autle

Créar i compte

SE CONNECTER

Eversense NOW | mg/dI

e\/ersense. now

LICENCE D'EXPLONTATION POUR L'UTILISATEUR FIRAL

Seideanics Privecy Palicy and End User Licemae
Agresment
Drace of Lass Updase: January 20006

Intraduction
We ot Sensconscs Inc ("Senseomics”, "us® or "we™) seek o
imiprove the lives of people with dishetes hy esbancing their
hility 10 manage the discase with relative ease and acoamcy.
T enahile this, our prosdects collect cermain personal and healih
information. Wi an commilied W respecing your privis,
eroidcning vour cat that we collect, and letting you decide
s yuar inBamraisom i3 nsed aml sharod

Wl w il e trersparest about our data practicss and will

explain them in clear bmgs pe

Wi il meever el s ddata, fed wall only share perseally

identifuble dets when veu decet us 5 or under the

irpamstanees suilimed in thes Privacy Policy,

e will by talk the secunily of o dita srioosly

crmeonics” glucose momionng producis and fools are

es gmend 10 wvrid masny o the problems of naditional sessor
bechnologivs and o provide sn unmatched combination of
ccuracy and kg sensor life. This Privacy Pelicy applics w
he fllpwing

aara ealloered by aur subeutimenis Evermamse Somar and

oy Eversense Sman Trassmitier Cour “Devices™);

- the Eversense Mobile Medicsl Application and sy other

mnhile spedications we mav develos feach 9 “Sohile Ane

I

( Retour ® Terminer

UMITE DE MESURE

L'unité de mesure et d'affichage de volre taux de
glucose a élé changée | les valeurs obtenues
g'afficheront désormais dans |'unité indiquée ci-
dEss0Us,

Unité de mesure: mg'dL

Exarmple : 180 mgfdL {ou dans la plage 40-400
mgfdl)

mgjdL o

mmolfL

Si vous souhaitez changer 'unité de mesure a
mmolL, vous pouvez & présent le taire, Pour

changer Mumité die mesure, vous devez affacer
I'application Eversense Mow et l1a réinstaller.
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Usuwanie uzytkownika systemu Eversense CGM z listy

Usuniecie uzytkownika systemu Eversense CGM z listy oznacza, ze nie bedzie mozna zdalnie monitorowac jego danych dotyczacych poziomu glukozy. Aby ponownie dodac¢ uzytkownika do listy,
nalezy skontaktowac sie z uzytkownikiem systemu Eversense CGM i poprosic¢ o przestanie nowego zaproszenia.

1. Na ekranie gtéwnym przesun w lewo nazwe uzytkownika Eversense.

2. Dotknij opcji ,,Usui”.

Wyswietli sie ostrzezenie z pytaniem o usuniecie uzytkownika systemu Eversense CGM.

3. Dotknij opcji ,,Tak”, aby trwale usunac te osobe z listy.

Uzytkownik nie bedzie juz wyswietlany na liscie na ekranie gtéwnym.

Uwaga: aktualizacja grupy osob w kregu aplikacji systemu Eversense CGM informujgca uzytkownika systemu Eversense CGM o zmianie moze potrwac do 2 godzin.

= Eversense Now Eversense Now Eversense Now
Ostrzezenie
Glukoza | status ] _ Glukoza status ] _ Glukoza | status ] Usunigto z Twojego kregu: Matt Brown
e Matt Brown Matt Brown Matt Brown OK
— — —
mg/dL 94 94 mg/dL . )
Uwaga: uzytkownik
Ostrzezeni
P Jane Brown Jane Brown " ¥2028MMa B Susan Johnson systemu Eversense CGM
s — a pewno cheesz usungé Jane i *
- - - - Brown? . . , . ,
s — L = 76 i moze rqwmez usgwac
G uczestnikow swojego kregu.
® Steamibinom ® Stsonahneon Mery Staith W takim przypadku uczestnik
b - = - - . .
= otrzyma powiadomienie.
= 76 ) = 76 ) 91 ) yma p

@ Mary Smith @ Mary Smith
e e
mg/dL 9 1 mg/dL
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Menu gtowne
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Menu gtowne umozliwia dostep do ekranu gtownego aplikacji Eversense NOW, informacji o stronie i strony wylogowania.

)

Joe Smith

@) Apropos

(1 se déconnecter

7 Menu gtéwnego mozna
przejs¢ do ekranu gtéwnego

w celu wyswietlenia na swojej
liscie uzytkownikdw systemu
Eversense CGM, wyswietlenia
informacji o aplikacji Eversense
NOW na karcie Informacje,
wylogowania sie z aplikacji,
dodania zdjecia profilowego.

Aby przejs¢ do menu gtéwnego, nalezy dotknac ikony
Z trzema paskami w lewym gérnym rogu ekranu.

Ekran gtéwny

= Eversense Now

|

Etat

l

Jane Brown
(@)
Matt Brown

86

Vo Susan Johnson

- 92

84

—
mg/dL

-

mg/dL

ma/dL

mg/dL

Informacje

= A propos

e\/ersense.NoW

CGM Remate Monitoring

Pour télécharger une copie du Guide
de l'utilisateur d'Eversense Now,
rendez-vous a la page
www.eversensediabetes.com.

Compagnie : ! ics, Inc.
20451 Seneca Meadows
Parkway,
Germantown, Maryland,
Usa
www.eversensediabetes.co
m

Version : 1.0.0.0.28 (32-bit)
Publié : juil. 8, 2017

Compatibilité :  www.eversensediabetes.co
m/products

Wylogowanie

Avertissement

Etes-vous slrfe) de vouloir vous

onnecter ?

Eversense NOW wyswietli
powiadomienie z prosha
o0 potwierdzenie przed
wylogowaniem. W celu
ponownego zalogowania

konieczne jest wprowadzenie
nazwy uzytkownika i hasta.

Zdjecia profilowe

Veuillez choisir votre photo de profil

Prendre une photo

Choisir existant

Annuler

Aby dodac zdjecie profilowe, nalezy
dotknac ikony zdjecia profilowego
w menu gtéwnym aplikacji
Eversense NOW. Aby zrobic zdjecie
lub dodac zdjecie zapisane na
urzadzeniu przenosnym, nalezy
postepowac zgodnie z instrukcja
wyswietlang w powiadomieniach.
Dodane zdjecie profilowe bedzie
takze wysSwietlane w aplikacji
uzytkownika systemu CGM obok
nazwy uzytkownika.
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Wyswietlanie danych z systemu CGM

Strona gtowna wyswietla liste 0sob, ktorych dane z systemu CGM mozna odczytywac zdalnie, wraz z ostatnig wartoscig CGM, oraz strzatka trendu,
wskazujgcg kierunek i tempo zmian.

Lista jest domyslinie sortowana wedtug nazwisk. Liste mozna sortowac wedtug nazwiska, glukozy oraz statusu, klikajac zadana karte u géry strony.

Ekran gl'éwny aplikacji Eversense NOW = Eversense Now = Eversense Now = Eversense Now
Aby odswiezy¢ ekran gtowny: | = TN o |
1. otworz Ekran gtéwny.
Jane Brown Jane Brown Jane Brown
2. Przeciagnij w dét ze $rodka strony gtownej (jesli korzystasz a 7 8 » a 7 8 » an 1 5 3 -
Z urzadzenia z systemem iOS, po przeciagnieciu od géry T T T
ekranu otworzg sie Twoje widzety iOS zamiast odswiezenia Matt Brown Mary Smith @ Mary Smith
ekranu gtéwnego). 86 m';c'L 8 4 m';c'L - _—
Dane glukozy uzytkownika systemu CGM odswiezaja sie
w Twojej aplikacji automatycznie co 5 minut, jesli Ty oraz Susan Jonnson Matt Erown Susan Johnson
uzytkownik systemu CGM jestescie potaczeni z Internetem. &= 92 :;dL 86 :;dL & Offline
Uwaga: jesli uzytkownik Eversense CGM wytaczy automatyczna Mary Smith Susan Johnson Matt Brown
synchronizacje, dane odczytéw poziomu glukozy nie beda 2 8 4 = P-4 9 2 = Nadajiilk odigczony
przesytane do aplikacji Eversense NOW. mg/dL mg/dL

Strona gtéwna sortowana wedtug

. Strona gtéwna sortowana wedtug statusu
poziomu glukozy

Strona gtéwna sortowana wedtug nazwiska

Strzatki trendu

Obok nazwy uzytkownika systemu Eversense CGM zostanie wyswietlona
strzatka trendu. Strzatka trendu pokazuje obecny kierunek oraz tempo
zmian poziomu glukozy.

Poziom glukozy rosnie lub spada stopniowo w tempie od 0,0 mg/dl do 1,0 mg/dl na minute.

Poziom glukozy rosnie umiarkowanie w tempie od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minute.

Do obliczania trendéw aplikacja wykorzystuje ostatnie 20 minut danych
Z ciggtego pomiaru glukozy. W przypadku braku wystarczajacej liczby
wartosci wskazan z czujnika do obliczen strzatka wyswietlana jest

w kolorze szarym.

Poziom glukozy spada umiarkowanie w tempie od 1,0 mg/dl do 2,0 mg/dl na minute.

Poziom glukozy rosnie bardzo szybko w tempie ponad 2,0 mg/dl na minute.

= ¢ \ ¥

Poziom glukozy spada bardzo szybko w tempie ponad 2,0 mg/dl na minute.
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Status
Obok nazwy uzytkownika systemu Eversense CGM moze by¢ wySwietlany jeden z czterech statusow.

= Eversense Now

[ Nazwisko l Glukoza

Jane Brown ST Ostatni odczyt poziomu glukozy

1 5 3 J— Uzytkownik aktywnie otrzymuje dane dotyczace poziomu glukozy.
- mg/dL
ary i nteligentny nadajnik uzytkownika jest podtaczony, ale obecnie nie otrzymuje danyc
Mary Smith Inteligentny nadajnik uzytkownika jest podt le ob t danych
dotyczacych poziomu glukozy lub nie ma wystarczajacej ilosci danych do wyswietlenia.
- - Przyczyny:
/dL . . .
ke e System CGM jest w fazie rozgrzewania.
Susan Johnson e Uzytkownik CGM jest w fazie inicjalizacji i nie otrzymat jeszcze swojego pierwszego
odczytu poziomu glukozy.
Offline o Uzytkownik otrzymat alert, ktéry uniemozliwia wyswietlanie danych dotyczacych
- > .
\ poziomu glukozy.
,,Offline”
Matt Brown

Uzytkownik tymczasowo wytaczyt udostepnianie danych. Aktualizacja statusu w aplikacji

Nadajnik odtaczony Eversense NOW uzytkownika moze zajac¢ do 10 minut.

~ ,Nadajnik odtaczony”

Brak potaczenia pomiedzy inteligentnym nadajnikiem i aplikacjg Eversense CGM.
Przyczyny:

* Bateria inteligentnego nadajnika jest roztadowana lub jest w trakcie fadowania.

¢ Pofaczenie Bluetooth, potaczenie z Internetem lub urzadzenie przenosne jest wytgczone.
¢ |nteligentny nadajnik jest poza zasiegiem lub jest wytaczony.

e Uzytkownik systemu CGM wytaczyt automatyczng synchronizacje.
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Wykres trendu
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W celu wyswietlenia szczegdtowych informacji dotyczacych poziomu glukozy uzytkownika systemu CGM na stronie gtdwnej nalezy dotknac¢ nazwy uzytkownika systemu Eversense CGM. Pierwszy ekran

pokazuje wykres trendu wartosci glukozy uzytkownika z ostatnich trzech godzin. Strzatka trendu wskazuje obecny kierunek i tempo zmian stezenia glukozy.

Aby odswiezy¢ ekran, nalezy dotkngc ikony odswiezania :

Dataigodzina* —
Data i godzina wyswietlanego odczytu poziomu glukozy.

Odczyt poziomu glukozy —
Poziom glukozy z ostatniej synchronizacji.

* W przypadku nieotrzymania nowego odczytu
poziomu glukozy w ciggu 5 minut od ostatniej
wartosci poziomu glukozy data i godzina bedaq

£ Mary Smith o

— 19.07.2017, 13:22

BBl s

%\‘ [

gg,_. ...............................
1" 12 13

4 Matt Brown <

wyswietlane na czerwono.

o 19.07.2017,12:56

Odswiez

Wczytuje ostatnio zsynchronizowane dane odczytéw poziomu glukozy.

Kierunek i tempo zmian poziomu glukozy uzytkownika (stopniowo, umiarkowanie,

* e——— Strzatka trendu
—0
mg/dL szybko rosnie lub szybko spada).

Jednostka miary

Jednostka miary wykorzystywana do wyswietlania wszystkich danych odczytow

poziomu glukozy.

Czerwone linie przerywane

Ustawienia wysokiego i niskiego poziomu alertow wprowadzone przez uzytkownika.

Zielone linie przerywane

Wysoki i niski zakres docelowy ustawiony przez uzytkownika.

Zielony obszar pod linia trendu

Wskazuje wartosci glukozy uzytkownika znajdujace sie w ustawionym

zakresie docelowym.
761ty obszar pod linia trendu

Wskazuje wartosci glukozy uzytkownika znajdujace sie poza ustawionym zakresem
docelowym, ale znajdujace sie w ustawionym zakresie alertu.

Czerwony obszar pod linig trendu

Wskazuje wartosci glukozy uzytkownika znajdujace sie poza ustawionym

zakresem alertu.
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Alerty aplikacji Eversense NOW

W sytuacji, gdy uzytkownik systemu Eversense
CGM otrzyma alert poziomu glukozy, aplikacja
Eversense NOW wysyta rowniez alert do osob
w jego lub jej kregu.

Alerty moga by¢ wyswietlane w postaci powiadomienia
na ekranie blokady, powiadomienia w gornej czesci
ekranu, okna wyskakujacego lub powiadomienia na
zegarku Apple Watch.

Ostrzezenie: informacje o poziomach
glukozy wyswietlane w aplikacji Eversense
NOW nie powinny by¢ wykorzystywane do
podejmowania decyzji dotyczacych terapii.
Aplikacja Eversense NOW stuzy pomocniczo do
wyswietlania danych z systemu Eversesne CGM
i nie nalezy jej uzywac jako wyswietlacza
gtéwnego systemu Eversense CGM.

Uwaga: aby otrzymywac alerty o poziomach
glukozy na zegarku Apple Watch, w aplikacji
Eversense NOW nalezy ustawi¢ powielanie
powiadomien na zegarku Apple Watch .

Historia alertow

Aby przejrzec historie alertéw o poziomach glukozy
uzytkownika systemu Eversense CGM, nalezy
przesunac¢ ekran na lewo z widoku wykres trendu.

Ekran Historia alertéw pokazuje ostatnie
20 alertow otrzymanych przez uzytkownika
w aplikacji Eversense CGM.

Alerty monitorujg zdarzenia takie jak tempo wzrostu
lub spadku poziomu glukozy, wysokie i niskie
wartosci glukozy (hiperglikemia lub hipoglikemia).

Uwaga: po wiaczeniu funkgji alertow przewidywania
w systemie Eversense CGM bedg otrzymywane
wyltgcznie alerty dotyczace przewidywanego
wysokiego lub niskiego poziomu glukozy.

Alert: ekran blokady

< Alerty glukozy 6
piatek, lipca 14, 2017

(D Wysoki poziom glukozy 13:32
@ Przewidywany wysoki poziom war®7
(@ Niski poziom glukozy 11:27
(® Przewidywany niski poziom wartd€:57
@ Niski poziom glukozy 08:22
czwartek, lipca 13, 2017

(@ Wysoki poziom glukozy 20:52
@ Przewidywany wysoki poziom wa2(h32
@ Przewidywany niski poziom wartdg:42

(%) Przewidvwanv niski poziom wartd:27
L]

Alerte
Jane Doe: Hypoglycémie

OK

Messages Mail Safari Musigue

Alert: powiadomienie

Dziennik zdarzen

Aby przegladac dziennik zdarzen Eversense CGM, nalezy
przesung¢ ekran w lewo z widoku Historia alertow.

Ekran Dziennik zdarzen pokazuje 20 ostatnich zdarzen
zarejestrowanych przez uzytkownika systemu CGM. Ekran
Dziennik zdarzen pokazuje informacje wprowadzone przez
uzytkownika systemu Eversense CGM: kalibracje, positki,
wysitek fizyczny, poziom glukozy we krwi, poziom insuliny,
stan zdrowia. Jezeli uzytkownik nie wprowadzit zadnych
zdarzen, lista bedzie pusta.

Eversense NOW | mg/dI

EVERSENSE N..J

Alert
Susan Johnson:

Niski poziom glu-
kozy

Alert: na zegarku
Apple Watch

Alert: w oknie wyskakujacym w aplikacji

{ Journal des événem...

vendredi, juillet 07, 2017

@ sante 11:32
@ Etalonnage, 100 mg/dL 11:32
O Repas 11:24
@ Etalonnage, 79 mgidL 08:02

mercredi, juin 07, 2017
@ sants 14:04

mercredi, novembre 23, 2016

Santé 11:13
Q

@ Insuline 11:13
© Repas 1:12
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Monitorizacion remota con el sistema de MCG Eversense
| |. o / E [ |D1 ? {

La aplicacion de MCG Eversense incluye una funcion de monitorizacion remota opcional. Esta funcion permite visualizar los datos de la MCG Eversense
en una pantalla secundaria mediante la aplicacion para movil Eversense NOW.

Uso previsto
La aplicacion Eversense NOW estd destinada para utilizarse como visualizacién secundaria de datos de glucosa y alertas para los usuarios de MCG Eversense.

Contraindicaciones
Siga las pautas del centro sanitario para utilizar su dispositivo mévil en presencia de aparatos de resonancia magnética, escaneres para tomografia computadorizada y equipos para otros procedimientos.

Riesgos
Es posible que, a veces, no se puedan enviar los datos de glucosa a la aplicacion Eversense NOW. Si no recibe datos de glucosa del usuario de MCG Eversense, no podra ayudarle en el caso de que se
produzca un valor de glucosa alto o bajo. La funciéon de monitorizacion remota proporciona una visualizacion secundaria de los datos. No es un sistema de monitorizacion remota en tiempo real.

Los usuarios de MCG Eversense pueden no disponer siempre de conexion para permitir la transferencia de datos, como Ethernet/Wi-Fi o 3G/4G/LTE. Si usted o el usuario de MCG Eversense no disponen
de conexion a Internet, los datos no estaran disponibles para visualizarlos. Cualquier problema con dispositivos méviles, Internet inalambrica, conexion de datos, el sistema de gestion de datos (DMS)
Eversense, el transmisor inteligente del usuario de MCG fuera de cobertura de su dispositivo mévil o el cambio del transmisor inteligente pueden causar que no sea posible visualizar los datos. El usuario
de Eversense no debe confiar en que usted monitorice sus datos de glucosa con el fin de ayudarle en caso de que se produzca un evento de glucosa alta o baja.

Ventajas

El sistema de MCG Eversense utilizado en combinacion con la aplicaciéon de monitorizacion remota Eversense NOW puede proporcionar mas confianza a los usuarios de MCG, ya que saben que otras
personas también pueden visualizar sus datos de MCG.

Advertencias:

* No se debe utilizar la informacion sobre glucosa que se muestra en la aplicacion Eversense NOW para tomar decisiones sobre tratamiento. La aplicacion Eversense NOW es una visualizacion
secundaria de los datos de la MCG Eversense y no se debe utilizar en lugar de la visualizacion principal de la MCG Eversense. Los usuarios de MCG Eversense deben utilizar siempre valores de glucemia
obtenidos con glucémetro para tomar decisiones de tratamiento. Utilizar un valor del sensor de glucosa para tomar una decisién de tratamiento podria dar lugar a valores de glucemia altos o bajos.

e Los usuarios de MCG Eversense no deben confiar en quienes monitorizan remotamente las lecturas de glucosa para notificarles la existencia de eventos de glucosa alta o baja.
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Precauciones:

La aplicacion para movil Eversense NOW Remote no sustituye al régimen de monitorizacion indicado por un profesional sanitario.
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Si un usuario de MCG Eversense NOW no tiene activada la sincronizacion automatica (la funcion que permite enviar automaticamente los datos desde la aplicacion Eversense NOW), puede pasar por

alto tendencias y eventos de glucosa alta o baja.

Si usted y los usuarios de MCG Eversense no disponen de conexion a Internet, o si el dispositivo mévil del usuario de MCG se ha apagado debido a una bateria baja o descargada, no es posible mostrar

sus datos de MCG Eversense en la aplicacion Eversense NOW.

Si apaga los sonidos de su dispositivo mavil, no recibira las alertas audibles acerca de los datos de MCG que estd monitorizando remotamente en su aplicacion Eversense NOW.

Si un usuario de MCG configura su estado como Sin conexién, no recibira ningtin dato de MCG en su aplicacion Eversense NOW.

La aplicacion Eversense NOW no se comunica directamente con el sensor Eversense ni con el transmisor inteligente Eversense.

La aplicacion Eversense NOW no puede cambiar la configuracion de la aplicacién de MCG Eversense.

Si no permite las notificaciones de la aplicacion Eversense NOW, no recibira alertas relacionadas con la glucosa de los usuarios de MCG Eversense.
Si su dispositivo mévil esta configurado en modo No molestar, no oira las notificaciones de la aplicacion Eversense NOW.
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o e o / . e 7/

Esta guia de usuario explica como se utiliza la aplicacion Eversense NOW para monitorizar remotamente la glucosa de los usuarios del sistema de MCG
Eversense.

Gracias por descargar la aplicacion para movil Eversense NOW. Ahora Eversense NOW permite monitorizar remotamente los datos de glucosa de los usuarios del sistema de MCG Eversense.

Precaucidn: La aplicacién de monitorizacion remota Eversense NOW no sustituye a la visualizacion principal en la aplicacion del sistema de MCG Eversense, ni al régimen de monitorizacién
indicado por un profesional sanitario.

Requisitos del sistema

¢ La aplicacion Eversense NOW descargada a su dispositivo mévil desde la Apple® App Store
¢ Un dispositivo compatible Apple® iPhone® 0 iPod® o iPad® (iOS version 8.0 o posterior)

* Puede consultar una lista de dispositivos compatibles en www.eversensediabetes.com

Nota: Se necesita una conexion a Internet inalambrica para descargar la aplicacion y recibir remotamente valores de glucosa para visualizarlos en la aplicacion Eversense NOW. Si el usuario de MCG Eversense
ha desactivado la sincronizacién automatica, no se mostraran valores de glucosa en la aplicacion Eversense NOW.

Acuerdo de licencia para el usuario final y politica de privacidad

El uso de la aplicacion Eversense NOW estd sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de licencia para el usuario final de Eversense NOW 'y la politica de privacidad de la aplicacion Eversense NOW
mas recientes. Estos documentos se actualizan periddicamente y se publican en www.eversensediabetes.com.

Dispositivos desbloqueados de forma ilicita

NO utilice las aplicaciones de Eversense en dispositivos iPhone, iPad o iPod desbloqueados de forma ilicita. Los dispositivos desblogueados de forma ilicita no proporcionan niveles de seguridad y precision
adecuados para el usuario y no estan aprobados para el uso por Senseonics.

Ayuda y soporte
Sino comprende las instrucciones de esta Guia del usuario, consulte la contraportada para localizar a su distribuidor local.
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Unirse a un circulo de Eversense
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Un circulo de Eversense es un grupo de personas que pueden monitorizar remotamente los datos de glucosa y las aletas relacionadas con la glucosa de un
usuario de MCG Eversense. Para unirse al circulo, debera aceptar la invitacion por correo electronico que recibira del usuario de MCG Eversense, crear una

cuenta en el sitio web Eversense DMS y descargar la aplicacion para movil Eversense NOW.

El programa Eversense DMS es una aplicacion web compatible con el sistema de MCG Eversense que se utiliza para visualizar datos historicos e informes de glucosa a fin de ayudar a identificar tendencias de
glucosa como ayuda para la gestion de la diabetes. El programa Eversense DMS también permite crear una cuenta para poder visualizar remotamente los datos de glucosa utilizando la aplicacion Eversense NOW.
No es posible visualizar datos de glucosa remotamente mediante el programa Eversense DMS. Para obtener mas informacion sobre el programa Eversense DMS, visite www.eversensediabetes.com.

Aceptar una invitacion para unirse a un circulo de Eversense

Un circulo de Eversense es un grupo de personas invitadas por un usuario de MCG Eversense para visualizar sus datos y alertas de glucosa remotamente.

1.

Recibird una invitacion por coreo electrénico, “Solicitud para
visualizar datos de glucosa”, para unirse al circulo de un usuario
de MCG Eversense.

Nota: Si espera una invitacién y no la ve en su Bandeja de entrada,
consulte sus carpetas de spam o correo no deseado.

. Haga clic en el vinculo del correo electronico.

. Inicie la sesion en su cuenta de Eversense.

Nota: La aplicacion Eversense NOW le permite unirse a un maximo
de 10 circulos de Eversense. Si recibe una invitacion para unirse a un
118 circulo, recibird un correo electronico que le pedird que se retire

de un circulo existente antes de incorporarse a uno nuevo.

< Buzones Entrada

® noreply@eversensediab...

Editar

Solicitud para visualizar datos de gluc...

Actualizade ahora mismo

“

£ Entrada

Solicitud para visualizar datos de
glucosa

Ha recibido una invitacién de

ver sus datos de glucosa.

Después de descargar la aplicacién
Eversense Now y crear una cuenta
segura, podrd ver los datos de
glucosa de
eversensemktg15@gmail.com . Siga
los pasos siguientes para continuar:
1.Descargue la aplicacion Eversense
Now desde App Store o Google Play.
2.Haga clic en el enlace siguiente
para crear su cuenta segura.

P B B K& @

£ Entrada

Después de descargar la aplicacion
Eversense Now y crear una cuenta
segura, podra ver los datos de
glucosa de
eversensemktgl5@gmail.com . Siga
los pasos siguientes para continuar:
1.Descargue la aplicacién Eversense
Now desde App Store

2.Haga clic en el enlace siguiente
para crear su cuenta segura.

email=eversensemktg3@gmail.comé&
follower=526c6991-8b2c-445e-
a668-6f7b0b04aeb0

NOTA: Si ya dispone de una cuenta
de DMS de Eversense para utilizarla

P B B « ™
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Descargar la aplicacion Eversense NOW
1. vaya a la Apple App Store y busque “Eversense NOW”.

2. Pulse el icono Eversense NOW, descargue e instale la aplicacién en su
dispositivo inteligente.

3. Cuando se le indique, pulse “Permitir” para recibir las alertas relacionadas con
la glucosa de los usuarios de MCG Eversense de su lista.

Precaucion: Sino permite las notificaciones de la aplicacién Eversense NOW,
no recibira alertas relacionadas con la glucosa de los usuarios de MCG Eversense.

4. Cree una cuenta de Eversense para iniciar sesién en la aplicacion.

Nota: Siya dispone de una cuenta de Eversense, no es necesario que cree una nueva para utilizar
Eversense NOW. Haga clic en el vinculo del correo electrénico de invitacion e inicie sesién en su cuenta
existente de Eversense. Al actualizar la pagina de inicio de su aplicacion Eversense NOW, verd el nombre
del usuario de MCG cuya invitacién haya aceptado.

5. Acepte el acuerdo de licencia para el usuario final.

6. Seleccione la unidad de medida. La unidad de medida que elija se aplicara a todos los usuarios
de MCG Eversense cuyos datos pueda visualizar. Después de instalar la aplicacién, ya no se puede
cambiar la unidad de medida.

“Eversense Mow" guiere
enviarte notificaciones

Las notificaciones puedan inchsr
sonidos, avises y globos en |a pantalla

de inicio. Puedes configurarlo desde
Ajustes.

Mo permitir

He oividads s
Grear cuanta R

INICIAR SESION

Eversense NOW | mg/dL

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USLARID FINAL

Hewsvanics Privacy Poliey and End User Licessy
At
Dazee of Last Update: Fanusry 2006

Inirndustion
We an Serseonsce Inc. ("Senseonics”, "us® or "we™) seck f0
imprenoe the lives of people with disketes hy esbancing ther
hility o manage the discass with nelative gase and acesmcy.
T cuahle this, our products collect cenmin personal and bealih
infirmation. W an: commitial 0 respeating your privacs,
protecting vour data that we collect, and letting you decide
Bocrw your infmeeation 18 used and shaced
- W will e rseparens about our < practicss and will
axplain tham in clir mgmps

Wi vl mewer el o dats, s will only hare personally

tlentifialshe dans when vou deect us s or under the
cirpmmstamees autlimed in thes Privacy Folicy.

Wi will alwaries tikie thar secursty of yoor dia serivily
Somsennics” glucose monitoring produscts and 1ools are
e igmasdd 1o vkl sy of the prokbems of wsditional seseor
pechnologivs and ba provide sn unmaiched combination of
iccuracy and bang sensoc life. This Privacy Policy applies i
he fullwing

aata callocted by aur subcutmenis Everaense Somar and
oot Eversense Sinam Teassmmier (our “Deviees "L

ihe Eversense Muobile Medizal Apglicaticn and soy other

Cancelar Aceptar

® Finalizar

UNIDAD DE MEDIDA

La lectura de glucosa ha sido eamblado para
medir y mostrar en las unidades de medida gue
5@ indican & continuacin.

Unidad de medida: mg/dL

Ejempio: 160 mg/dL (o cualguier punto en el
intervalo de 40 a 400 mg/dL)

mgjdL a

mmol/L

Si desea cambiar la unidad de medida a mmollL,
s0i0 puede hacerlo en este momento. Para
cambiar |a unidad de medida, a5 necesario
eliminar la aplicacién Eversenze Now y volver 8
Instalaria.
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Para quitar a un usuario de MCG Eversense de la lista
Al quitar un usuario de MCG Eversense de la lista, ya no podra monitorizar remotamente sus datos de glucosa. Para volver a afiadir un usuario a la lista, péngase en contacto con el usuario de MCG Eversense

para que le envie una invitacion nueva.

1. Deslice por encima del nombre del usuario del sistema de MCG Eversense en la pagina de inicio hacia la izquierda.

2. Pulse “Eliminar”.

Una advertencia le pedird que confirme que desea eliminar el usuario de MCG Eversense.

3. Pulse “Si” para eliminar de forma permanente a la persona de la lista.

La pdgina de inicio dejara de mostrar el usuario en la lista.

Nota: El usuario de MCG Eversense puede tardar hasta 2 horas en ver que ya no se encuentra en su circulo en la aplicacion de MCG Eversense.

Eversense Now

®
&

®

T

Estado

]

Matt Brown

94

Jane Brown

Susan Johnson

76
Mary Smith

91

Eversense Now

m Glucosa [ Estado l

Matt Brown

94 2.

Jane Brown
SReTM R
@', Susan Johnson L
- [6 ..
Mary Smith

91 =

Advertencia

&Esté seguro de que desea quitar
lane Brown?

No

@1

&

Eversense Now

Eversense NOW | mg/dL

Notificacion
Te han sacado del circulo de Matt

|

Estado

] Brown.

Matt Brown

94

Susan Johnson

76

Mary Smith

91

mg/dL

-
mg/dL

ma/dL

OK

Nota: Un usuario de

MCG Eversense también
puede eliminarle de su circulo.
Si esto sucede, aparecera

esta notificacion.
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Menu principal
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El mendu principal muestra el acceso a la pagina de inicio de Eversense NOW., la pagina Acerca de y la pdgina de cierre de sesion.

n/

Joe Smith

@ Acercade

() cerrar sesion

Desde el Menu principal se

puede acceder a la pagina de
inicio para ver a los usuarios de
MCG Eversense de su lista, revisar
informacion sobre la aplicacion
Eversense NOW en la pagina
Acerca de, cerrar la sesion de la
aplicacién o afadir una imagen de
perfil.

Para acceder al Menu principal, toque el icono con las
3 franjas en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Inicio

Eversense Now

Jane Brown
(@) -
- 78 >
. Matt Brown
-
86 mg/dL
/ . Susan Johnson
( ) -y
- 92
e Mary Smith
—
84 mg/dL

Acerca de

= Acerca de

e\/ersense.NowW

CGM Rermote Monitoring

Empresa:

Versidn:
Liberado:
Compatibilidad

Para descargar una copia de la Guia
del usuario de Eversense Now, visite
www.eversensediabetes.com.

Senseonics, Inc.

20451 Seneca Meadows
Parkway,

Germantown, Maryland,
Usa
www._eversensediabetes.co
m

1.0.0.0.28 (32 bits)
jul 8, 2017

www.eversensediabetes.co

m/products

Cerrar sesion

Advertencia
£Estd seguro de que desea cerrar la

sesion?

Eversense NOW le pedira que

confirme antes de cerrar la sesion.

Si cierra la sesion de la aplicacion,
deberad introducir su nombre de
usuario y contrasefia para volver
a abrir la aplicacion.

Imagenes de perfil

Seleccione su imagen de perfil

Tomar foto

Seleccionar existente

Cancelar

Puede afiadir una imagenasu
perfil tocando en la imagen de
perfil en el Mend principal de la
aplicacion Eversense NOW. Siga
las indicaciones para hacer o
afadir una fotografia guardada

en el dispositivo mévil. La imagen
de perfil que se afiada también
aparecera en la aplicacion del
usuario de MCG junto a su nombre.
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Visualizar datos de MCG

La pdgina de inicio muestra la lista de personas cuyos datos de MCG puede visualizar remotamente, junto con su valor de MCG mads reciente y una flecha
que indica la tendencia de variacion y la velocidad de cambio.

De forma predeterminada, la lista estd ordenada por apellido. La lista se puede ordenar por Apellido, Valor de glucosa o Estado, haciendo clic en la pestafia correspondiente en la parte superior de la pagina.

Pégina de inicio de Eversense N OW = Eversense Now = Eversense Now = Eversense Now
Para actualizar la pagina de inicio: o — Ern oo Tl ErEET. -
1. Abra la pagina de inicio.
Jane Brown Jane Brown Jane Brown
2. Deslice hacia abajo dentro de la pagina de inicio (si utiliza a 7 8 -» a 7 8 -» an 1 5 3 -
un dispositivo i0S, al deslizar desde la parte superior de la T T T
pantalla, se abren los widgets de iOS en lugar de actualizar Matt Brown Matt Brown Mary Smith
la pagina de inicio). » " P e
. . L. 86 mg/dL 86 mg/dL mag/dL
Los datos del usuario de MCG se actualizan automaticamente
en la aplicacién Eversense NOW cada 5 minutos aproximadamente Susan Jonnson & Susan Johnson & Susan Johnson
; ; i Sin conexién
cuando usted y el usuario de MCG dispongan de conexion = 92 el &= 92 ey =3
a Internet.
Mary Smith Mary Smith Matt Brown
Precaucidn: Siel usuario de MCG Eversense ha desactivado 2 8 4 — - 8 4 — Transmisor
la sincronizacion automatica, no se enviaran valores de glucosa mg/dL mg/dL i
automaticamente a su aplicacion Eversense NOW.

Pagina de inicio ordenada por valor

Pagina de inicio ordenada por apellidos Pégina de inicio ordenada por estado

de glucosa

Flechas de tendencia _ _ _

) ] ) = Niveles de glucosa en aumento o descenso gradual con una velocidad entre 0,0 ma/dL y 1,0 ma/dL por minuto.
Junto al nombre de usuario de MCG, verd una flecha de tendencia.
La flecha de tendencia muestra el sentido actual de variacion de la N Niveles de glucosa en aumento o descenso moderadamente rapido con una velocidad entre 1,0 mg/dL
glucosa y con qué velocidad se produce este cambio. y 2,0 mg/dL por minuto.
La aplicacion utiliza los dltimos 20 minutos de datos continuos de o~ Niveles de glucosa en descenso moderadamente rapido, disminuyendo con una velocidad entre 1,0 mg/dL
glucosa para calcular las tendencias de la glucosa. Si no hay valores y 2,0 mg/dL por minuto.
del sensor disponibles suficientes para el célculo, la flecha aparece en ) L . .
color gris Niveles de glucosa en aumento muy répido, aumentando con una velocidad mayor que 2,0 mg/dL por minuto.

‘ Niveles de glucosa en disminucién muy rapida, disminuyendo con una velocidad mayor que 2,0 mg/dL por minuto.
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Estado

Junto a un nombre de usuario de MCG Eversense, pueden aparecer cuatro condiciones de estado distintas.

Eversense Now

[ Apellidos

Jane Brown
f—

153 ...
Mary Smith /7

mg/dL

Susan Johnson

Sin conexién

\

— Lectura de glucosa mas reciente

Eversense NOW | mg/dL

El usuario recibe datos de glucosa de forma activa.

13 »

El transmisor inteligente del usuario estd conectado pero actualmente no recibe datos
de glucosa o no hay datos de glucosa suficientes para mostrar un valor.

Esto se puede deber a lo siguiente:

¢ El sistema de MCG estd en fase de calentamiento.
o El usuario de MCG estd en fase de inicializacion y todavia no ha recibido la primera

lectura de glucosa.

e E| usuario ha recibido una alerta que impide visualizar datos de glucosa.

""Sin conexion”

Matt Brown

Transmisor
desconectado

El usuario ha desactivado el uso compartido de datos con usted. (Pueden pasar hasta
10 minutos hasta que la actualizacion de estado aparezca en la aplicacion Eversense NOW).

— "Transmisor desconectado”

No hay conexion entre el transmisor inteligente y la aplicacion de MCG Eversense. Esto se

puede deber a lo siguiente:

e Es necesario recargar la bateria del transmisor inteligente, o se esta cargando.
¢ Es posible que la conexion de Bluetooth, la conexion a Internet o el dispositivo mévil

estén apagados.

o El transmisor inteligente esta fuera de alcance o estd apagado.
e El usuario de MCG ha desactivado la sincronizacion automatica.
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Grafico de tendencias

Para ver informacién mas detallada sobre la glucosa de un usuario de MCG, toque el nombre de cualquier usuario del sistema de MCG Eversense en la pagina de inicio. La primera pantalla muestra un
grafico de tendencias de los valores de glucosa del sensor del usuario durante las ultimas tres horas. Una flecha de tendencia indica el sentido actual de variacién de la glucosa y con qué velocidad se
produce este cambio.

Para actualizar la pantalla, pulse en el icono de actualizacion .

4 Mary Smith & Actualizar
Carga los datos de glucosa sincronizados mas recientemente.
Fechay hora* ———— e 20/06/17, 15:06

Fechay hora de la lectura de glucosa visualizada.

» e——— Flecha de tendencia
Lectura de glucosa ———e Indica el sentido de variacion de la glucosa del usuario y la velocidad con que lo hace
Nivel de glucosa obtenido en la tltima sincronizacion. mg/dL (en ascenso o descenso gradual, moderado o rapido).
— Unidad de medida

Unidad de medida que se utiliza para visualizar todos los datos de glucosa.

— Lineas discontinuas rojas
[ Ajustes de alerta alta y baja introducidos por el usuario.

—— Lineas discontinuas verdes
[ Intervalo objetivo alto y bajo introducido por el usuario.

° Area verde debajo de la linea de tendencia
\__, Indica que los valores de glucosa del usuario estaban dentro del intervalo
T . objetivo configurado.
° Area amarilla debajo de la linea de tendencia

Indica que los valores de glucosa del usuario estaban fuera del intervalo objetivo

13 14 15 ) . .
configurado, pero dentro del intervalo de alertas configurado.
; Area roja debajo de la linea de tendencia
Indica que los valores de glucosa del usuario estaban fuera del intervalo
* Si se no recibe una nueva lectura de glucosa de alertas configurado.

en un plazo de 5 minutos después del valor < Matt Brown Cr
mas reciente de glucosa, el texto de fecha
y hora se volverd de color rojo. ® 20/06/17, 15:01
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Alertas de Eversense NOW

Cuando un usuario de MCG Eversense recibe una alerta
relacionada con la glucosa, los miembros de su circulo
también recibiran la alerta de la aplicacion Eversense
NOW.

Estas alertas apareceran en una de cuatro formas: en
la pantalla de bloqueo, como notificaciones en la parte
superior de la pantalla, como elemento emergente en
la aplicacion o en un Apple Watch.

Advertencia: No se debe utilizar la
informacion sobre glucosa que se muestra en la
aplicacion Eversense NOW para tomar decisiones
sobre tratamiento. La aplicacion Eversense NOW
es una visualizacién secundaria de los datos de la
MCG Eversense y no se debe utilizar en lugar de
la visualizacion principal de la MCG Eversense.

Nota: Es necesario tener duplicadas las notificaciones
en la configuracion de las notificaciones de Eversense
NOW en Apple Watch para poder recibir las alertas de
glucosa en un Apple Watch.

Historial de alertas

Para visualizar el historial de alertas de glucosa del
usuario del sistema de MCG Eversense, deslice el dedo
por la pantalla desde el grafico de tendencias hacia

la izquierda.

La pantalla Historial de alertas enumera
las ultimas 20 alertas relacionadas con la glucosa
que el usuario haya recibido en la aplicacion de
MCG Eversense.

Estas alertas monitorizan eventos como el aumento
0 la disminucion de la glucosa, asi como los valores de
glucosa altos o bajos (hiperglucemia o hipoglucemia).

Nota: Solo recibira las alertas de prediccion de
glucosa alta o baja si el usuario de MCG Eversense
tiene las alertas predictivas activadas.

oque:

Alerta: pantalla de bloqueo

< Alertas de glucosa (&

miércoles, julio 05, 2017
Glucosa baja

Glucosa baja

Glucosa baja

Glucosa baja

Prediccion de glucosa baja
Velocidad en disminucion
Velocidad en aumento

Velocidad en aumento

®©® ® 0 ©® © © © ©

Velocidad en disminucion

?

Velocidad en disminucién
L]

20:24

19:59

18:29

18:04

17:49

16:27

16:27

16:16

16:15

16:05

Alerta
Susan Johnson: Glucosa baja

Aceptar

Satari Misica

Eversense NOW | mg/dL

m EVERSENSE N

Alerta
Susan Johnson:

Glucosa baja

oK

Alerta: en Apple Watch

Alerta: notificacion Alerta: en elemento emergente

Registro de eventos

Para visualizar el registro de eventos del usuario del sistema
de MCG Eversense, deslice el dedo por la pantalla desde el
historial de alertas hacia la izquierda.

Elregistro de eventos enumera los 20 eventos mas
recientes anotados por el usuario de MCG. El registro de
eventos muestra informacion introducida por el usuario de
MCG Eversense como calibraciones, comidas, ejercicio, valores
de glucemia, niveles de insulina, salud y ejercicio. Si el usuario
no ha introducido ningun evento, este registro estara vacio.

< Registro de eventos

viernes, julio 07, 2017

© Glucosa, 100 mg/dL 11:32
. Calibracion, 100 mg/dL 11:32
@ calibracion, 100 mg/dL 11:24
@ calibracion, 79 mgrdL 08:02

miércoles, junio 07, 2017
@ saud 14:04

miércoles, noviembre 23, 2016

@ saud 11:13
0 Insulina 11:13
© comida 1:12
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Remote Monitoring with Eversense CGM System

and Eversense NOWApPp

The Eversense CGM App includes an optional remote monitoring feature. This feature allows Eversense CGM data to be viewed on a secondary display via
the Eversense NOW mobile app.

Intended Use
The Eversense NOW App is intended to be used as a secondary display to view glucose data and alerts from Eversense CGM users.

Contraindications
Follow clinic and other institution guidelines for using your mobile device in the presence of MRIs, CT scans and other procedure equipment.

Risks
There may be times when glucose data cannot be sent to the Eversense NOW App. If you are not receiving glucose data from the Eversense CGM user, you cannot assist them in the event of a high or low
glucose value. The remote monitoring feature provides a secondary display of data. It is not a real-time remote monitoring system.

Eversense CGM users may not always have a connection to support data transfer such as internet/wifi or 3G/4G/LTE. If you or the Eversense CGM user does not have an internet connection, their glucose
data will not be available for you to view. Any problems with mobile devices, wireless internet, data connection, the Eversense Data Management System (DMS), the CGM user’s smart transmitter out of
range of their mobile device, or charging their smart transmitter may cause data not to be displayed. The Eversense user should not rely on you monitoring their glucose data to assist them in the event of a
high or low glucose event.

Benefits
The Eversense CGM System used with the Eversense NOW Remote Monitoring App may provide CGM users with additional confidence, knowing that others can also view their CGM data.

Warnings:

¢ Glucose information displayed on the Eversense NOW App should not be used to make treatment decisions. The Eversense NOW App is a secondary display of Eversense CGM data and should not
be used in place of the primary Eversense CGM display. Eversense CGM users should always use blood glucose values from their meter to make treatment decisions. Using a sensor glucose value
to make a treatment decision could result in a high or low blood glucose.

* Eversense CGM users should not rely on those who are remotely monitoring the glucose readings to notify them about high or low glucose events.
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Cautions:

The Eversense NOW Remote mobile app does not replace the monitoring regimen as directed by a healthcare professional.

If an Eversense CGM user does not have Auto Sync (the feature that enables data to automatically be sent to your Eversense NOW App) turned on, you may not see high or low glucose trends and events.

Eversense NOW | mg/dL

If you and the Eversense CGM users do not have an internet connection, or the CGM user’s mobile device has shut down due to a low or empty battery, their Eversense CGM data cannot be displayed

on the Eversense NOW App.

If you turn off the sounds on your mobile device, you will not receive audible alerts about the CGM data you are remotely monitoring on your Eversense NOW App.
If a CGM user sets their status to Offline, you will not receive any of their CGM data on your Eversense NOW App.

The Eversense NOW App does not communicate directly with the Eversense Sensor and/or with the Eversense Smart Transmitter.

The Eversense NOW App cannot change the settings on the Eversense CGM app.

If you do not allow notifications from the Eversense NOW App, you will not receive glucose related alerts from Eversense CGM users.

If you have your mobile device set to Do Not Disturb, you will not hear any notifications from the Eversense NOW App.
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This User Guide instructs how to use the Eversense NOW App for remote glucose monitoring of Eversense CGM System users.

Thank you for downloading the Eversense NOW mobile app. Eversense NOW allows you to remotely monitor glucose data from Eversense CGM System users.

Caution: The Eversense NOW Remote Monitoring App does not replace the primary display on the Eversense CGM System app, or the monitoring regimen as directed by a healthcare professional.

System Requirements
¢ The Eversense NOW App downloaded to your mobile device from the Apple® App Store
¢ A compatible Apple® iPhone® or iPod® or iPad® (iOS version 8.0 or higher)

* For a list of compatible devices, please go to www.eversensediabetes.com

Note: A wireless internet connection is required to download the app and to receive remote glucose values for display on your Eversense NOW App. If the Eversense CGM user has turned off Auto Sync,
no glucose values will be displayed on your Eversense NOW App.

End User Licence Agreement and Privacy Policy

Use of the Eversense NOW App is subject to the terms and conditions of the most current Eversense NOW End User Licence Agreement and Eversense NOW App Privacy Policy. These documents are
updated periodically, and are posted at www.eversensediabetes.com.

Jailbroken Devices

DO NOT use the Eversense Apps on jailbroken iPhones, iPads or iPods. Jailbroken devices do not provide an acceptable level of security and accuracy for the user, and are not approved for use by Senseonics.

Help and Support

If you don’t understand something in this User Guide, your local distributor(see back cover).
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The Eversense Circle refers to the group of people able to remotely monitor the glucose data and glucose related alerts of an Eversense CGM user. To join
the Circle, you will need to accept the email invitation you receive from the Eversense CGM user, create an account on the Eversense DMS website and

download the Eversense NOW mobile app.

The Eversense DMS Program is a web-based application that is compatible with the Eversense CGM System to display historical glucose data and reports to help identify glucose trends as an aid to diabetes
management. The Eversense DMS Program also allows you to create an account so you can remotely view glucose data using your Eversense NOW App. You cannot remotely view glucose data through the
Eversense DMS program. To learn more about the Eversense DMS Program, go to www.eversensediabetes.com.

Accepting an Invitation to Join an Eversense Circle

An Eversense Circle is the group of people an Eversense CGM user has invited to view their glucose data and alerts remotely.

1. You will receive an email invitation, “Request to view glucose data”,
to join an Eversense CGM user’s Circle.

Note: If you are expecting an invitation and do not see it in your
Inbox, check your Spam or Junk folders.

2. Click the link in the email.

3. Log in to your Eversense account.

Note: The Eversense NOW App lets you join a maximum of 10
Eversense Circles. If you are invited to join an 11th Circle you will receive an
email asking you to remove yourself from an existing Circle before being
added to a new one.

£ Gmail Inbox Ediit
. Search
noreply@eversensedi... 572p0

Request to view glucose data
Yo er atic

Upsdated Just Meow %

£ Inbax 4

You have received an invitation
from john.doe@gmail.com to view
his/her glucose data.

Once you have downloaded the
Eversense Mow app and created a
seclre account, you can view glucose
data from john.doe@gmail.com. Follow
the steps below to proceed:

1. Download the Eversense Mow app
from the App Store or Google Play

2. Click the link below to create your
secure account

https: (feversensedms com/EversenseN

owemail=john.doe@gmail.com&followe
r=45f71625-chd6-44b0-9a87-
5e411f12e95b

P B

< Inbox )

Request to view glucose data
Today at 2:21 PM

You have received an invitation
from john.doe@gmail.com to view
his/her glucose data.

You have reached the [imit of
Eversense accounts you can view.
Please remove an Eversense user
fram your Eversense Now app and
ask john.doe@gmail.com to resend
the request.

This mailbox does not accept
responses, If you feel you have
received this email in error, please
contact the person who sent the
invitation.

=i B B << &
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Download the Eversense NOW App
1. Go to the Apple App Store and search for “Eversense NOW”.

2. Tap the Eversense NOW icon, download and install the app to your smart device.

3. When prompted, tap “Allow” in order to receive glucose related alerts from
the Eversense CGM users on your list.

Caution: If you do not allow notifications from the Eversense NOW App, you will not
receive glucose related alerts from Eversense CGM users.

4., Create an Eversense account to log in to the app.

Note: If you already have an Eversense account, you do not have to create a new one to use Eversense NOW.

Click the link in the email invitation and sign into your existing Eversense account. When you refresh the Home
Page in your Eversense NOW App, you will see the name of the CGM user whose invitation you accepted.

5. Accept the End User Licence Agreement.

6. Choose the unit of measure. The unit of measure you choose will apply to all of the Eversense CGM users
whose data you can view. You cannot change the unit of measure once the app is installed.

"Eversense Now" Would Like
to Send You Notifications

Motifications may include alerts,
sounds, and icon badges. These can

be configured in Settings.

Dan't Allow Allow

Eversense NOW | mg/dL

y clicking "&ccept” hefaw: | agree to
1he tems of the End User License
Agreamant [ELILA), the Sansacaics

Privacy Palicy and Terms of Use

{Privacy Palicy) and, during my use of
the Eversense® System, thewr future
updates. | consant 1o the starage,
transmissian ard wse af my data,

including without limitation storage in

the UK. and iranamission 1o the L5
tfor limited purposas {such as
engineering and customer suppart), on
the terms of the EULA and Privacy
Policy, recognizing that susch data
provisians enable 1ul Tunctionafity and
suppart of the system

Cancel Accepl

Email

! J

Password

[ J
Create an account Fotgol my password

UNIT OF MEASUREMENT

Your glucose reading has been set to be
measured and displayed in the unit of
measurement shown below.

Unit of Measurement: mg/dL
Example: 160 mag/dL (or anywhera in the 40-400
mg/dL range)

mg/dL v

mmolfL

If you wish to change your unit of measurement
1o mmoliL, you can only do so at this time.
Before changing this setting, please consult with
wour doctor if you are unsure what your unit of
measurement should be.
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To Remove an Eversense CGM User from your List
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Removing an Eversense CGM user from your list means you will no longer be able to remotely monitor their glucose data. To add a user back to your list, contact the Eversense CGM user to send you a new

invitation.

1. Swipe the Eversense CGM System user’s name on the Home Page to the left.

2. Tap “Delete”.

A warning will ask you to confirm you want to remove the Eversense CGM user.

3. Tap “Yes” to permanently remove this person from your list.

The Home Page will no longer show the user in your list.

Note: It can take up to 2 hours for the Eversense CGM user to see that you are no longer in their Circle on their Eversense CGM App.

= Eversense Now

m
@ Matt Brown

Glucose

Status

l

Jane Brown

Susan Johnson

76
Mary Smith

o1

=

mgfdL

mg/dl.

Eversense Now

Glucose |

Status ]

Matt Brown

94

mg/dL

@ Susan Johnson
< 76
Mary Smith

o1

=

Delete

=
mg/dL

mg/dL

Warning

Ara you sure you want to remove Jane
Brawn?

@
-

Eversense Now

Status

Matt Brown

94

Susan Johnson

76
Mary Smith

o1

-
mgfdL

-
mg/dl

=
mg/dL

Notification
You have been removed from Matt
Brown's circle.

OK

Note: An Eversense CGM
user may also remove you from
their Circle. If this happens, this
notification will appear.
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Main Menu
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Main Menu displays access to the Eversense NOW Home page, About page, and the log out page.

@ About
() Logout (@
N |

From the Main Menu, you can
access the Home page to see the
Eversense CGM users on your list,
review information about the
Eversense NOW App on the About
page, log out of the app, or add a
profile picture.

Home

To access the Main Menu menu tap the 3 bars
icon in the top left of the screen.

e

Jane Brown

‘
0 att Brown
-

CO‘\I
(00)

Susan Johnson

About

Company:

Version:

Released:

e\/ersense.NOW

CGM Remate Monitonng
To download a copy of the Eversense

Now User Guide, visit
www.eversensediabetes.com.

Compatibility:

About

Senseonics, Inc.

20451 Senaca Meadows
Parkoway,

Garmantown, Maryland,
usa

www eversensediabetes.c
om

0.0.0.3 (32-bit}
Oct 7, 2016

www.aversensediabetes.c
omd/products

Log Out Profile Pictures

Warning
Are you sure you want to logout?

No Yes

Please choose your profile image

Take Photo

Choose Existing

Cancel

You can add your profile picture by
tapping on the profile photo in the
Main Menu of the Eversense NOW
App. Follow the prompts to take or
add a picture that is saved on your
mobile device. The profile picture
you add will also be displayed on
the CGM user’s app next to your
name.

Eversense NOW will ask you to
confirm before logging out. If you
log out of the app, you will need to
enter your username and password
to re-open the app.
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Viewing CGM Data
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The Home Page displays the list of people whose CGM data you can view remotely, along with their most recent CGM value, and a trend arrow indicating

direction and rate of change.

The list is sorted by Last Name as the default option. You can sort the list by Last Name, Glucose Value, or Status by clicking the desired tab at the top of the page.

Eversense NOW Home Page
To Refresh the Home Page:
1. Open the Home Page.

2. Swipe down from inside the Home Page (if using an iOS device,
when you swipe from the very top of the screen, it opens your
i0S widgets instead of refreshing the Home Page).

Glucose data from the CGM user is automatically refreshed on
your Eversense NOW App about every 5 minutes when you and
the CGM user have an internet connection.

Caution: If the Eversense CGM user has turned off
Auto Sync, no glucose data will be automatically sent
to your Eversense NOW App.

Trend Arrows

Next to the Eversense CGM user’s name you will see a trend arrow.
The trend arrow shows the current direction the glucose is going and
how fast the glucose trend is changing.

The app uses the last 20 minutes of continuous glucose data for
calculating glucose trends. When there are not enough sensor values
available for the calculation, the arrow is displayed in grey.

@ Matt Brown a Mlary Smith @ tary Smith
- a - P
86 mgfdL 84 mg/dL i mg/dL

Eversense Now - Eversense Now = Eversense Now

Glucose | Status l Last Name Status [ Last Nama Glucose m

Jane Brown Jane Brown Jane Brown

y 78 . - 78 2. - 153 7.

Susan Johnson Matt Brown Susan Johnson
— —_ :
.92 86 @ offine
mg/dL mg/dL

Mary Smith Susan Jehnson Matt Brown
Ea - - Transmitter
84 mag/dL - P 92 mafdL Disconnected
Home Page sorted by Last Name Home Page sorted by Glucose Value Home Page sorted by Status

Gradually rising or falling glucose levels, falling or rising at a rate between 0.0 mg/dL and 1.0 mg/dL per minute.

Moderately rising glucose level, rising at a rate between 1.0 mg/dL and 2.0 mg/dL per minute.

Moderately falling glucose levels, falling at a rate between 1.0 mg/dL and 2.0 mg/dL per minute.

Very rapidly rising glucose levels, rising at a rate more than 2.0 mg/dL per minute.

=
-
“u
t
¥

Very rapidly falling glucose levels, falling at a rate more than 2.0 mg/dL per minute.
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Status
There are four different status conditions you may see next to an Eversense CGM System user’s name.

Eversense Now

[ Last Mame I Glucose

Jane Brown ) Sm—— Most recent glucose reading

1 5 3 g The user is actively receiving glucose data.

— ma/dL
Mary Smith — e
/ The user’s smart transmitter is connected but is not currently receiving glucose data
[p— or there is not enough glucose data to display a value.
mg/dL This may be due to:

e The CGM system is in Warm Up Phase.

Susan Johnson * The CGM user is in Initialisation Phase and has not yet received their first glucose reading.

’ ./ Offline e The user has received an alert that prevents glucose data from being displayed.
\ “Offline”
& Matt Brown The user has temporarily turned off data sharing with you. (It can take up to 10 minutes

Tesrriiittar for this status update to be displayed on your Eversense NOW App.)

Disconnected

o

— “Transmitter Disconnected”

There is no connection between the smart transmitter and the Eversense CGM app.
This may be due to:

 The smart transmitter battery needs to be recharged or is being charged.

¢ The Bluetooth connection, internet connection, or mobile device may be off.
 The smart transmitter is out of range or turned off.

* The CGM user has turned off Auto Sync.

Eversense NOW Mobile App User Guide 99



Trend Graph
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To see more detailed glucose information about a CGM user, tap any Eversense CGM System user s name on the Home Page. The first screen shows a trend graph of the user’s sensor glucose values for the
past three hours. A trend arrow indicates the direction the current glucose is moving and how fast the glucose trend is changing.

To refresh the screen, tap the refresh icon.

Date and Time* —
Date and time of the displayed glucose reading.

Glucose reading —
Glucose level from last sync.

*If you do not receive a new glucose reading within
5 minutes of the most recent glucose value the
date and time text will turn red.

¢ Mary Smith

——® 9/1/16, 11:50 AM

-8

<

».__

mg/dL
AN i

1AM

12PM

4 Matt Brown

* 10/12/16, 1:15 PM

mg/dL

Refresh
Loads the most recently synced glucose data.

Trend Arrow

The direction the user’s glucose is moving and how fast (gradually, moderately,

or rapidly rising or falling).

Unit of Measure
The unit of measure used to display all glucose data.

Red dashed lines

The High and Low Alert settings the user has entered.

Green dashed lines
The High and Low Target range the user has set.

Green area under the trend line

Indicates the user’s glucose values were within the Target range set.

Yellow area under the trend line

Indicates the user’s glucose values were outside the Target range that was set but

inside the Alert range that was set.
Red area under the trend line

Indicates the user’s glucose values were outside the Alert range that was set.
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Eversense NOW Alerts

When an Eversense CGM user receives a glucose
related alert, members of their Circle will also receive
the alert from their Eversense NOW App.

These alerts will appear in one of four ways: on
your lock screen, as a notification at the top of your
screen, as an in-app pop-up, or on an Apple Watch.

Warning: Glucose information displayed on
the Eversense NOW App should not be used to
make treatment decisions. The Eversense NOW
App is a secondary display of Eversense CGM
data and should not be used in place of

the primary Eversense CGM display.

Note: Notification mirroring must be enabled
in your Apple Watch notifications settings for
Eversense Now in order to receive glucose alerts
on your Apple Watch.

Alert History

To view the Eversense CGM System user’s Glucose
Alert History, swipe your screen to the left from the
trend graph.

The Alert History screen will list the last
20 glucose-related alerts that the user received
in their Eversense CGM app.

These alerts monitor events such as the rising or
falling of glucose rates as well as low or high glucose
values (hypoglycaemia or hyperglycaemia).

Note: You will only receive predicted high and
low glucose alerts if the Eversense CGM user has
predictive alerts enabled.

<

Alert: lock screen

Glucose Alerts

Wednesday, July 13, 2016

O]
)
®
®
0]
O]
@
O]

High Glucose

High Glucose

Rate Falling

High Glucose

High Glucose

High Glucose
Predicted High Glucose

Low Glucose

Thursday, July 07, 2016

&

Pradicted Low Glucosa

-

G

08:52 PM
04:21 PM
01:58 PM
01:56 PM
01:28 PM
01:08 PM
12:48 PM

09:55 AM

11:08 AM
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m EVERSENSE N..

Alert

Jane Doe: Low Glucose

OK

Dismiss

Alert: on Apple Watch

Alert: notification Alert: in-app pop-up
Event Log < Event Log &
To view the Eversense CGM System user’s Event Log, swipe the Thursday, July 21, 2016
screen to the left from the Alert History.
O Meal 01:43 PM
The Event Log lists the 20 most recent events logged by © Exercise 01:43 PM
the CGM user. The Event Log shows information entered by
o ; @ calibration, 111 mgidl.  12:30 PM
the Eversense CGM user such as calibrations, meals, exercise,
blood glucose values, insulin levels, health, and exercise. If the @ Caibration, 126 mgidL  11:27 AM
user has not entered any Events this log will be empty. @ Caibration, 79 mg/idL  08:02 AM
O Meal 07:42 AM

Wednesday, July 20, 2016
@ calibration, 152 mg/dL.  06:02 PM
@ calibration, 79 mg/dL 08:02 AM

Tuesdav _lulv 19 2016
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