e\Versense.

Continuous Glucose Monitoring System

Guia del usuario del sistema de gestion
de datos (DMS)
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Glosario

Aplicacion Eversense Programa de software que
se instala en un dispositivo mévil y muestra datos de

MCG de glucosa obtenidos por el transmisor inteligente.

Aplicacion Eversense Client Aplicacion de escritorio
que permite a los usuarios de Eversense cargar los
datos del transmisor inteligente al sistema de gestion
de datos mediante un cable USB.

Calibracion Lectura de glucemia obtenida de una
muestra de puncion digital que se introduce en la
aplicacion Eversense para comprobar la exactitud del
sistema. En el sistema Eversense, existen dos fases:

la fase de inicializacion, durante la cual se necesitan

4 pruebas con puncién digital, y la fase de calibracién
diaria, durante la cual se necesita 1 prueba con puncion
digital una o dos veces al dia.

Contraindicacion Condicién o circunstancia en la cual
una persona no deberia utilizar el dispositivo.

Gufa del usuario de MCG Eversense

EULA Acuerdo de licencia para el usuario final
(del inglés “End User License Agreement”).

Fluido intersticial Fluido que hay entre las células
del cuerpo. La MCG Eversense mide la glucosa a partir
de una muestra de fluido intersticial, a diferencia de la
glucosa que se mide a partir de una muestra de sangre
obtenida mediante puncion digital.

Glucemia Valor de glucosa en sangre que se obtiene
en una prueba mediante puncion digital.

Glucometro Dispositivo disponible comercialmente
que se utiliza para medir la glucosa utilizando una
muestra de sangre procedente de una puncion digital.

Glucosa del sensor Valor de glucosa que se obtiene
con el sensor Eversense.

MCG Monitorizacion continua de la glucosa.
Monitorizacién continua de los niveles de glucosa
obtenidos en el fluido intersticial cada pocos minutos.



mg/dL Miligramos por decilitro, unidad de medida
que muestra la concentracion de una sustancia en
una cantidad especifica de fluido. En algunos paises,
incluido Estados Unidos, los resultados de los analisis
de glucosa se expresan en mg/dL, para indicar
cuanta glucosa hay en la sangre segun la medida
con un glucémetro, o cuanta glucosa hay en el fluido
intersticial cuando se utilizan ciertos sistemas de
MCG como el sistema de MCG Eversense.

mmol/L Milimoles por litro, unidad de medida que
muestra la concentracion de una sustancia en una
cantidad especifica de fluido. En algunos paises,

los resultados de los andlisis de glucosa se expresan
en mmol/L, lo cual indica cudnta glucosa hay en

la sangre segun la medida con un glucémetro,

o0 cudnta glucosa hay en el fluido intersticial cuando
se utilizan ciertos sistemas de MCG como el sistema
de MCG Eversense.

Sensor Dispositivo que se inserta debajo de la piel
para medir continuamente los niveles de glucosa del
fluido intersticial.

Sincronizacion automatica Cuando se activa esta
caracteristica en la aplicacion para movil Eversense,
los datos de glucosa y los ajustes de configuracion se
sincronizan automdticamente con el DMS Eversense
cada dos horas.

Sistema de gestion de datos (DMS) Eversense
Aplicacion web compatible con la aplicacion
Eversense en la que se almacenan y se pueden
visualizar sus datos de glucosa.

Transmisor inteligente Dispositivo reutilizable que
se lleva externamente, encima del sensor insertado,
que acciona el sensor y envia informacion de
glucosa al dispositivo mévil para visualizarla en la
aplicacion Eversense.

Guia del usuario de MCG Eversense
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| Introduccion

Uso previsto

El sistema de gestion de datos (DMS) Eversense estd destinado al uso como complemento de productos de MCG
Eversense compatibles. Se trata de una aplicacion via web que se puede usar para mostrar, analizar y almacenar
informacion sobre glucosa procedente de un sistema de MCG Eversense.

EI DMS Eversense es compatible con:
* Internet Explorer

* Google Chrome

* Mozilla Firefox

* Safari

Nota:
* Para obtener mas informacion sobre los navegadores compatibles y sus versiones, visite
global.eversensediabetes.com/compatibility.

® Consulte www.eversensediabetes.com con regularidad para ver si hay actualizaciones en los requisitos sobre
el navegador.

IMPORTANTE: EL SISTEMA DE GESTION DE DATOS EVERSENSE NO PROPORCIONA NINGUN
CONSEJO MEDICO.
NO TOME NINGUNA DECISION DE TRATAMIENTO SIN CONSULTARLO CON SU EQUIPO MEDICO.

Gufa del usuario de MCG Eversense
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Acuerdo de licencia para el usuario final y politica de privacidad

El uso del DMS Eversense esta sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de licencia para el usuario final y la
politica de privacidad de Eversense mas recientes. Estos documentos se actualizan ocasionalmente y se publican
en global.eversensediabetes.com.

Ayuda y soporte

Si no entiende cualquier cosa de esta guia del usuario sobre el DMS, pdngase en contacto con el servicio de
atencion al cliente (llamada gratuita en EE. UU.) en el 844-SENSE4U (844-736-7348). Fuera de Estados Unidos,
llame a su proveedor local o visite global.eversensediabetes.com para localizarlo.

Guia del usuario de MCG Eversense 7
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EI DMS Eversense es una aplicacion via web que permite cargar automdticamente los datos de

la aplicacion para movil Eversense desde el dispositivo inteligente compatible a Internet para su
almacenamiento y su revision de forma continua.

El software de escritorio permite al ordenador comunicarse directamente con la aplicacion web. También es posible
cargar los datos desde el transmisor inteligente a una cuenta de DMS Eversense mediante una conexion con cable
descargando e instalando el software de escritorio Eversense Client directamente en un ordenador.

Gufa del usuario de MCG Eversense



Crear nueva cuenta

Antes de empezar a usar el DMS Eversense,
deberd registrarse como usuario.

eVversense.

Spanish =
¢Necesita una cuenta

Correo electronico *

Contrasefia *

* Campo obligatorio

Iniciar sesion

¢Ha olvidado la contrasefia?
¢Problema al iniciar la sesion? Contacte con
nosotros
Para iniciar sesion en Eversense DMS Pro, toque
aqui

Si ya ha creado una cuenta en la aplicacion para mévil Eversense,
NO es necesario registrar una cuenta nueva.

1. vaya a global.eversensedms.com

2. Haga clic en Registro

3. Introduzca la
informacion solicitada

4, Haga clic en Enviar

eversense.

Spanish ~

Crear nueva cuenta
—_—

Nombre *

Apellido *

Correo electrénico *
Cree una contrasefia *

Confirme su contrasefia *

¢Ya dispone de una cuenta? Vaya a Iniciar sesion

Copyright ® 2022 Senseonics®. Todos los derechos reservados

Nota: Se le pedira que configure una pregunta secreta para
aumentar la seguridad después de iniciar sesion por primera
vez. El correo electrénico y la contrasefia que ha registrado se
pueden utilizar como datos para iniciar la sesién en su cuenta
de DMS Eversense y para todos los demas productos Eversense.

Gufa del usuario de MCG Eversense
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Iniciar sesion
Cada vez que acceda al DMS Eversense deberad iniciar la sesion.

1. Vaya a global.eversensedms.com

2. Enla pagina de inicio de sesion, introduzca su correo electrénico
y contrasefa

3. Haga clic en Iniciar sesién

IMPORTANTE: Si realiza mas de tres intentos de inicio de
sesion incorrectos, la cuenta del DMS Eversense se bloqueara durante
30 minutos.

Nota: Si permanece inactivo en el sitio del DMS durante un maximo de
una hora, aparecera una ventana emergente para indicarle que seleccione
Continuar si desea mantener la sesion iniciada.

10 Guiadel usuario de MCG Eversense

eversense.

Spanish =

¢Necesita una cuenta ? Registro

Correo electrénico *

Contrasefia *

* Campo obligaterio

Iniciar sesion

¢Ha olvidado la contrasefia?
¢Problema al iniciar la sesién? Contacte con
nosotros

Para iniciar sesién en Eversense DMS Pro, toque
aqui




Ha olvidado la contraseina

Si ha olvidado la contrasefia de inicio de sesion, puede crear facilmente una contrasefia nueva.

1. Haga clic en Ha olvidado la
contrasefia en la pagina de inicio e\/ersense. e ersense

de sesion _ -
¢Ha olvidado la contiasefia? Spanish ~
2. Introduzca su correo electrénico BT b e il S
cuando se le solicite

Vayaa Iniciar sesion

3. Haga clic en Enviar correo Se le mostrard un mensaje que

¢Recuerda su contrasefia? Vaya a Iniciar sesion

indlica que se le ha enviado
un correo electronico con

instrucciones para restablecer

la contrasefa.
4. Abra el correo electrénico
y haga clic en el enlace del
o e\Vversense. e\versense.
sitio web -
Se le dmglré auna pégma WEb Festaplecer s contiasena Se ha restablecido la contrasefa.
para crear y confirmar una Carreo electrénico *
. Por favor toque aqui para iniciar sesion
contrasefia nueva.
Cree una contrasefa *
5. Haga clic en Restablecer Se mostrara un mensaje que
la contraseiia Confirme su contrasefia * confirma que se ha restablecido
la contraseria. Seleccione el
enlace con el mensaje “toque
T ——— aqui” para volver a la pdgina de
inicio de sesion.

Guia del usuario de MCG Eversense 11



Perfil y menu de navegacion
Después de iniciar la sesion correctamente, se mostrara el panel de control con el perfil de glucosa ambulatorio.

* Enla parte superior derecha de la pagina puede acceder a la informacion de su perfil.

* Enla parte superior izquierda de la pagina vera un ment de navegacion.

Fecha de la ultima sincronizacion : Viernes Abr 01 2022 9:44 Spanish ~ jeangarc97@gmail.com
e\/ersense P 2 jeangarcor@g

Panel de control

I Informes < ‘ © Tiempo de uso de Eversense ‘ % Periodo Informacion del sistema Ajustes de glucosa

Transmisor: 35248 Objetivo Baja: 79 mg/dL Alta: 140 mg/dL
2  Configuracion < 20,56 % Ene 152022 - Abr 14 2022 Sensor: 262344 Aleita Baja: 70 mg/dL Alta: 200 mg/dL
= Transmisor

(]

Compartir datos

Ultimos 7 dias | Ultimos 14 dias U'Iumos:wm’as‘L'Immossudx’as ulumnsqndias Rango personalizado N

®

Ayuda <
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Perfil

Esta funcion esta accesible en la parte superior derecha del panel de control y permite cambiar el nombre o la
contrasefa, editar el perfil del usuario o cerrar la sesion del software DMS Eversense.

Si desea cambiar la contrasefia de inicio de sesion, puede restablecer facilmente
una contrasefia nueva.

1. Haga clic en su nombre de usuario e

Ultimo inicio de sesién alas 11:48 AM el Jueves
Abr 142022

Se mostrard un menu desplegable que muestra su foto de perfil, su inicio de
sesion mas reciente y opciones para ver o editar su perfil o cerrar la sesion.

Perfil Cerrar la sesion

2. Haga clic en Perfil para acceder a la configuracién del perfil del usuario

3. Haga clic en Cambiar contrasefia para mostrar y cambiar si
contrasena actual

Perfil del usuario

Configuracion del perfil del usuario

Contrasefia: [ Cambiar contrasefia |

Configuracién de lac... [ Configuracion de la cuenta]

4. Introduzca su contrasefia actual oo st

5. Introduzca y confirme la nueva contrasefia

6. Haga clic en Cambiar contrasefia para
guardar los cambios

Confiime la nueva contraseta *

Guia del usuario de MCG Eversense 13



Para configurar la informacion personal de su cuenta:
1. Haga clic en Configuracion de la cuenta
2. Introduzca la informacion que va a modificar

Puede cambiar su foto de perfil pulsando el boton Elegir archivo para escoger una imagen de entre los archivos
de su ordenador. La foto de perfil cambiara para todos los productos Eversense compatibles.

Fecha de la tltima sincronizacion : Viernes Abr 01 2022 9:44 Spanish ~ ! jeangarc97@gmail.com

Configuracién de la cuenta

Configuracion de la cuenta

Detalles del perfil

Imagen del perfil Choose File | No file chosen

Nombre * JEan

Apellido * Garda

Numero de movil * 1234567891

Fecha de nacimiento * 10/07/2000

&
Sex0%E Mujer v
Tipo de diabetes Tipol w

*
Pregunta secreta £Cual es el nombre de su primera mascota? 2

Respuesta *

Mostrar respuesta ]

3. Haga clic en Guardar para guardar los cambios

Se mostrarad la pagina Configuracion del perfil del usuario de nuevo. Para regresar al panel de control, haga clic en
Panel de control en la esquina superior izquierda del panel de navegacion.
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Menu de navegacion

En la parte superior izquierda del panel de control del perfil de glucosa ambulatorio se encuentra el menu de
navegacion. Puede abrir y cerrar el menu de navegacion haciendo clic en H Haga clic en cualquier botén del menu

para navegar a esa seleccion.

Nota: También puede seleccionar el
idioma preferido haciendo clic en el idioma.

Puede hacer clic en el icono v para
expandir la seleccion en el menu
de navegacion.

eversense.

[~

=

w 1

5

Informes
Configuracion
Transmisor
Compartir datos

Ayuda

<

eversense.

@ Panel de control

I

Informes

lsnl Tiempo en el rango
@ Tiempo en el objetivo
| Variabilidad de glucosa
|l Tendencia de glucosa
Ll Historial de glucosa
i Informe de distribucién
B Registro del transmisor
£  Configuracién <
= Transmisor
£  Compartir datos

»  Ayuda <

Gufa del usuario de MCG Eversense
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Opciones de menu

Caracteristicas

Panel de control

Volver al panel de control

Mostrar, imprimir y compartir informes
* Tiempo en el objetivo

* Tiempo en el rango

* Variabilidad de glucosa

Informes .

* Tendencia de glucosa

® Historial de glucosa

* Informe de distribucion

® Registro del transmisor

Configuracion del DMS Eversense
Configuracion ® Glucosa

® Resumen de informe
Transmisor Descargar aplicacion de cliente
Compartir datos Vincular la cuenta del DMS al DMS Pro

* Acerca de
Ayuda * Contactar

* Desactivar cuenta
* Notas de version

16  Guia del usuario de MCG Eversense



Configurar un intervalo de fechas

En la parte superior del panel de control, encontrara las opciones para el intervalo de fechas predefinido, asi como la
opcidn para configurar su propio intervalo de fechas personalizado. Esto afectard a los datos que se utilizan para los
analisis y como se muestran en el panel de control del perfil de glucosa ambulatorio y en todos los informes.

Para ajustar la configuracion de un intervalo de fechas:

1

. Seleccione la Fecha de inicio del — _ ) S,
informe que desee W[ELM Rango personalizado O 01202 =

. Haga clic en Aceptar cuando termine

. Si desea ver un conjunto de datos que no se encuentra en uno de los intervalos de fechas predefinidos, haga clic

en el boton Rango personalizado para mostrar un calendario desplegable

Ultimos 7 dias | Ultimos 14 dias | Ultimos 30 dias | Ultimos 60 dias | Ultimos 90 dias [EGENGLRSELN LTS

Esto mostrara un didlogo emergente que permite seleccionar un intervalo de fechas personalizado.

Nota: Los datos accesibles mediante el DMS llegan hasta un afio antes.

< abril 2022 >

. Seleccione la Fecha de finalizacion Fachadainico v

del informe que desee T = o

Fecha de finalizacion be

04/14/2022 =

W

Cerrar Aceptar

Gufa del usuario de MCG Eversense




Panel de control con el perfil de glucosa ambulatorio del
DMS Eversense

El panel de control del DMS Eversense es la pagina predeterminada que vera cada vez que inicie sesion en el DMS.
Esta pdgina contiene el tiempo de uso de Eversense, los informes de CapturAGP y la informacién del sistema.

Tiempo de uso de Eversense

El pardmetro Tiempo de uso de Eversense es el porcentaje de tiempo durante el que se llevé el transmisor inteligente
dentro del intervalo de fechas que ha seleccionado. EI 100 % se corresponde con haber llevado el transmisor
inteligente durante 23,5 horas al dia. El porcentaje no incluye los momentos en los que no se muestra la glucosa. Por
ejemplo, el principio de la fase de inicializacion o cuando se activa una alerta que impide que se muestre la glucosa.

@ Tiempo de uso de Eversense

2,99 %

Informacion del sistema: en la parte superior del panel de control del perfil de glucosa ambulatorio se
encuentra la seccion Informacion del sistema.

Esta seccion muestra lo siguiente:
* Numero de serie del transmisor
* Numero de serie del sensor

* Ajustes de glucosa: los ajustes de glucosa pueden modificarse en el DMS, asi como a través de la aplicacion
movil Eversense (consulte la seccion Configuracion para obtener mas informacion).

Informacion del sistema Ajustes de glucosa
Transmisor: 35248 Objetivo Baja: 79 mg/dL Alta: 140 mg/dL
Sensor. 262344 Alerta Baja: 70 mg/dL Alta: 200 mg/dL

18  Guia del usuario de MCG Eversense



CapturAGP en el DMS Eversense

El informe principal del panel de control del DMS Eversense es el CapturAGP (perfil de glucosa ambulatorio).
El informe del perfil de glucosa ambulatorio muestra los datos de la glucosa en tres secciones.

‘Q\/ersense. |capturAGP” ©

g
) prom.de gloosa oare . © Demasiadobsja Baia Enelrango obietivo Aa Demasiado alta
K] o S e} - ‘Menor que 54 Menor que 70 70-180 Meyor que 180 Mayor que 250
H oL oL mara. o
] 124 TEE% il i 055% 2,74% 5663% 2458% 165%
3 R <o 19250 1026+
z o P Ss0r <o o
EXPOSICION ALAGLUCOSA VARIABILIDAD DE GLUCDSA RANGOS DEGLUCOSA
Mar 15 2022 - Mar 27 2022

400
H 350 .
5 - S el
£ 0\ o 2 TR—
1 N o= / =~ e
g P SN e = SL T A N
2 -~ g =~ 8 — N
3| 30 = o - / — _—
L] E e
€ 150 Zees T, el AT
& ~ \/\ A IAIHY, —— -

100 s o IS oo £ Ll S 2z L AL 2 X g L S

50 T T

o

12am 2am oam oA aa 10 V2eu 2om aom sem sou 10m 120
con  TEREES  woddws DR 0% SRS
3 ‘IS ”16% Hw |]8 ”~19 ’ Hzo 1
g 16 S 7
] = BN o [ s
e g ¥ |[= | (B A LA | | |
£ u I ) n L ol ) a—
H [21 H,zz H23 Hm |zs ”25 . 1 27 }
E | =i [ || = i v | e ; .J'H X 3|
L ; ) ) ) . U ) ) J
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Estadisticas de glucosa: métricas sobre sus datos de glucosa
* Promedio de glucosa (media): todos los valores de glucosa sumados y divididos entre el nimero de lecturas

* HbAlc estimado: calculado a partir de los valores de glucosa del perfil de glucosa ambulatorio; es posible que
difiera del Alc de laboratorio debido a los distintos periodos de tiempo
* Rangos de glucosa: idealmente, los valores de glucosa deben estar dentro del rango objetivo

- Baja/Muy baja: el objetivo es que los valores no sean bajos o muy bajos; reducir los valores bajos hara que se
sienta mejor

- Alta/Demasiado alta: el objetivo es que los valores no sean altos o demasiado altos; reducir los valores altos hard
que su Alc disminuya a lo largo del tiempo

* SD (desviacion estandar): la variacion que hay en el conjunto de datos; idealmente, una cifra baja

* CV (coeficiente de variacion): lo alejados que estan los valores de los valores promedio; idealmente, una cifra baja

glu

Prom. de glucosa Hoate Coeficiente © Demasiado baja Baja En el rango objetivo Ata Demasiado alta
estimado de variacion ma/dL Menor que 54 Menor que 70 70-180 Mayor que 180 Mayor que 250
mg/dL

mg/dL.
174 7,66 % 41,38% 2

2 0,55% 274% 55,63 % 24,58 % 165 %
3 88-116% <6+ 19-25% 10-26+
£ o0r <av >90+ <6* o

EXPOSICION A LA GLUCOSA VARIABILIDAD DE GLUCOSA RANGOS DE GLUCDSA-
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Perfil de glucosa: los perfiles de glucosa diarios se combinan para crear una imagen de un dia (24 horas).
Idealmente, las lineas deberian estar dentro del drea sombreada en gris (rango objetivo). Puede que las lineas
no abarquen todo el recorrido, puesto que es posible que no se realicen pruebas cada hora del dia.

Naranja: linea mediana (media) en relacién con la cual la mitad de los valores de glucosa estan por encima'y la otra
mitad, por debajo; idealmente, |a linea naranja debe ser lo mas llana posible y permanecer dentro del drea
sombreada en gris

Azul: el drea entre las lineas azules muestra el 50 % de los valores de glucosa; idealmente, el espacio entre ellas

deberia ser estrecho

Verde: el 10 % de los valores estan por encima (linea superior 90 %) y el 10 % estan por debajo (linea inferior 10 %);
idealmente, cuanto mds cerca estén las lineas verdes del drea sombreada en gris, mejor

Mar 15 2022 - Mar 27 2022

mg/dL
g

12 AM 2AM 4AM 6AM 8AM 10 AM 12°PM 2PM 4PM 6PM 8PM 10PM 12 AM

cGM Rango objetivo Punto de datos 25/75 % - Rango intercuartilico 10190 % 50 % - Mediana
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Perfiles de glucosa diarios: cada casilla muestra el patron de glucosa de un solo dia. Solo se mostrara si el
2 intervalo de fechas esta fijado en 14 dias o menos.

Perfil de glucosa diario

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO [ bominGo ]
15 16 = |[9 120
I O L % A i
A S 1 P Y »1 [y i M|
o s o ‘ r =
: L L J L ol L
e
21 26 = \(27
- 5 ; A n
- 2 Ny I | EaY AN
* 1 A * b 3 Py
7 k% 2l
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3. Informes

Una caracteristica clave de la aplicaciéon del DMS Eversense es la capacidad de generar, imprimir
y compartir informes detallados sobre el historial de glucosa. Los informes proporcionan distintas
formas de organizar y visualizar las lecturas de glucosa de momento a momento, diaadiaoalo
largo de varias semanas o meses.

Nota: Siselecciona un informe y no se muestran datos, consulte que los datos de glucosa se hayan cargado
previamente para el intervalo de fechas seleccionado. Si todavia no se muestran datos, pdngase en contacto con el

servicio de atencion al cliente.
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Filtrar, imprimir o enviar por correo electronico lo que se muestra en los informes

En la parte superior derecha de las paginas del informe hay opciones para cambiar las preferencias del informe,
imprimir el informe y enviar el informe por correo electrénico.

Ultimos 7 dias | Ultimos 14 dias | Ultimos 30 dias | Ultimos 60 dias | Ultimos 90 dias JGELEIIEELGEIREL LY

[v = &

.

.

.

ie=g \ =
clicen
Para Cambiar filtros de informe Enviar informfe ;_)or Guardar informe
correo electrénico como PDF
CAmo | Realice las selecciones para elegir los Siga las indicaciones de las ventanas | Haga clicen
tipos de eventos, los dias de la semana emergentes para enviar por correo el icono para
y otras opciones que apareceran en electrénico un informe apto para convertir el
los informes, cuando corresponda. imprimir al destinatario que desee. informe en un
Este filtro no esta disponible para los JE—— .| | PDF que permita
informes Perfil de glucosa ambulatorio, | | imprimir el
Tiempo en el rango por hora del dia o informe en su
Tiempo en el objetivo. casa.

Preferencias de informe x

_ Diss delasemana

[ Glucosa del sensor
[ Glucemia
[Jinsulina

() Comida

() Ejercicio

] salud

Cancelar Guardar

Adjunto: Variabilidadde glucosa.pdf
Mensaje

Variabilidad de glucosa para Jean Garcia de 04/01/2022 a 04/14/2022
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Tiempo en el objetivo

El informe Tiempo en el objetivo muestra un grafico circular que analiza el porcentaje de tiempo que la
glucosa esta por debajo, dentro o por encima del rango objetivo configurado en Ajustes de glucosa.

Visualizar el informe:

La cufia verde representa el porcentaje de tiempo que paso dentro del rango objetivo.
La cufia gris representa el porcentaje de tiempo que paso por encima del rango objetivo.
La cufia roja representa el porcentaje de tiempo que pasé por debajo del rango objetivo.

Tiempo en el objetivo

Ultimos 7 dias  Ultimos 14 dias | Ultimos 30 dias | Ultimos 60 dias ~ Ultimos 90 dias JEEUNERSSE TR

mar. 15 2022 - mar. 27 2022

/ 637%

«
=

30.99%

62.64%

B 6.37 % Menor que el objetivo ( < 79 mg/dL )
30.99 % Dentro del objetivo ( 79-140 mg/dL )
M 62.64 % Por encima del objetivo ( > 140 mg/dL )
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Tiempo en el rango

Tiempo en el rango por hora del dia

El informe Tiempo en el rango por hora del dia muestra un conjunto de graficos de barras que analizan
el porcentaje de tiempo que la glucosa estd dentro de los rangos de glucosa preestablecidos.

* Muy baja: <54 mg/dL

* Baja: 54-70 mg/dL

* Dentro del objetivo: 70-180 mg/dL
* Alta: 180-250 mg/dL

* Demasiado alta: >250 mg/dL

Hay dos secciones de este informe:

Tiempo en el rango

Esto muestra el porcentaje general de tiempo que se
ha pasado en los rangos de glucosa preestablecidos
segun el intervalo de fechas seleccionado.
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Tiempo en el rango

mar. 15 2022 - mar. 27 2022

055%

! 16.50%

24.58%

55.63%

Demasiado alta (> 250 mg/dL)

Alta (> 180 <= 250 mg/dL)
M Dentro del objetivo (70 - 180 mg/dL)
B Baja (>= 54 < 70 mg/dL)
B Muy baja (< 54 mg/dL)




Tiempo en el rango por hora del dia

Esta seccion del informe desglosa el grafico
general de Tiempo en el rango en varios momentos
del dia segmentados. Puede ver los datos en
segmentos de 4, 6 u 8 horas. Para ajustar esto, se
debe seleccionar una opcién de la parte superior
derecha del informe.

Cada segmento muestra un porcentaje de tiempo
en que la glucosa estuvo dentro de esos mismos
segmentos (Muy baja, Baja, Dentro del objetivo,
Alta y Demasiado alta).

Tiempo en el rango por hora del dia

7.05% 6.68%

21.22%
2564%

B Baja (>= 54 < 70 mg/dL)
M Muy baja (< 54 mg/dL)

mar. 15 2022 — mar. 27 2022

16.10% 16.51% 17.15%

32.05%

25.57% 2599% 23.50%

25.44%

12 AM - 4 AM 4AM - 8 AM 8AM-12PM 12PM-4PM 4PM-8PM 8PM- 12 AM

Demasiado alta (> 250 mg/dL)
Alta (> 180 <= 250 mg/dL)
W Dentro del objetivo (70 - 180 mg/dL)
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Informe Variabilidad de glucosa
El informe Variabilidad de glucosa muestra la informacion de dos maneras:

El gréfico de tendencias:

* Muestra un resumen de las lecturas de glucosa a lo largo de un periodo de 24 horas.
* Incluye varios dias de datos representados en un mismo grafico.

* Muestra los valores maximo, minimo y promedio de las lecturas de glucosa durante cada hora.
* Proporciona una imagen visual de las variaciones de los niveles de glucosa diarios.

Nota: Coloque el
cursor encima de una
lectura promedio del
sensor para ver detalles
sobre las lecturas
durante esa hora.

Variabilidad de glucosa

Glucosa ( mg/dL

De 12:00 PM a 01:00 PM
Promedio: 115 mg/dL
Min.: 84 mg/dL

Max.: 164 mg/dL
Percentil 10: 96 mg/dL
Percentil 90: 134 mg/dL

mar. 15 2022 - mar. 27 2022

[

12:00 AM

2:00 AM

| Valores mfn./méx.

8:00 AM 10:00 AM 12:00 PM

Hora

Percentil 10/90 Promedio de lecturas del sensor

2:00 PM 4:00PM

-~ Alerta superior/inferior

6:00 PM

Rango objetivo
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La tabla:

* Organiza los datos de glucosa por periodo Cldooss
de tiempo de 4 horasl GLUCOSA 00:00-04:00 04:00-08:00 08:00-12:00 12:00-16:00
. T . . % por debajo de la alerta baja - - = »
* Proporciona un analisis estadistico detallado R . . . .
de cada periodol Namero de valores por encima de Alerta baja E E - -
. Numero de valores por encima de Alerta alta 54 47 21 24
* Incluye el porcentaje de lecturas que quedan F——— : =
dentro, encima y debajo del rango objetivo : e : ¥
% mayor que el objetivo 100 % 66% 42% 79%
de glucosa Promedio de glucosa 243 mg/dL 172 mg/dL 154 mg/dL 192 mg/dL
° Proporqona un deSgIOSe del uso de Insullna Glucosa minima 145 mg/dL 94 mg/dL 85 mg/dL 106 mg/dL
. ., . Glucosa maxima 373 mg/dL 248 mg/dL 261 mg/dL 267 mg/dL
y laingestion de carbohidratos para los B Y
mismos per]odos de t]empo_ Niimero de valores en el percentil 10-90 8 81 57 20
Numero total de valores de gluccsa 83 96 69 48
Numero de dias con al menos un valor 2 - ] 2 W
Nota: Si tiene problemas para visualizar anidad promediode s valres por dia © © w =

el informe, pruebe a limitar el intervalo de
fechas. Las cantidades de datos inusualmente
grandes pueden impedir el funcionamiento
de los informes.

Ejecutar el informe
1. Seleccione Informes > Variabilidad de glucosa
Como intervalo de fechas se mostrard la tltima semana de datos introducidos o cargados.

2. Seleccione el intervalo de fechas

Nota: Para cambiar el intervalo de fechas del informe, siga las instrucciones anteriores del apartado Configurar
un intervalo de fechas en la seccion Panel de control de esta guia del usuario.
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Informe Tendencia de glucosa

El Informe Tendencia de glucosa:

* Muestra lecturas de glucosa individuales a lo largo de un periodo de 24 horas.

® Muestra varios dias de datos representados en un mismo grafico.

* Proporciona una forma sencilla de identificar la variabilidad entre los dias de la semana.

Ejecutar el informe
1. Seleccione Informes > Tendencia de glucosa

2. Seleccione el intervalo de fechas
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Visualizar el informe

Los puntos de datos del informe estan codificados por colores de modo que cada dia de la sSemana se muestra en un
color distinto. Puede utilizar el filtro del informe para seleccionar los dias que desea mostrar en el grafico.

tinos 7 s | timos 14 ds | Uninos 2o | Gtimos odtas | Unimosso s [t

Tendencia de glucosa

Mar 15 2022 - Mar 27 2022

Glucosa (mardL)

o
12:00 AM 02:00 AM 04:00 AM 06:00 AM 08:00 AM 1000 AM 12:00 PM 02:00 PM 04:00 P11 06:00 PM 08:00 P
Hora

« Domingo « Lunes Martes  + Miércoles o Jueves  + Viemes + Sibado - Alerta superior/inferior Rango objetivo

Glucosa del sensor
115 mg/dL
3/24/2022 10:35:32 AM

Jueves

Nota: Coloque el cursor
encima de una lectura de glucosa
especifica del sensor para ver
detalles sobre esa lectura.
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Informe de historial de glucosa

El informe de historial de glucosa muestra datos historicos de MCG e introducidos manualmente en forma de
grafico de tendencias. El informe de historial de glucosa es una forma eficiente de realizar el seguimiento de
las calibraciones y las lecturas de glucosa del sensor.

Ejecutar el informe
1. Seleccione Informes > Informe de historial de glucosa

2. Seleccione el intervalo de fechas

32 Guia del usuario de MCG Eversense



Visualizar el informe

Cada punto es una lectura de glucosa del sensor. Los eventos registrados en la aplicacion para movil se muestran en el
informe con la hora en la que se registraron. Si se selecciona un intervalo de fechas de mas de 30 dias, no se muestran
los eventos, como las comidas, la administracion de insulina, etc.

Historial de glucosa

mar. 15 2022 - mar. 27 2022
400
375 . 'y s
350 L]
325 < :
300
275
250
225

200 |-~
175

-

0 N0 mew
Dehaddl
4

Glucosa ( mg/dL )

150

125
100
75

50
25

18 Mar 21 Mar 24 Mar
Hora

| Calibracion
70 mg/dL
22/03/2022 4:24:04

— oY — —
o i S = o o 1

a1  Glucosadel sensor 6 Calibracién -~ Alerta superior/inferior Rango objetivo

Nota: Coloque el cursor encima de una lectura
de glucosa especifica del sensor para ver detalles
sobre esa lectura. También puede pasar el cursor
por encima del icono de un evento para ver los
detalles de ese evento.
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Informe de distribucion de glucosa
El informe de distribucion de glucosa:

* QOrganiza los datos de glucosa teniendo en cuenta los objetivos de glucosa y los intervalos de alerta y muestra los
datos en un grafico circular.

* Muestra graficos circulares para los periodos actual y anterior.
* Los rangos objetivo se configuran en Ajustes de glucosa.

* Proporciona una comprobacion visual del nimero de lecturas que quedan dentro del intervalo objetivo durante el
intervalo de tiempo predefinido seleccionado v la variacion con el tiempo.

Ejecutar el informe
1. Seleccione Informes > Informe de distribucién de glucosa

2. Seleccione el intervalo de fechas
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Visualizar el informe

El informe de distribucion de glucosa muestra dos graficos circulares relacionados con el intervalo de fechas
seleccionado. Muestra los conjuntos de datos actuales correspondientes al intervalo de fechas seleccionado
y el anterior. Estos datos permiten ver una comparacion entre los datos actuales y los anteriores.

Informe de distribucién

Actual 14 Dias Pasado 14 Dias
(mar. 22 2022 - abr. 04 2022) (Mar 08 2022 - Mar 21 2022)
5.51% [ L13%

( 3,68%
—— 1.84% — 52%

3121 %

26,84%

31,8%

62,13%

30,06 % /

W 3,68% Alerta baja (<70 mg/dL) 1,73% Alerta baja (<70 mg/dL)
W 1,84% Baja (>=70y <79 mg/dL) 5,2% Baja (>=70y <79 mg/dL)
26,84% Dentro del objetivo (>=79 y <=140 mg/dL) 31,8% Dentro del objetivo (>=79 y <=140 mg/dL)
30,06% Alta (>140 y <=200 mg/dL)
31,21% Alerta alta (>200 mg/dL)

62,13% Alta (>140 y <=200 mg/dL)
5,51% Alerta alta (>200 mg/dL)
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Informe del registro del transmisor

El informe del registro del transmisor proporciona una revision completa de los datos en el intervalo de
fechas seleccionado.

El informe del registro del transmisor muestra tres tablas separadas:

* Glucemia: muestra una vista de lista de todas las glucemias introducidas manualmente y los eventos relacionados
en orden cronoldgico.

* Entradas de eventos: muestra los eventos de los pacientes introducidos a través de la aplicacion para
movil Eversense.

* Glucosa del sensor: muestra los valores de glucosa recogidos por el sensor.

Ejecutar el informe
1. Seleccione Informes > Registro del transmisor

2. Seleccione el intervalo de fechas

Visualizar el informe

Se muestran los eventos junto con informacion sobre la fecha, hora y lo siguiente:
* Glucemia: Valor de glucosa, Unidad, Calibracion

° Entradas de eventos: Tipo de evento, Subtipo de evento, Valor

* Glucosa del sensor: Valor de glucosa, Unidad, ID del sensor

Los eventos se pueden ordenar en orden ascendente o descendente haciendo clic en el encabezado de la columna.
Al pie de cada registro se indica el nimero de entradas que contiene.
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Glucemia =

@ Manual @ Sehautilizado @ No utilizado Exportar datos

FECHA HORA GLUCEMIA UNIDAD CALIBRACION
252 '

01-abril-2022 23:44 mg/dL
01-abril-2022 13:25 223 mg/dL é
01-abril-2022 2:24 344 mg/dL ®
01-abril-2022 1:03 402 mg/dL '
31-marzo-2022 10:22 103 mg/dL ®
30-marzo-2022 23:31 187 mg/dL 'y
30-marzo-2022 1417 135 mg/dL é
30-marzo-2022 058 153 mg/dL 'Y
29-marzo-2022 2222 186 mg/dL é
29-marzo-2022 19:41 182 ma/dL [

36 total « |« 2 .3 4 » »

Un simbolo en la columna Calibracion de la tabla Glucemia indicara lo siguiente sobre un valor de glucosa en
relacion con la calibracion: ‘ Se ha utilizado, ‘ No utilizado o ‘ Manual.

. ‘ Se ha utilizado: un valor de glucemia que ha introducido como calibracion y que el sistema ha aceptado.
. ‘ No utilizado: una calibracion introducida superior a 400 mg/dL o inferior a 40 mg/dL.

° ‘ Manual: un evento de glucemia no introducido como calibracion.
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Al seleccionar Historial del dispositivo, se mostrara cuando se insert6 el sensor, asi como la fecha de inicio de
la calibracion.

Exportar datos

Desde la pdgina de informe del registro del transmisor se pueden exportar los datos en formato .xIsx.
1. Seleccione Informes > Registro del transmisor

2. Seleccione Exportar todo en la parte superior de la pagina para exportar todos los datos del registro del
transmisor en formato .xIsx (hoja de calculo de Excel)

Registro del transmisor

Ultimos 7 dias BV[HAEREREEN  Ultimos 30 dias | Ultimos 60 dias | Ultimos 90 dias | Rango personalizado
| | |
Historial del dispositivo || Exportar todo
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I Conf g

Glucosa

Los ajustes de glucosa permiten personalizar los niveles objetivo y de alerta. Este ajuste afecta a la organizacion

y visualizacion de los datos de glucosa y de otro tipo en los informes. Al sincronizar los datos por via inaldmbrica
utilizando la funcién Compartir mis datos de la aplicacion para movil, los ajustes de glucosa que se hayan guardado
en la aplicacién también se sincronizaran con la cuenta del DMS Eversense.

Nota:

* Los ajustes de glucosa NO se sincronizan al cargar datos desde el transmisor inteligente mediante el cable USB
con la aplicacion Eversense Client.

* Cambiar la configuracion en el DMS NO cambia la configuracion introducida en la aplicacion para movil Eversense.
Solo se puede cambiar la configuracion del sistema de MCG Eversense directamente desde la aplicacion para
movil de MCG Eversense.

Ajustes de glucosa

Unidad de medida @ mg/dL (O mmol/L

Intervalo objetivo (debe estar entre los valores de Intervalo de alerta (debe estar entre 60 y 350)
configuracion de las alertas)
Alerta alta* & 200 +
Objetivo alto * = 140 =+
Alerta baja * = 70 oo
Objetivo bajo* = 79 +

Cancelar Guardar
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Para cambiar la configuracion en la cuenta del DMS Eversense:

1. Seleccione Configuracion > Glucosa

2. Haga clic en el botén mg/dL o mmol/L en el apartado de las unidades de medida para seleccionar la unidad de
medida en la que desea mostrar los datos de glucosa

Si se cambia la unidad de medida, también se modificaran los valores de los rangos de glucosa y de alertas de
forma acorde.

3. Haga clic en los botones -/+ a la derecha de los paréametros Objetivo alto y Objetivo bajo para mostrar y ajustar
los limites alto y bajo del rango objetivo de glucosa

4, Repita la operacién con el rango de alertas de glucosa
5. Cuando haya terminado de realizar los cambios, haga clic en Guardar para guardarlos

Nota: La configuracién del DMS Eversense no afecta a la configuracion del sistema de MCG Eversense y solo afecta
a como se organizan y visualizan los datos en el DMS Eversense.
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Resumen de informe

La configuracién de Resumen de informe le permite configurar un informe automatizado programado peridédicamente
para que se le envie por correo electrénico. Puede seleccionar la frecuencia con la que se le enviaran los informes
y cudles de ellos quiere recibir.

Configuracién de informe de resumen

NOta: Detalles de programacion
* Recibird los informes en formato PDF S1.me qstaa e infomes ©
. , . Frecuencia de informes *@ () Unavezalasemana (@ Cada dos semanas () Una vez al mes
adjuntos al correo electronico. e e
2o . . Seleccione informe para imprimir: * [ Informe de AGP

* El correo electronico se enviard a =

la direccién utilizada para crear su = e ol

cuenta de Eversense.

Variabilidad de glucosa

Historial de glucosa

N ® o
Tiempo en el rango por hora deldia@ ()4 horas. @6 horas ()8 horas
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Para cambiar la configuracion en la cuenta del DMS Eversense:

1. Seleccione Configuracion > Resumen de informe

2. Haga clic en la casilla que aparece junto a Si, me gustaria recibir informes para que se muestre una marca
de verificacion
3. Elija la frecuencia con la que desea recibir el informe en su correo electrénico

* Una vez a la semana: recibird el informe cada domingo. Los informes incluirdn los datos que su sistema de MCG
Eversense haya calculado durante la semana anterior.

* Cada dos semanas: recibira el informe cada dos domingos. Los informes incluirdn los datos que su sistema de
MCG Eversense haya calculado durante las 2 semanas anteriores.

* Una vez al mes: recibird el informe el primer dia de cada mes. Los informes incluirdn los datos que su sistema de
MCG Eversense haya calculado durante el mes anterior.
4., Seleccione el idioma en que desea que se muestren los informes

5. Seleccione los informes que desea recibir

Nota:

* Los informes se enviaran en formato PDF adjuntos al correo electrénico que recibira.

* Si selecciona Informe de tiempo en el rango, también tendra que seleccionar la configuracion de la hora del dia.
Para obtener mas informacion sobre el informe Tiempo en el rango por hora del dia, consulte la seccion Informes.

6. Haga clic en Guardar

Una vez guardada esta configuracion, recibira su primer correo electronico el primer dia del siguiente ciclo.
Si selecciona Una vez a la semana o Cada dos semanas, recibira el primer informe el siguiente domingo.
Si selecciona Una vez al mes, recibird el primer informe el primer dia del mes siguiente.
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Para dejar de recibir los correos electronicos de Resumen de informe:

1. Seleccione Configuracion > Resumen de informe

2. Haga clic en la casilla que aparece junto a Si, me gustaria recibir informes para que no se muestre la marca
de verificacion

3. Haga clic en Guardar en la parte inferior de la pagina

Nota: Sino ha sincronizado ningtin dato con su cuenta de Eversense desde el sistema de MCG Eversense durante
todo un periodo de informes, recibird una notificacion por correo electronico para indicarle que no recibird mas
correos electronicos hasta que los datos vuelvan a sincronizarse con su cuenta.
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5. Transmisor

Cargar datos del dispositivo

Los datos de MCG se pueden cargar a la cuenta del DMS por via inalambrica o utilizando el cable USB
suministrado con el sistema de MCG Eversense:

1. Sitiene la opcién Sincronizacion automatica activada en la aplicacién para mévil Eversense, los datos
de MCG se cargaran automaticamente cada 5 minutos en su cuenta del DMS.

Consejo: Se necesita una conexion inalambrica a Internet desde el dispositivo movil para sincronizar los
datos mediante la aplicacion para movil Eversense.

Nota: Puede cargar los datos manualmente yendo a la opcion Compartir mis datos de la aplicacion para mévil
Eversense y tocando la opcion Iniciar sincronizacion para cargar los datos de MCG por via inaldmbrica a la cuenta
del DMS.

2. También puede cargar los datos del transmisor inteligente mediante el cable USB suministrado con el sistema
de MCG Eversense. Para cargar los datos del transmisor inteligente utilizando el cable USB, primero se debe
descargar e instalar la aplicacion Eversense Client.

Nota: Durante el proceso de carga, el transmisor inteligente no recopila datos del sensor.
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Para descargar e instalar la aplicacion Eversense Client:
. . . - eversense.
1. Seleccione Transmisor en el ment de navegacién

2. Haga clicen Descargar para PC o Descargar para Mac @& Panel de control
Aparecgra el botoq Forrespondlente en funcion del sistema ¥ Informes <
informédtico que utilice.

&  Configuracion <

Nota: Después de completar la descarga correctamente, puede ver
una advertencia del navegador qug dice que e! softwarg de instalacion
no se ha descargado de forma habitual y podria ser peligroso. EI DMS

Eversense no contiene malware ni virus informaticos que puedan =  Compartir datos

dafiar su ordenador.
€2 Ayuda <

Transmisor

Cargar datos del dispositivo

Para descargar datos del transmisor Eversense, inicie la aplicacion Eversense Client.

Sino tiene la aplicacion Eversense Client, haga clic aqui i | [BEEREIGEIREE N6

Para obtener instrucciones mas detalladas, visite www.eversensediabetes.com
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Para descargar la aplicacion Eversense Client para usuarios de PC:

1.

Ejecute el software de instalacién

También puede hacer clic en Guardar para guardar el software en su escritorio e instalarlo en otro momento.
Al ejecutar el software, siga las indicaciones del asistente InstallShield.

Para los usuarios de Chrome:

EversenseClient_3....exe =~

Para los usuarios de Internet Explorer y otros navegadores:

What do you want to do with EversenseClient_3.0.0.1.exe (9.5 MB)?

E Run Save N Cancel X
From: ouspilot.eversensedms.com

Nota: La aplicacion Eversense Client se descarga directamente desde el DMS Eversense. Es posible que aparezca
una ventana emergente que le pregunte si desea instalar esta aplicacion porque no se ha descargado de la
Microsoft Store. Haga clic en Ejecutar de todas formas para continuar la instalacion.
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2. Haga clic en las opciones predeterminadas para instalar el software

lIShield Wizard

a. X C.

Seleccione uno de los idiomas siguientes para la instalacién. Haga clic en Siguiente para instalar en esta carpeta o en Cambiar para instalar en
carpeta diferente.

Carpeta de destino

InstalarEversense Client en:
C:\Program Files (x86)\Eversense CGM Client\ [ cambiar...

Espafiol 7

Aceptar Cancelar

b nt - InstallShield Wizarc
i ido a Client - i
Wizard InstallShield
< Atrds Cancelar
InstallShield(R) Wizard instalard Eversense Client en su equipo. (
Para continuar, haga iic en Siguiente.
d o8 cve jent - InstallShi
Preparado para instalar el programa
ADVERTENCIA: Este programa ests protegido por las leyes de EI Asistente ests preparado para comenzar la instalacidn.

derechos de autor y ofros tratados internacionales.

Haga dic en Instalar para comenzar la instalacién.

i desea revisar la configuraci6n de la instalacion o realizar algun cambio, haga dlic en Atrds.
Haga dic en Cancelar para salir del Asistente.

< Atrds Siguiente > | | Cancelar

InstallShield

| <Aws Instalar Cancelar
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se Client - InstallShield Wizard

Client Finali: = i

Wizard

InstallShield Wizard ha instalado Eversense Client correctamente.
Haga dic en Finalizar para salir del asistente.

|v) Ejecutar programa

< i
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Para descargar la aplicacion Eversense Client para usuarios de Mac:

1. Ejecute el software de instalacién o =
2. Arrastre y suelte el icono de Eversense Client en la carpeta
Aplicaciones en la pantalla e e rse n S eﬁ
3. Abra la aplicacion Eversense Client en la eoe Eversense Client
carpeta Aplicaciones de su Mac Eversense Clnt 1001 (spanisn_©
eversense. Conote s base a puera USE para coniniar onla pasey

IMPORTANTE: LA APLICACION EVERSENSE CLIENT SE DESCARGA DIRECTAMENTE DESDE EL DMS
EVERSENSE. CUANDO VAYA A ABRIR LA APLICACION, ES POSIBLE QUE LE APAREZCA UNA VENTANA EMERGENTE
PARA INDICARLE QUE APPLE NO PUEDE ABRIR ESTA APLICACION. LA APLICACION EVERSENSE CLIENT NO
CONTIENE NINGUN TIPO DE MALWARE.

Para abrir la aplicacion:

1. vayaa Preferencias del Sistema > Seguridad y privacidad

2. Haga clic en Abrir igualmente junto a La ejecucién de “Eversense Client” ha sido bloqueada porque no
proviene de un desarrollador identificado

3. Haga clic en Abrir en la siguiente ventana emergente
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Para cargar los datos del transmisor inteligente a su cuenta del DMS:

1. Inicie la aplicacién Eversense Client abriendo el ment Rk
L. Eversense CGM Client
Inicio > Todos los programas > abra la carpeta
Eversense > abra la carpeta Eversense Client > haga clic
enelicono

® Eversense Client

2. Haga clic en Cargar datos de mi
Cargar datos del dispostivo Eversense Client: v3.0.0.1

transmisor e introduzca la direccion de & " P _—
correo electrénico que utilizé para crear la C\V/EISENSE, Usooone s

cuentay la contrasefia

Cargar datos de mi transmisor |

Carga del Servicio de atencion al cliente

Conecte su transmisor inteligente al
ordenador mediante el cable USB.

Consejo: Para que los usuarios de PC puedan iniciar

rapidamente el programa con los sistemas operativos Windows,
haga clic con el botén derecho del ratén en el icono Eversense 3 Anclar a la barra de tareas
Client y anclelo a la barra de tareas o al menu Inicio.

Eversense CGM Client

Cerrar ventana
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3. Cuando se le solicite, haga clic en Carga para comenzar a cargar los datos del transmisor

inteligente en su cuenta

® Cargar datos de mi transmisor - o X

Para cargar los datos del transmisor en su cuenta de Eversense
DMS, ir su correo fia.

Después de cargar sus datos correctamente, visite
https://ouspilot.eversensedms.com para iniciar sesion y ver sus
datos.

||\C-w|

4. Haga clic en Aceptar para continuar

Nota: Si se pone en contacto con el
servicio de atencion al cliente para obtener
ayuda técnica, se le pedira que cargue el
registro de diagndstico. Esto se utilizard para
enviar un archivo de registro de diagndstico
desde el transmisor inteligente al servicio
de atencion al cliente. Esta funcion solo se
utiliza para tareas avanzadas de localizacién
y solucion de problemas con la ayuda del
servicio de atencion al cliente.

® Eversense Client - X

Cargar datos del disposttivo

eversense.

[ Cargar datos de mi transmisor |

Eversense Client: v3.00.1

Cargando datos de Eversense del transmisor inteligente a
su cuenta de Eversense DMS.
Espere. No desconecte el transmisor inteligente.

Carga del Servicio de atencion al cliente

Se han cargado sus datos de MCG Eversense a su cuenta de Eversense
DMS. Haga dlic en Aceptar para salir.

(PO

Aceptar

(Mac)

® Eversense Client

Cargar datos del disposiivo
no estd C

e

Cargar datos de mi transmisor |

Eversense Client: v3.0.0.1

la conexién

Carga del Servicio de atencién al cliente |
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6.Compartirdatos ...
DMS Pro

Puede conectar su cuenta de DMS Eversense a la cuenta DMS Eversense Pro del médico para ver y analizar los
informes de DMS.

Invitar a la clinica
Para vincular su cuenta de DMS Eversense a la cuenta de DMS Eversense Pro de su clinica:

Compartir mis datos con la clinica

N.°de clinica: Proveedor | Seleccione un proveedor v < Compartir mis datos
NOMBRE DE LA CLINICA APELLIDO DEL PROVEEDOR NOMBRE DEL PROVEEDOR ESTADO COMPARTIR DATOS ACTIVAR LA FUNCION DE COMPARTIR DATOS .

High Street Clinic Johnson Aceptado

1 total « e > [ 55

1. Escriba el nimero del DMS Eversense Pro de su clinica y pulse el botén ENTRAR del teclado

Nota: Pongase en contacto con su clinica si no conoce el nimero del DMS Eversense Pro.

2. Seleccione el proveedor en la lista desplegable
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3. Haga clic en Compartir mis datos

Se mostraran los campos Nombre de la clinica, Nombre del proveedor, Estado y Compartir datos. El estado se
mostrard como Pendiente hasta que la clinica acepte su invitacion.

Una vez que haya aceptado la invitacion, la opcion Pendiente cambiara a Aceptado vy el simbolo €
cambiara a & en la columna Compartir datos.

Su proveedor ahora podra ver los datos desde su cuenta de DMS Eversense Pro.

Invitacion de la clinica

Su clinica puede invitarle a compartir sus datos con su cuenta de DMS Eversense Pro.
Recibird un mensaje de correo electrénico de mailto:DMS.Feedback@senseonics.com.
Haga clic en el enlace del mensaje de correo electrénico para guardar sus informes.

Tras hacer clic en el enlace, su cuenta se afiadird a la cuenta de DMS Eversense Pro de la clinica.

Eliminar la clinica

Para quitarle a la clinica el acceso a sus datos, haga clic en el simbolo @ situado al final de la fila. Puede eliminar
el acceso de una clinica a la que haya invitado, pero que atin no haya aceptado, o bien de una clinica que ya tenga
acceso para ver sus datos.

Si desea permitirles la visualizacién de sus datos, debera hacer clicen o para concederles acceso a ellos.
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(._Ayuda

Acerca de
Esta pagina muestra las versiones mas recientes del DMS Eversense y la aplicacion Eversense Client.

Contacte con nosotros
Informacion de contacto del servicio de atencién al cliente.

Contactar

Contacte con nosotros

Para acceder al servicio de atencién al cliente, pongase en contacto con su distribuidor local. Para ver una lista de distribuidores Eversense, visite
https://global.eversensediabetes.com/distributors

IMPORTANTE: Para realizar consultas sobre su sistema de MCG Eversense, péngase en contacto con su
distribuidor local. En Estados Unidos, llame al 844-SENSE4U (844-736-7348).
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Desactivar mi cuenta

IMPORTANTE: Al desactivar su cuenta de DMS Eversense, se desactivaran TODOS los productos Eversense.

Desactivar cuenta

Desactivar Mi cuenta

* Campo obligatorio
Envie el formulario siguiente para desactivar la cuenta.

ivo * ) -
Motivo Seleccione un motivo valido

- T
Contrasefia Contrasefia

Pregunta secreta What is the name of your first pet?

Respuesta * Respuesta

Cancelar Enviar

Notas de version

Proporciona una descripcion general de las actualizaciones mas recientes para el software de DMS Eversense.

Nota: Sihay alguna actualizacién para el software DMS Eversense, se mostrara un banner en la parte superior del

sitio. Haga clic en el banner para ver la lista de actualizaciones.
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Basic UDI/DI:
- DMS Eversense: 081749102FG5200T7

Llame a 900 100 117 para acceder al servicio de atencién al cliente.
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Espaiia

Ascensia Diabetes Care Spain, S.L.
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Placa de la Pau s/n
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900100117
www.ascensia.com/eversense
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